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Los biosensores están estrechamente relacionados con la vida moderna, 

incluyendo aplicaciones en el diagnóstico de enfermedades como también para la 

detección de agentes biológicos y contaminantes en el medio ambiente. Entre los 

distintos biosensores, los electroquímicos representan una prometedora alternativa 

debido a su alta sensibilidad, elevada relación señal/ruido, relativa simplicidad, tiempo 

de respuesta rápido y posibilidad de portabilidad y miniaturización.  

El carbono, un elemento ampliamente distribuido en la naturaleza, ha sido 

utilizado por los seres humanos durante mucho tiempo. Con los continuos avances en 

la nanotecnología, se han encontrado y aplicado diversos alótropos del carbono en 

numerosos campos, incluyendo la nanoelectrónica y electrónica de alta frecuencia, 

almacenamiento y conversión de energía, transistores de emisión de campo, teranóstica 

y biosensores. 

En este trabajo de Tesis se funcionalizaron nanotubos de carbono y materiales 

derivados del grafeno con polímeros y biomoléculas y se inmovilizaron sobre sustratos 

de carbono vítreo (GCE) y oro con el objetivo de construir plataformas (bio)analíticas 

para el desarrollo de biosensores electroquímicos y plasmónicos.  

El  presenta una introducción general acerca de los nanomateriales 

de carbono utilizados en el trabajo de Tesis: nanotubos de carbono y grafeno y 

derivados. Se describe la relación entre la estructura y las propiedades electroquímicas 

y ópticas. Se especifican las distintas metodologías de incorporación de nanotubos de 

carbono y grafeno sobre sustratos conductores y se detallan las aplicaciones de estos 

materiales en el desarrollo de biosensores electroquímicos y plasmónicos. 

El  discute los fundamentos de las técnicas más representativas 

empleadas en el presente trabajo Tesis y las metodologías llevadas a cabo para obtener 

los resultados. 

En el  se muestran los resultados de la funcionalización no covalente 

de nanotubos de carbono multipared tipo bamboo (BCNT) con DNA de doble hebra de 

timo de ternera (dsDNA). Se discuten las propiedades electroquímicas de la plataforma 

y las ventajas que presentan BCNT frente a CNT tipo hollow convencionales. Asimismo, 

se analiza el efecto de las condiciones de dispersión (solvente, tiempo de sonicado y 

relación BCNT:dsDNA) sobre la respuesta electroquímica de la plataforma y la estructura 

e integridad del DNA, empleando técnicas electroquímicas, espectroscópicas y 

microscopías electrónicas. 

En los y  se exponen las aplicaciones analíticas de la plataforma 

GCE/BCNT-dsDNA para el desarrollo de biosensores electroquímicos. En el 
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se presentan los resultados obtenidos tomando ventaja de las propiedades de bio-

reconocimiento del dsDNA soportado sobre BCNT dispersos para desarrollar un 

biosensor dirigido a la cuantificación sensible de prometazina (PMZ), un intercalador de 

la doble hebra. Se discuten los cambios en la respuesta electroquímica de PMZ al 

interaccionar con la plataforma GCE/BCNT-dsDNA. Mediante técnicas electroquímicas, 

espectroscopia UV-Vis y cálculos cuánticos se analiza el proceso de intercalación de PMZ. 

Se presentan las características analíticas de la cuantificación de PMZ a niveles 

nanomolares empleando stripping de adsorción con detección por voltamperometría 

de pulso diferencial. En el  se muestran las ventajas que ofrece la 

característica de polianión de dsDNA soportado sobre BCNT para autoensamblar capa 

por capa la enzima glucosa oxidasa (GOx) con el fin de desarrollar un biosensor de 

glucosa. Se discuten las condiciones óptimas de ensamblado de GOx y del policatión 

poli(dialildimetilamonio) (PDDA), y la influencia del número de bicapas tipo (PDDA/GOx)n 

en las características morfológicas de las películas ensambladas como así también en la 

bioactividad de la enzima. 

En el  se presenta la síntesis y caracterización de óxido de grafeno 

(GO) modificado covalentemente con quitosano (GO-CHIT) y su posterior reducción 

química (RGO-CHIT). Se comparan distintas estrategias de inmovilización sobre 

sustratos de Au: 

 No covalentes: mediante autoensamblado capa por capa de PDDA/GO, GO-CHIT 

y RGO-CHIT sobre Au derivatizado con el tiol 3-mercaptopropan-sulfonato de 

sodio (MPS). 

 Covalentes: a través de la inmovilización de GO-CHIT y RGO-CHIT sobre Au 

derivatizado con el tiol 4-aminotiofenol (4ATP), utilizando glutaraldehído como 

agente de acoplamiento. 

En todos los casos se discuten las propiedades electroquímicas y el proceso de 

adsorción a través del empleo de SPR y espectroscopia UV-Vis; y se efectúa el análisis 

comparativo del cubrimiento de una proteína modelo en las distintas plataformas para 

poder implementarlas como sustratos de inmovilización de un anticuerpo para el 

desarrollo de un inmunosensor con detección electroquímica y plasmónica. 

En el  se utiliza la plataforma Au/MPS/PDDA/GO para la 

inmovilización de un anticuerpo monoclonal específico para la proteína Galectina-3, 

biomarcador para la detección temprana de insuficiencia cardíaca aguda. Se evalúan las 

propiedades ópticas y electroquímicas del autoensamblado (PDDA/GO)n sobre Au/MPS 

y su efecto en la capacidad de inmovilización del anticuerpo. Se presentan los 

parámetros analíticos y especificidad del biosensor propuesto. 
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Por último, en el  se exponen las conclusiones generales del trabajo 

de Tesis realizado. 

 

 

 

 

Nanotubos de carbono tipo bamboo, DNA de doble hebra, intercalador, glucosa, 

nanomateriales derivados de grafeno, quitosano, galectina-3, bionsensor 

inmunosensor, biosensor de afinidad, biosensor enzimático. 
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SPR Resonancia de plasmón superficial 

SWV Voltamperometría de onda cuadrada 

T Timina 

v Velocidad de barrido de potencial 

VC Voltamperometría cíclica 
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En el presente capítulo se presenta una introducción a los 

nanomateriales de carbono, haciendo especial énfasis en 

sus propiedades electroquímicas y usos en la construcción 

de biosensores electroquímicos y plasmónicos. 
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 La primera publicación sobre los nanotubos de carbono (CNT) en 1991 por Iijima 

[1] trajo a dicho nanomaterial al centro de la escena en la comunidad científica. Los CNT 

son nanomateriales grafíticos y forman parte de los alótropos de C junto con el grafito, 

grafeno y fullerenos, entre otros (figura 1.1 A). Idealmente, su estructura consiste en 

una lámina de C sp2 enrollada en forma de tubo con dos medios fullerenos en los 

extremos [2]. Los CNT poseen una elevada relación de aspecto dado que su diámetro se 

encuentra en las dimensiones nano (entre 0,7 y 40 nm) mientras que su largo es del 

orden de las micras [3]. 

 
 

 
 

Figura 1.1. A Esquema de la estructura del grafito, grafeno y los alótropos derivados de éste, 
nanotubo y fullereno. B Imágenes TEM de CNT de pared simple (tomada de Ref. [4]) y de CNT 
de pared múltiple y tipo bamboo (tomada de Ref. [5]). 

 

 De acuerdo al número de láminas de grafito enrolladas se pueden clasificar en 

CNT de pared simple (SWCNT) o de pared múltiple (MWCNT), como se muestra en las 

imágenes TEM de la figura 1.1 B. Dependiendo de la densidad de defectos se puede 

distinguir entre CNT tipo hollow, que presentan paredes laterales sin defectos; y CNT 

tipo bamboo (panel central inferior de la imagen TEM de la figura 1.1 B) caracterizado 

por tener defectos de borde transversales a intervalos regulares [6]. Las propiedades 

electrónicas de los CNT dependen fuertemente de su estructura: mientras los SWCNT 

pueden ser metálicos o semiconductores (dependiendo de la quiralidad con la que se 

enrolle la lámina de grafeno), los MWCNT son normalmente metálicos [7]. 
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 Los principales métodos de síntesis de CNT son por descarga de arco eléctrico, 

ablación láser, monóxido de carbono de alta presión (HiPCO) y deposición química-

catalítica de vapor (cCVD) [2,7,8]. Los dos primeros métodos emplean fuentes de 

carbono sólidas e involucran la vaporización de C a altas temperaturas [9]. HiPCO 

produce CNT mediante reacciones en fase gaseosa de CO con catalizadores de Fe-

carbonilo a elevadas presiones [8]. Si bien mediante los tres primeros procesos las 

nanoestructuras son de alta calidad, se obtienen productos secundarios como C amorfo, 

nanopartículas (NP) metálicas y fullerenos [7,9]. Por el contrario, con cCVD se obtiene 

CNT con alta cristalinidad y baja densidad de defectos y un porcentaje ínfimo de C 

amorfo. Dicha metodología consiste en la descomposición catalítica de gases ricos en C 

sobre NP metálicas [10]. 

 
1.1.1. Propiedades electroquímicas de CNT 
 
 Debido a la naturaleza interfacial de la electroquímica, la mayor parte de la 

investigación de la electroactividad de los CNT se enfoca en la estructura superficial de 

los mismos [4,11].  

 

 
 

Figura 1.2. Perfiles voltamperométricos obtenidos en [Fe(CN)6]3- sobre electrodos de grafito 
pirolítico con planos de borde, basal y modificados con MWCNT y fullereno. v = 0,100 V s-1. 
Tomado de la Ref. [12]. 

 

 Banks y col. [12] compararon la respuesta voltamperométrica de [Fe(CN)6]3- sobre 

electrodos de grafito pirolítico con planos de borde y basales con electrodos 

modificados con MWCNT y fullerenos (figura 1.2). Los resultados demostraron que la 

velocidad de transferencia de carga es lenta sobre los planos basales de C sp2 mientras 

que es muy rápida sobre los planos de bordes. Al relacionar la estructura con la 

respuesta electroquímica determinaron que la electrocatálisis hallada en los MWCNT se 

debe a la presencia de defecto de bordes, lo cual ha sido ampliamente demostrado en 

bibliografía [4,11,13]. Por otro lado, el grupo de Gooding [14] determinó que los 
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extremos de los CNT poseen mayor electroactividad que las paredes al comparar la 

respuesta electroquímica de CNT alineados en distintas direcciones. Existe cierto 

consenso, también, en que la presencia de grupos oxigenados obtenidos al oxidar los 

CNT mejora la transferencia de carga de las cuplas redox de esfera interna [11,13].  

Por otro lado, se ha discutido extensivamente en bibliografía respecto a si las 

impurezas que quedan de los procesos de síntesis (como el C amorfo o las NP metálicas) 

son las que les imparten a los CNT de sus propiedades electrocatalíticas [15]. De esta 

manera, la purificación de los CNT es vital para su incorporación como transductor 

electroquímico [16]. 

  

 
 
 El término grafeno (figura 1.1 A) se refiere a una mono-lámina de grafito, donde 

los átomos de C sp2 se encuentran arreglados en una red hexagonal que posee por 

encima y por debajo de ésta orbitales conjugados  [17]. Estrictamente, este término se 

reserva a una única lámina bidimensional [18], mientras que cuando aumenta el número 

de láminas apiladas se le coloca el prefijo bicapa, tricapa o multicapas [19]. 

 Como mono-lámina de C, el grafeno es el nanomaterial más delgado conocido 

hasta ahora ( 3,4 Å), es impermeable a los gases y tan fuerte como el acero [20]. Debido 

a esta elevada relación de aspecto posee un área específica teórica de 2639 m2 g-1 y una 

elevada conductividad eléctrica [20]. Las propiedades antes mencionadas corresponden 

a la mono-lámina la cual es prácticamente imposible de ser sintetizada de manera 

masiva, siendo ésta su principal limitación [21]. Los métodos de síntesis escalables 

incluyen los top-down a partir del grafito ya sea en solución, mediante exfoliación o 

tratamiento mecánico [22]; y por descomposición epitaxial de SiC y CVD sobre sustratos 

metálicos [21]. Con estos métodos por lo general se obtienen derivados de grafeno en 

multicapas, con densidad de defectos y cierto carácter sp3 que, a pesar de ello, poseen 

la mayoría de las propiedades de la mono-lámina. 

 El método de obtención de nanoestructuras de grafeno más utilizado, y el que se 

implementa en el presente trabajo de tesis, es a través del óxido de grafeno (GO) [19,23]. 

Como lo muestra el esquema de la figura 1.3, primero se oxida el grafito en una mezcla 

a reflujo de agentes oxidantes para formar el óxido de grafito, que luego por tratamiento 

con ultrasonido se exfolia dando lugar al GO. La presencia de grupos oxigenados 

hidrofílicos provoca un incremento en el espaciado entre las láminas del óxido de grafito 

(a 6 – 12 Å) y luego la exfoliación separa las láminas. El GO forma una dispersión coloidal 

estable en solución acuosa debido a la carga superficial negativa de los grupos 

carboxilato [24]. La reducción de GO produce el óxido de grafeno reducido (RGO) [25]. 
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Este material no es estrictamente grafeno debido a que la reducción no suele ser 

completa y, además, se produce re-apilado del RGO para minimizar el área expuesta de 

C sp2 hidrofóbico a la solución acuosa. La modificación con un agente dispersante 

mejora la estabilidad coloidal del RGO [26]. 

 
 

Figura 1.3. Esquema de la síntesis del grafeno a partir de grafito. 
 

 
1.2.1. Propiedades electroquímicas del grafeno y sus nanomateriales 
derivados 
 
 Al igual que los CNT, la velocidad de transferencia de carga del grafeno y sus 

materiales derivados depende no sólo de la cupla redox en análisis sino también de la 

cantidad de defectos presentes en su estructura, los grupos funcionales y las impurezas 

[27]. Velicky y col. [28] midieron las constante de transferencia de carga heterogénea 

(k0), empleando tres mediadores redox independientes, sobre muestras de grafeno con 

distinto número de láminas apiladas nL (de 1 a  1000). Si bien los autores no hallaron 

una tendencia entre nL y k0, encontraron que los planos basales son electroactivos y que 

dentro de una misma muestra hay una gran variabilidad de k0 [28].  

La dificultad de establecer una relación entre la estructura del grafeno y la 

actividad electroquímica se debe a que la forma de deposición/inmovilización sobre el 

electrodo es difícil de controlar, lo cual afecta la densidad relativa de bordes y planos 

basales expuestos a la solución [29]. A pesar de esto, existe consenso respecto a que los 

bordes poseen mayores propiedades electrocatalíticas que los planos basales y que el 

incremento en la relación C/O de los nano-materiales derivados del grafeno promueve 

el incremento en la k0 de cuplas redox de esfera interna [27,30]. En un trabajo reciente, 

Tan y col. [31] demostraron mediante microscopía de barrido electroquímico (SECM) con 

[Fe(CN)6]3- como mediador redox  que los defectos sobre la estructura del grafeno 

incrementan la reactividad electroquímica en un orden de magnitud (figura 1.4 A). 
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Figura 1.4. A Imagen SECM de grafeno sobre SiOx con un defecto inducido mecánicamente. 
Cupla redox: [Fe(CN)6]3- 2,00 x10-3 M. UME: Pt de 7,5 m de diámetro. Imagen tomada de Ref. 
[31]. B Imagen SECM de GO sobre Au. Cupla redox: [Fe(CN)6]4- 1,00 x10-3 M. UME: Pt de 10 m 
de diámetro. Imagen tomada de Ref. [32]. 

 

 La electroquímica del GO está caracterizada por una transferencia de carga lenta 

dado el mayor carácter aislante por la alta densidad de C sp3 presente en su estructura 

[23,33]. Rapino y col. [32] estudiaron su comportamiento electroquímico a través de 

SECM usando diversas sondas redox (figura 1.4 B) y demostraron que la respuesta 

observada sobre superficies modificadas con GO depende fuertemente de la interacción 

electrostática entre la carga negativa del mismo con la cupla y de la diferencia de k0 

entre el GO y el sustrato [32]. 

 

 
1.3.1. Generalidades de los biosensores 
 
 Un biosensor se compone, básicamente, de dos partes: una capa de bio-

reconocimiento, que cumple la función de reconocer e interactuar específicamente con 

la especie de interés, confiriéndole selectividad al proceso; y el transductor, que se 

encuentra en íntimo contacto con el material biológico de reconocimiento y transforma 

la señal físico-química en una señal medible [34]. Dicha señal físico-química se origina 

como consecuencia de la interacción entre la especie de interés y la plataforma de bio-

reconocimiento. 

 Los biosensores pueden ser clasificados según la naturaleza de la capa de bio-

reconocimiento y el tipo de interacción que establecen con la muestra en [35,36]: 

 Catalíticos: constituidos por organelas, tejidos o sistemas enzimáticos de origen 

biológico, utilizados para la detección de diversos analitos. Son capaces de 

reconocer selectivamente al sustrato y transformarlo en productos a través de 
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una reacción catalítica. Los biocomponentes catalíticos incrementan la velocidad 

de reacción, disminuyendo la energía de activación necesaria para que ocurra. 

El consumo del sustrato es continuo, dando lugar a una respuesta de estado 

estacionario, la que es colectada por el detector. Entre los elementos de 

reconocimiento se destacan las enzimas, que son moléculas de naturaleza 

proteica altamente específicas y eficientes en la detección selectiva de diversas 

especies. 

 De afinidad: emplean la interacción específica existente entre la molécula de bio-

reconocimiento y la especie a detectar. Durante este evento de reconocimiento 

no hay consumo neto de la especie por el bioacomplejante inmovilizado, es decir 

que el proceso de reconocimiento está gobernado fundamentalmente por la 

termodinámica de la interacción, en contraste con el control cinético que 

muestran los sistemas biocatalíticos. Las interacciones que se estudian 

usualmente, son las del tipo antígeno/anticuerpo (denominados 

inmunosensores); la interacción entre células receptoras/ligandos (lectinas, 

entre otros), y los sensores que involucran al DNA (denominados genosensores). 

 Celulares: emplean organismos unicelulares tales como bacterias, hongos, 

levaduras y células de origen animal o vegetal como elementos de bio-

reconocimiento. Este tipo de biosensores detecta la respuesta de las células 

luego de su exposición a una muestra y explota la toxicidad del analito sobre la 

capa celular inmovilizada. 

 
1.3.2. Nanoestructuras de carbono en la construcción de biosensores 
 
 Entre los múltiples tipos de biosensores, los electroquímicos representan una de 

las alternativas más populares debido a su bajo costo, la capacidad de miniaturizarlos, 

la portabilidad y su tiempo de respuesta prácticamente instantáneo [37,38]. Por otro 

lado, los biosensores plasmónicos con detección por resonancia de plasmón superficial 

(SPR) si bien son más recientes y menos desarrollados que los electroquímicos, 

presentan la gran ventaja de ser extremadamente sensibles a eventos de 

reconocimiento específico ligando-biomolécula y que la detección es directa y en tiempo 

real [39]. 

En este sentido, la utilización de nanomateriales de carbono en el desarrollo de 

sistemas electroquímicos de detección es una de sus principales aplicaciones debido a 

la mejora en el rendimiento analítico que les imparten. Esto se evidencia en el creciente 

número de publicaciones sobre CNT o grafeno y sus derivados con aplicaciones en 

biosensores (figura 1.5). 
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Figura 1.5. Número de publicaciones en revistas indexadas para una búsqueda de los campos 
“carbon nanotube biosensor” y/o “graphene biosensor” en el buscador Web of Science 
(Thomson Reuters). 

 

 A pesar de que el costo y complejidad de las síntesis de algunos nanomateriales 

de C suele ser similar al de otras nanoestructuras (como las NP metálicas o quantum 

dots), el hecho que deriven de uno de los elementos de mayor abundancia en la corteza 

terrestre hace que su fuente sea casi ilimitada. Desde el punto de vista de los 

biosensores electroquímicos, las ventajas del uso de CNT/grafeno y derivados son [40–

43]: 

 Disminución de los sobrepotenciales de oxidación y reducción de un gran 

número de compuestos de interés analítico. 

 Aumento del área expuesta del transductor electroquímico. 

 Mejora en la transferencia de carga entre el transductor y el analito. 

 Biocompatibilidad y alta capacidad de inmovilización de biomoléculas. 

 Facilidad de ser funcionalizados y derivatizados mediante metodologías 

covalentes y no covalentes. 

 Elevada capacidad de adsorción de diversos tipos de moléculas. 

El desarrollo de múltiples estrategias y metodologías analíticas de cuantificación 

empleando CNT o el grafeno y derivados con transducción electroquímica y plasmónica 

fue posible gracias a la funcionalización y derivatización de los mismos con el fin de 

conferirles selectividad y propiedades de reconocimientos específicas. La 

bioespecificidad se logró mediante la incorporación de polímeros [44–46], proteínas y 

enzimas [47–49], ácidos nucleicos [50,51], anticuerpos [52], aptámeros [53], entre otros, 

a CNT y grafeno y sus nanomateriales derivados. 
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 El desarrollo de biosensores basados en el uso de nanoestructuras de carbono 

es posible siempre que la incorporación de las mismas en el transductor (sea óptico o 

electroquímico) se efectúe de manera reproducible y controlada. La manera más común 

de incorporar CNT/grafeno y derivados sobre sustratos sólidos que actúan como 

transductores es mediante su dispersión en algún solvente. El principal problema es la 

baja o nula dispersabilidad de los mismos en los solventes habituales, especialmente en 

agua. 

 La elevada superficie específica del grafeno y derivados promueve la 

aglomeración espontánea e irreversible o el re-apilado de las láminas cuando el GO se 

reduce a RGO [25,54]. Como resultado de ello, se obtiene nuevamente un material 

similar al grafito de partida. En el caso de los CNT, debido a la fuerzas de van der Waals 

entre la superficies de C sp2 de los nanotubos, éstos tienden a formar agregados o 

“ramilletes” que son muy difíciles de separar incluso utilizando solventes orgánicos 

apolares [44]. Esta propensión al agregado y baja dispersabilidad está favorecida por su 

elevada relación de aspecto y su peso molecular [55]. 

 

 
 

Figura 1.6. Principales estrategias de modificación de CNT/grafeno y derivados. 
 

 Dado que las nanoestructuras forman dispersiones coloidales, la teoría de DLVO 

enuncia que, para favorecer la estabilidad coloidal, se debe modificar la región 

interfacial superficial de las partículas coloidales con el fin de promover la repulsión 

entre las mismas [56]. Las diversas estrategias para superar este problema se basan en 
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la modificación de la superficie de los CNT/grafeno y derivados por métodos covalentes 

o no covalentes (figura 1.6). 

 Las metodologías covalentes se dividen en dos, dependiendo del grupo funcional 

que se utilice. La primera consiste en introducir grupos oxigenados mediante la 

oxidación de CNT [57] o utilizar los grupos presentes en el GO [24] para enlazar 

covalentemente moléculas, polímeros o  grupos funcionales. La segunda se basa en la 

química del enlace C=C o la introducción de grupos funcionales por mecanismos 

radicalarios [58,59]. En todos los casos, las modificaciones covalentes suelen ser mejores 

que las no covalentes en términos de estabilidad y grado de funcionalización [44]. Sin 

embargo, debido a que se producen cambios químicos en la red de C sp2 se suele perder, 

en cierto grado, las propiedades electroquímicas de los CNT/grafeno y derivados [54]. 

 La funcionalización no covalente se lleva a cabo a través de la adsorción de 

surfactantes y pequeñas moléculas o el enrollamiento de polímeros sobre la superficie 

de CNT/grafeno y derivados [44,60]. Dado que no se altera la red de C sp2 ni el tamaño 

de las nanoestructuras, este tipo de modificaciones preserva las propiedades intrínsecas 

de estos materiales [55]. Sin embargo, la desventaja que posee la modificación no 

covalente es que suele ser reversible y, por lo tanto, menos estable a lo largo del tiempo. 

 

 
 

El ensamblado de nanoestructuras de carbono en arquitecturas ordenadas es un 

proceso donde las interacciones entre los bloques constituyentes juegan un papel 

decisivo. Muchas veces este ensamblado puede ser complejo debido a la naturaleza de 

las múltiples interacciones que se establecen y que incluyen fuerzas de van der Waals, 

-stacking, de interacción hidrofóbica y, en algunas ocasiones, interacciones 

electrostáticas y de puentes de hidrógeno [61]. El agregado no controlado de estas 

nanoestructuras raramente conduce a la formación de arquitecturas con la 

funcionalidad específica que se desea. Es necesario, entonces, controlar el proceso de 

ensamblado sobre sustratos haciendo uso de las interacciones que se establecen en el 

coloide con el objetivo de diseñar plataformas con arquitecturas jerárquicas estables 

[62]. 

La modificación o ensamblado de nanomateriales de carbono sobre electrodos 

sólidos se basa en la modificación de los mismos por alguna estrategia covalente o no 

covalente. Esta modificación se lleva a cabo para mejorar la estabilidad del coloide o 

brindarle alguna funcionalidad al mismo tal que oriente la modificación de los 

electrodos. Las mismas se clasifican de acuerdo al tipo de interacción que establecen 

con la nanoestructura de carbono en [61–64]: 
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 Mediante fuerzas de van der Waals: incorporando CNT/grafeno y derivados en 

matrices poliméricas como compósitos o hidrogeles. En este tipo de estrategias, 

las nanoestructuras de carbono actúan como el material conductor en la matriz 

polimérica aislante. 

 Interacciones electrostáticas: aprovechando la carga superficial de los coloides 

(como por ejemplo, el GO que se encuentra cargado negativamente) para 

autoensamblarlos. En este caso, la fuerza impulsora es la reversión de cargas 

opuestas entre el coloide y la superficie del electrodo. 

 Deposición física: involucra la formación de una película macroscópica del 

nanomaterial. Se basa en las fuerzas de cohesión de grafeno/CNT cuando se seca 

el solvente de la dispersión coloidal. Incluye las metodologías de drop-casting, 

spin-coating, filtración al vacío (formación de buckypapers), entre otros. 

 Inmovilización covalente: formación de enlaces entre la superficie del electrodo 

y algún grupo funcional del grafeno/CNT. Estos pueden ser introducidos 

mediante oxidación de las nanoestructuras con ácidos fuertes o la modificación 

no covalente con moléculas que posean grupos funcionales. 
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2.1.1. Respuesta de especies en solución (difusión lineal semi-infinita) 
 

La voltamperometría cíclica (VC) es la técnica electroquímica por excelencia dado 

que se utiliza tanto para hacer los primeros estudios cualitativos de un sistema rédox 

desconocido como para elucidar mecanismos de reacción o para llevar a cabo análisis 

cuantitativos [1]. 

 

 
 

Figura 2.1. A Programa de potencial aplicado en voltamperometría cíclica. B Voltamperograma 
cíclico resultante. 

 
El programa potencial-tiempo utilizado en VC se muestra esquemáticamente en 

la figura 2.1 A. El potencial del electrodo de trabajo es variado linealmente (a una 

velocidad constante v) desde un valor inicial, Ei, hasta un valor conocido como potencial 

de corte, E, donde la dirección de barrido se invierte hasta el potencial final, Ef, que 

puede ser igual o distinto a Ei. Como respuesta a dicha perturbación se produce una 

corriente que se registra en función del potencial aplicado, dando lugar al 

voltamperograma cíclico para un proceso reversible (la reacción  R (ac)    O (ac)  +  n e-) 

mostrado en la figura 2.1 B. Dicha corriente, como lo muestra la ecuación 2.1, depende 

del gradiente de concentración de la especie electroactiva (CR) sobre la superficie del 

electrodo (x = 0), de su coeficiente de difusión DR, del área electroactiva A y del número 

de electrones intercambiados n [1]. 

 

𝑖(𝑡)  =  𝑛 𝐹 𝐴 𝐷𝑅  [
𝜕𝐶𝑅(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
]

𝑥=0
 Ecuación 2.1 
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La concentración de la especie R en la superficie del electrodo dependerá del 

sobrepotencial aplicado, E - E0, donde E0 es el potencial de equilibrio. Para un sistema 

que contiene sólo la especie reducida R, si el barrido de potencial comienza a un Ei 

mucho menor que E0, no hay procesos de transferencia de carga y la corriente registrada 

es sólo debido al cargado de la doble capa (corriente capacitiva). Conforme E aumenta, 

R comienza a oxidarse provocando un aumento en el gradiente de concentración y un 

incremento en la corriente faradaica (ecuación 2.1). Cuando se alcanza el potencial de 

pico anódico (Epa), el gradiente de concentración es máximo dado que la velocidad de 

oxidación es máxima. En estas condiciones la concentración de R disminuye a cero en x 

= 0 y se obtiene un valor de corriente máximo [2]. Para E > Epa, sólo se formará O cuando 

R difunda de la solución lo cual provoca un aumento del espesor de la capa difusional 

() con la consecuente disminución del gradiente y de la corriente. Luego de E, cuando 

la dirección de barrido se invierte y se alcanza el potencial adecuado, ocurre el proceso 

inverso donde ahora O se reduce a R y la extensión de este proceso dependerá de la 

reversibilidad de la reacción electroquímica.  

En estos sistemas, donde la corriente se encuentra limitada por la difusión de la 

especie electroactiva se encuentra que la corriente de pico ip (anódica o catódica) varía 

linealmente con v1/2, según la ecuación de Randles-Sevčik (ecuación 2.2) [2]. 

 

𝑖𝑝  =  −0,4463 
(𝑛 𝐹)3/2

(𝑅 𝑇)1/2
 𝐴 𝐶𝑅  (𝐷𝑅 𝑣)1/2 Ecuación 2.2 

 

A partir de los perfiles de VC pueden obtenerse diferentes parámetros que 

caracterizan al proceso rédox que ocurre sobre el electrodo. Éstos son la corriente de 

pico anódica (ipa) y catódica (ipc), el potencial de pico anódico (Epa) y el catódico (Epc) y su 

diferencia (ΔEp) [3]. Dichos parámetros se encuentran señalados en la figura 2.1 B. 

Las relaciones entre las velocidades de transferencia de carga y masa determinan 

la reversibilidad electroquímica de los sistemas redox [4]. En procesos reversibles, la 

velocidad de la reacción electroquímica (dada por el valor de k0) es más rápida que la 

transferencia de masa y las concentraciones de O y R siempre están determinadas por 

la ecuación de Nernst. Así, Ep no depende de v y ΔEp = 59 mV/n (a 25 °C). De la misma 

manera, se encuentra que para este tipo de procesos ipa / ipc = 1. 

En un sistema con comportamiento irreversible, la velocidad de transferencia de 

masa es mayor a la transferencia de carga. En estos sistemas, ip es menor que el valor 

correspondiente a un sistema reversible, Ep depende de v, y no se observa pico catódico 

al invertir el barrido de potencial, entre otros criterios de diagnóstico [4]. 



25 
 

Los sistemas cuyo comportamiento varía entre los extremos reversible e 

irreversible, según la velocidad de barrido empleada, se clasifican como cuasi-

reversibles. En éstos, ΔEp es mayor que 0,059 V y aumenta con v [4]. 

 
2.1.2. Respuesta de especies adsorbidas 
 

Si la especie electroactiva se encuentra adsorbida fuerte o débilmente sobre la 

superficie del electrodo, la forma del perfil voltamperométrico i-E VC se modifica. Dado 

que la reacción R (ads)    O (ads)  +  n e- indica que sólo se oxida la especie R que se 

encuentra adsorbida, la corriente solo dependerá de su cubrimiento superficial.  

Cuando la adsorción de R puede ser descripta por la isoterma de Langmuir y para 

un comportamiento reversible, entonces ΔEp = 0 V, el ancho de pico a la mitad de la 

corriente máxima, Ep1/2 tiene un valor de 96 mV/n (a 25 ºC) y la corriente de pico estará 

dada por la ecuación 2.3 

𝑖𝑝  =  
𝑛2 𝐹2

𝑅 𝑇
 𝐴 Γ𝑅 𝑣 Ecuación 2.3 

 

donde R es el cubrimiento superficial de R sobre la superficie del electrodo [1]. Para 

este caso, el perfil voltamperométrico obtenido es simétrico respecto a Ep, como se 

muestra en la figura 2.2 a. El área bajo el pico anódico corresponde a la carga asociada 

con el proceso de oxidación de la especie R adsorbida, Qads, [2] por lo que R puede 

calcularse según la ecuación 2.4. 

 
𝑄𝑎𝑑𝑠  =  𝑛 𝐹 𝐴 Γ𝑅 Ecuación 2.4 

 

 
 

Figura 2.2. Voltamperogramas cíclicos para la oxidación de R según R (ads)    O (ads)  +  n e-, 
donde el proceso es reversible (a), cuasi reversible (b) e irreversible (c). 
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En la figura 2.2 b y c se muestran los VC para la oxidación cuasi reversible e 

irreversible de R, respectivamente. Al disminuir k0, los picos se hacen más anchos y 

asimétricos y las corrientes asociadas se hacen menores. En procesos cuasi-reversible 

ΔEp ≠ 0 (figura 2.2 b) y aumenta conforme incrementa v [5]. Para el caso irreversible no 

hay proceso catódico al invertir el barrido (figura 2.2 c) y Ep = 62,5 mV/ n (siendo  el 

coeficiente de transferencia y n, el número de electrones transferidos hasta el paso 

determinante). Sin embargo, el área bajo el pico de oxidación es independiente de k0 y 

la ecuación 2.4 se sigue cumpliendo [5]. 

 
2.1.3. Repuesta de especies con difusión finita 
 

En ciertas ocasiones, la especie electroactiva se encuentra confinada en una 

película delgada cuyo espesor L oscila entre  y el de una monocapa en contacto directo 

con la superficie del electrodo ( 4 – 5 Å). Esto se puede dar en el caso de películas de 

polímeros rédox, moléculas electroactivas que interactúan fuertemente con una capa 

de polímero ó de óxidos inorgánicos [1]. 

 

𝐸𝑝  =  𝐸0 + 
𝑅 𝑇

(1 − 𝛼) 𝑛 𝐹
 ln [

𝑛 𝐹 𝑉 (1 −  𝛼) 𝑣

𝑅 𝑇 𝐴 𝑘0
] Ecuación 2.5 

 

En este caso el comportamiento voltamperométrico oscilará entre los 

observados en las secciones 2.1.1 y 2.1.2 y dependerá de L, la velocidad v del 

experimento y DR. Cuando L y v son pequeños, el comportamiento de R se aproxima al 

de una especie adsorbida y cuando dichos valores son grandes, se aproxima al 

comportamiento de difusión lineal semi-infinita (sección 2.1.1) [6,7]. Los Ep varían con 

la velocidad según la ecuación 2.5, obteniéndose lo que se conoce como “gráficos de 

trompeta” [6]. 

 

Una de las desventajas de los métodos voltamperométricos convencionales es la 

baja sensibilidad analítica debido a que la corriente faradaica suele ser enmascarada 

por la no faradaica [2], fundamentalmente en electrodos porosos de gran área, como 

los usados en el presente trabajo de tesis. Las técnicas de pulso proveen límites de 

detección menores (del orden de 10-9 M). La base de estas técnicas es la diferencia en la 

velocidad de decaimiento de las corrientes de cargado de la doble capa (i  t-1) y 

faradaica (i  t-1/2): la primera tiene una velocidad de decaimiento mucho mayor que la 

segunda [8]. De esta manera, midiendo la corriente a tiempos cortos se minimiza la 
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contribución capacitiva. Una de las técnicas de pulso más ampliamente utilizadas es la 

voltamperometría de pulso diferencial (DPV). 

La figura 2.3 A muestra el esquema de la perturbación potencial-tiempo aplicada 

al electrodo de trabajo. En un experimento de DPV se aplica una escalera de potencial 

(dada por Estep) superpuesta a un pulso (dado por Estep-Eamp). La corriente se mide dos 

veces para cada pulso, la primera vez (1, en la figura) antes del pulso y la segunda vez 

(2, en la figura) al final del mismo. Estos puntos de medida se seleccionan para permitir 

la caída de la corriente capacitiva [8]. La diferencia entre estas corrientes i = i2 – i1 se 

registra en función del potencial, como se encuentra graficado en la figura 2.3 B. 

 

 
  

Figura 2.3. A Esquema del programa de potencial-tiempo aplicado para DPV, con los 
parámetros característicos. B Perfil voltamperométrico de pulso diferencial. 

 

 
2.2.1. Stripping de adsorción con detección por DPV 
 

Una estrategia para mejorar la sensibilidad y el límite de detección es la 

utilización de una etapa de pre-concentración de manera de acumular la/s especie/s 

electroactiva/s sobre la superficie del electrodo. Este paso puede realizarse con control 

de la corriente o el potencial aplicado o sin aplicar perturbaciones, al potencial de 

circuito abierto (o.c.p.). Esta metodología se conoce como stripping de adsorción, cuyas 

etapas se muestran a modo ilustrativo en la figura 2.4. 

 
La metodología de stripping de adsorción generalmente consta de tres pasos [9]:  

 Etapa de pre-concentración: adsorción de la/s especie/s en la superficie del 

electrodo durante un determinado tiempo. Este paso se realiza bajo convección 

forzada y aplicando una corriente o un potencial o bien a o.c.p. (figura 2.4 a). 

 Enjuague del electrodo modificado con la/s especie/s adsorbidas, en una 

solución adecuada durante un tiempo determinado (figura 2.4 b). 
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 Reducción u oxidación de la/s especie/s acumulada/s (adsorbida/s) sobre la 

superficie del electrodo (figura 2.4 c). 

 

 
 

Figura 2.4. Representación esquemática de los pasos involucrados en la determinación de un 
compuesto electroactivo mediante stripping de adsorción: a) pre-concentración a un potencial 
constante, b) enjuague en buffer y transferencia de medio, y c) detección electroquímica 
mediante DPV del compuesto adsorbido sobre el electrodo. 

 

En el presente trabajo de Tesis se utiliza DPV para la detección electroquímica 

mediante la metodología de stripping pero se puede emplear cualquier otra técnica 

electroquímica para la determinación de la/s especie/s pre-concentradas. 

Dado que el paso de detección se realiza en ausencia de la muestra en la que se 

encuentra/n la/s especie/s a determinar, la gran ventaja del “cambio de medio” en el 

stripping de adsorción es que se evitan posibles interferencias de otros compuestos 

presentes en una matriz real. Por lo tanto, además de mejorar la sensibilidad debido a 

la etapa de pre-concentración, esta estrategia permite la determinación analítica de 

compuestos redox sin el efecto matriz. 

 

 
 

La amperometría consiste en aplicar un potencial al electrodo de trabajo desde 

un valor en el que no ocurre la reacción faradaica a un valor de potencial en el que la 

concentración de R en x = 0 es nula. Como el transporte de masa en estas condiciones 

es sólo por difusión, la curva corriente-tiempo registrada refleja el cambio en el 

gradiente de concentración en la superficie del electrodo (ver ecuación 2.1). Esto 

involucra una expansión gradual de la capa de difusión (aumento de ) asociada con el 

consumo de R en la vecindad de x = 0 y, por consiguiente, la corriente cae con el tiempo 

según la ecuación de Cottrell (ecuación 2.6), como lo muestra la figura 2.5 A [1]. 

 

𝑖(𝑡)  =  
𝑛 𝐹 𝐴 𝐶𝑅 𝐷𝑅

1/2

(𝜋 𝑡)1/2
 Ecuación 2.6 
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Desde el punto de vista analítico, las determinaciones de compuestos con esta 

técnica suelen tener baja sensibilidad debido a la limitación por difusión del analito. Una 

manera de mejorar el límite de detección es agitando la solución mediante convección 

controlada, la cual provoca que la capa de difusión  no cambie con el tiempo [4]. El 

espesor de  estará dado por la viscosidad de la solución y la velocidad de agitación. Así, 

el gradiente de concentración de R en x = 0 será constante por lo que se alcanza una 

corriente de estado estacionario (iee), la cual es independiente de t (ecuación 2.7). 

 

  
 

Figura 2.5. A Registro amperométrico para un agregado de compuesto electroactivo, marcado 
con una flecha roja. B Registro amperométrico con convección forzada para sucesivos 
agregados de compuesto electroactivo, marcados con flechas rojas. El inset muestra la curva 
de calibración correspondiente. 

 

𝑖𝑒𝑒  =  
𝑛 𝐹 𝐴 𝐶𝑅  𝐷𝑅

𝛿
 Ecuación 2.7 

 

El agregado del analito a la celda produce un aumento en la CR en la superficie 

del electrodo y el consecuente incremento de iee, figura 2.5 B. La determinación de iee 

en función de t se conoce como registro amperométrico y permite conocer la 

concentración de analito en una solución problema y la sensibilidad con que el mismo 

es detectado en el electrodo [8], a partir de una curva de calibración como se muestra 

en el inset de la figura 2.5 B. 

 

 
 

En un experimento en el que se aplica un pulso de potencial al electrodo, la 

mayor contribución de la corriente a tiempos cortos (t < 50 ms) se debe al cargado de la 

doble capa eléctrica, la cual es proporcional al área electroactiva del electrodo [1]. En el 

caso de electrodos con películas porosas, como los utilizados en este trabajo de Tesis, 

dicha contribución es muy grande dado que su A es elevada. Una manera de superar 
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esto es integrar la corriente del registro para obtener la carga, la cual varía con el tiempo 

según la ecuación 2.8, 

𝑄(𝑡)  =  
2 𝑛 𝐹 𝐴 𝐶𝑅 𝐷𝑅

1/2

𝜋1/2
 𝑡1/2  +  𝑄𝑑𝑐  + 𝑄𝑎𝑑𝑠 Ecuación 2.8 

 

donde Qdc y Qads corresponden a la carga debido al cargado de la doble capa y la 

oxidación de especies adsorbidas. De esta manera, a partir de la pendiente de un 

registro Q vs t1/2 se obtiene la contribución del transporte por difusión (de donde se 

puede calcular A ó DR) y a partir de la ordenada al origen se pueden determinar las 

contribuciones del cargado de la doble capa y adsorción. 

 Si bien esta técnica tiene poca utilidad desde el punto de vista analítico, en el 

presente trabajo de Tesis se la implementó para realizar la determinación de las áreas 

electroactivas de las plataformas y/o los coeficientes de difusión de las especies redox. 

 

 
Las técnicas voltamperométricas o la aplicación de pulsos de potencial 

involucran, por lo general, la aplicación de perturbaciones que llevan al electrodo de 

trabajo a condiciones alejadas del equilibrio. En contraste, la espectroscopia de 

impedancia electroquímica (EIE) se basa en perturbar al electrodo de trabajo con una 

señal alterna de pequeña magnitud tal que si dicha perturbación es lo suficientemente 

pequeña, se puede considerar que el sistema se encuentra prácticamente en 

condiciones de equilibrio [2,4]. 

 

 
 

Figura 2.6. Señales de la perturbación en potencial (—) y su respuesta en corriente (—). 

 

La perturbación consiste en aplicar un potencial sinusoidal de amplitud Eac muy 

pequeña E(t) = Eac sen( t) superpuesto a uno constante Edc. Esto produce una 

respuesta en corriente que también posee una componente constante idc y una 
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sinusoidal i(t) = iac sen( t + ), la cual se encuentra desfasada del potencial en una 

magnitud . La representación de la perturbación de E y la respuesta en i se muestran 

en la figura 2.6. 

De la misma forma que la ley de Ohm para circuitos continuos, la impedancia Z 

se define como la relación entre el potencial y la corriente (ecuación 2.9): 

 

𝑍(𝜔) =
𝐸(𝜔)

𝑖(𝜔)
 Ecuación 2.9 

 

Similarmente se la puede definir mediante notación compleja, como lo muestra la 

ecuación 2.10, 

 
𝑍 =  |𝑍0| (cos 𝜙 + 𝑗 𝑠𝑒𝑛 𝜙)  =  𝑍′ + 𝑗 𝑍′′ Ecuación 2.10 

 

donde|Z0|es la magnitud,  es la fase, j es el número imaginario √−1, Z’ es la parte real, 

y Z’’ la parte imaginaria de la impedancia [10]. 

De esta manera, las mediciones de EIE consisten en definir Edc y Eac y estudiar el 

comportamiento impedimétrico en un dado rango de frecuencias ƒ =  / 2 de manera 

de analizar los procesos de electrodo en relación a las contribuciones de la difusión, 

transporte de carga, procesos capacitivos, entre otros. Las dos maneras más comunes 

de presentar los resultados son mediante el gráfico de Nyquist (-Z’’ vs Z’) y el gráfico de 

Bode (|Z0| y  vs ƒ) [10,11]. 

 
2.5.1. Circuitos eléctricos equivalentes 
 

El método más común para el modelado de los resultados de EIE implica la 

combinación de elementos de circuitos eléctricos, llamados circuitos equivalentes, que 

deben ser seleccionados sobre la base de una comprensión intuitiva del sistema 

electroquímico [11]. Los dos elementos utilizados para la construcción de los circuitos 

del presente trabajo de Tesis son la resistencia y el elemento de fase constante. 

La respuesta en corriente de una resistencia R a una señal periódica de potencial 

conduce a una impedancia que tiene sólo componente real e independiente de la : 

 
𝑍𝑅(𝜔) = 𝑍′ = 𝑅 Ecuación 2.11 

 

Una R corresponde a  = 0° y se utiliza para modelar procesos de transferencia de carga 

o iones. 

Un elemento de fase constante (CPE) se define como: 
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𝑍𝐶𝑃𝐸(𝜔) =  𝐴0 (𝑗 𝜔)−𝛽 Ecuación 2.12 

 

donde A0 es un factor de proporcionalidad y  un parámetro que varía entre 0    1. 

Los CPE se introducen en los circuitos en reemplazo de elementos ideales (tales como 

capacitores, resistencias ó impedancias de Warburg) para modelar la no idealidad de los 

mismos, producto de inhomogeneidades y porosidades de la superficie. Cuando   1, 

CPE describe el comportamiento de un capacitor ( = 90°) por lo que A0 = C. Un capacitor 

se utiliza para modelar procesos de adsorción o del cargado de la doble capa eléctrica. 

Cuando   0,5, CPE describe el comportamiento de una impedancia de Warburg ( = 

45°) por lo que A0 = √2 𝜎 (siendo  el coeficiente de Warburg). La impedancia de Warburg 

se utiliza para modelar la difusión lineal semi-infinita. 

Para representar un sistema simple de un electrodo en contacto con un 

electrolito en términos de un circuito equivalente se requiere de 2 elementos de circuito 

(esquema A de la figura 2.7) [11]. El primero corresponde a la resistencia de la solución 

de electrolito entre el electrodo de trabajo y referencia (RS), y el segundo a la doble capa 

entre el sustrato conductor y el electrolito, modelado con un CPE de   1 llamado 

capacidad de la doble capa (Cdc). 

 

 
 

 

Figura 2.7. A Circuito equivalente para un electrodo en contacto con un electrolito. B Circuito 
equivalente de Randles para la transferencia de carga + difusión de una especie rédox. C 
Gráfico de Nyquist correspondiente al circuito B. 

 

El circuito de Randles (esquema B de la figura 2.7), que fue utilizado en el 

presente trabajo de Tesis para modelar la respuesta impedimétrica de electrodos en 

una solución con una cupla redox [1,10], consiste en RS y Cdc en paralelo con una 

resistencia y la impedancia de Warburg. Esta última resistencia se refiere a la de 
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transferencia de carga (Rtc) y se encuentra relacionada con la constante cinética de la 

reacción k0 a través de la ecuación 2.13. El gráfico de Nyquist de la figura 2.7 C muestra 

un espectro simulado utilizando el circuito de Randles. Dado que las resistencias sólo 

tienen componente real de impedancia, el semicírculo que se observa en la figura posee 

dos cortes con el eje Z’: el primero representa el valor de RS y el segundo, RS + Rtc.  

 

𝑅𝑡𝑐 =  
𝑅 𝑇

𝑛2 𝐹2 𝑘0 𝐶𝑂
𝛼  𝐶𝑅

1−𝛼 Ecuación 2.13 

 

Cuando los electrodos se encuentran modificados con películas gruesas (del 

orden de m) y porosas, la movilidad iónica de la sal del electrolito soporte suele ser 

distinta a la movilidad en solución acuosa. Esto puede provocar la aparición de una 

resistencia al transporte de iones (Rti) dentro de la película que se encuentra en paralelo 

con Cdc y RtcW [12,13], como lo muestra el circuito de la figura 2.8 A. Esta resistencia 

suele manifestarse como un curvamiento en el gráfico de Nyquist a frecuencias bajas.  

 

 
Figura 2.8. A Circuito equivalente para película gruesa y porosa. B Circuito equivalente para 
modelo de membrana capilar. 

 

El circuito mostrado en el figura 2.8 B corresponde al modelo de membrana 

capilar y es utilizado para ajustar los espectros de impedancia de electrodos cubiertos 

con películas de polímeros bloqueantes que generan poros al adsorberse sobre la 

superficie [14,15]. En este modelo se considera que existen dos zonas de la superficie 

con diferentes k0 (y en consecuencia, distintas R) que provocan que la reacción 

electroquímica de la especie redox se dé a dos velocidades distintas: una en la región 

del electrodo descubierto; y otra en la zona con el agente bloqueante, que posee menor 

k0. Cada una de estas zonas tiene constantes de tiempo distintas (RtcCdc y RfCf) y, 

dependiendo del sistema, se puede llegar a observar la difusión de las especies redox 

en el intervalo de frecuencias medido. 
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En los experimentos electroquímicos se utilizó un sistema de 3 electrodos: uno 

de trabajo, un electrodo de referencia de Ag/AgCl/KCl 3M (BAS, MR 1052 y MR 1208), y 

un alambre de Pt que sirvió como contraelectrodo o electrodo auxiliar. Los mismos se 

insertan en la celda electroquímica de vidrio (ver figura 2.9) a través de los orificios de 

la tapa de Teflon. La convección forzada en la amperometría o en la etapa de pre-

concentración en el stripping de adsorción se obtuvo mediante el empleo de una 

plancha de agitación y un buzo magnético en la celda. 

Las medidas de amperometría fueron llevadas a cabo en las estaciones de 

trabajo TEQ_02 y TEQ_04 mientras que para los experimentos de VC y DPV se utilizaron 

los potenciostatos PGSTAT128N y PGSTAT101 (Autolab) y Epsilon Workstation (BAS). Los 

espectros de impedancia fueron adquiridos mediante el módulo FRA32M del 

potenciostato PGSTAT128N. Los datos de EIE fueron ajustados y modelados con el 

software ZView2. 

 

 
 

Figura 2.9. Celda electroquímica de trabajo con el sistema de 3 electrodos. La tapa de Teflon 
posee un orificio extra para la adición de un compuesto rédox en las amperometrías. 

 

 

 
 

La microscopia de barrido electroquímico (SECM) es una técnica que se emplea 

para caracterizar la reactividad electroquímica de una superficie mediante el barrido 

con un ultramicroelectrodo (UME) que cumple la función de sonda. La resolución 

espacial de SECM es menor a los microscopios de sonda convencionales, como STM o 

AFM, dado que la fabricación de un UME de dimensiones nanométricas es dificultoso 
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con la tecnología actual y las corrientes faradaicas que se miden son del orden de los pA 

o menores [16]. Sin embargo, esta técnica tiene una característica distintiva frente a las 

otras de mejor resolución y es la posibilidad de generar imágenes locales de reactividad 

electroquímica y también inducir reacciones químicas locales de manera controlada 

[17,18]. 

 
 

Figura 2.10. Esquema y respuesta de corriente en función de la distancia para el UME lejos de 
la superficie del sustrato (a), en modo feedback positivo (b) y en modo feedback negativo (c). 
EUME: potencial del UME, Esubs: potencial del sustrato. 

 

Los principios generales del modo feedback se presentan en la figura 2.10. Si se 

aplica un potencial al UME (EUME) que se encuentra inmerso en una solución de la especie 

R, cuando la corriente alcanza el estado estacionario se forma una región de difusión 

hemi-esférica de la especie electrogenerada alrededor de la sonda (figura 2.10.a). El 

tamaño de la capa de difusión depende principalmente del radio 𝑎 del UME [19] y la 

corriente de estado estacionario (𝑖𝑇,∞) puede ser descripta por la ecuación 2.14. 

 
𝑖𝑇,∞ =  4 𝑛 𝐹 𝐷𝑅 𝐶𝑅 𝑎 Ecuación 2.14 

 

La presencia del sustrato en la región de difusión hemi-esférica cambia la 

distribución de las especies R/O y, por ende, la corriente del UME (𝑖𝑇). Si el sustrato es 

conductor (figura 2.10 b), al aplicar un potencial adecuado (Esubs) para reducir la especie 

O, se produce un flujo adicional de R que incrementa su gradiente sobre la superficie 

del UME y la corriente incrementa (𝑖𝑇 >  𝑖𝑇,∞). A este fenómeno se lo denomina feedback 

positivo [19]. Si el sustrato es aislante (figura 2.10 c), la especie R no se regenera y se 

bloquea la difusión hacia el UME, por lo que 𝑖𝑇 <  𝑖𝑇,∞: esto se conoce como feedback 

negativo [19]. 

La adquisición de las imágenes se realiza usualmente en el modo feedback 

desplazando el UME sobre la superficie del sustrato en el plano x-y, registrando 𝑖𝑇. Las 

variaciones en 𝑖𝑇 pueden estar relacionadas con cambios en la distancia debidos a 

modificaciones topográficas del sustrato (figura 2.11 A) o a cambios en la reactividad, 
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es decir variaciones en la constante de transferencia de carga de la reacción redox 

(figura 2.11 B) o a ambos efectos [16]. 

 

 

 
Figura 2.11. Respuesta del UME en función de la distancia obtenido en modo feedback a altura 
constante sobre un sustrato conductor con variaciones de topografía (A) y sobre un sustrato 
con porciones de superficie aislantes (B). 

 

 
2.7.1. Instrumentación 
 

La figura 2.12 muestra un esquema del equipo de SECM (A) y el arreglo de la 

celda utilizada para las medidas (B). El sistema de medición consta de cuatro electrodos: 

el UME, un electrodo de referencia, el electrodo auxiliar y el electrodo sustrato por 

debajo. Un posicionador piezoeléctrico desplaza el UME sonda en el plano x-y-z y un 

bipotenciostato controla independientemente el potencial del UME y del sustrato [19]. 

 

 
 

Figura 2.12. A Esquema de los componentes básicos del SECM. B Imagen del arreglo 
experimental de medición. 

 

En un experimento típico de SECM se realiza una curva de aproximación sobre el 

sustrato sin modificar hasta que la corriente del UME sea 1,25 veces mayor que 𝑖𝑇,∞. A 
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dicha distancia se considera que la topografía/electroactividad del sustrato afecta la 

respuesta del UME. De esta manera, a altura constante, se realizan los barridos x-y 

aplicando un EUME capaz de oxidar a R y un Esubs capaz de reducir a O, y se registra 𝑖𝑇.  

Las medidas de SECM se llevaron a cabo empleando un equipo CHI900 de 

CHInstruments y un UME de fibra de carbono de 10 m de radio. Antes de realizar cada 

curva de aproximación el UME fue sometido a un pulido empleando suspensión de 

alúmina 0,05 m durante 1 min, corroborándose el estado superficial mediante un VC 

en FcOH 5,00 x10-4 M. Un parámetro experimental importante es la velocidad de barrido 

del UME (vUME), expresada en m s-1. 

 

 
 

La resonancia de plasmón superficial (SPR) es una técnica óptica no destructiva 

basada en la detección de cambios en el índice de refracción () en la superficie cercana 

a un metal que sirve de sustrato, típicamente Au. Esto permite el estudio de la adsorción 

de capas delgadas de moléculas, polímeros y coloides sobre la superficie de Au [20]. 

Además de sus aplicaciones en bioquímica, para el estudio de la fisicoquímica de 

interacciones específicas del tipo antígeno-anticuerpo, DNA-DNA y enzima-sustrato [21]; 

también se puede emplear para el desarrollo de sensores de afinidad debido a la alta 

sensibilidad de la técnica [22,23]. En el presente trabajo de Tesis, se utilizó un equipo 

que opera bajo la configuración de Kretschmann. Su funcionamiento se basa en dos 

fenómenos físicos: la reflectancia total interna (RTI) y los plasmones superficiales (PS) 

de un metal. 

 

 
 

Figura 2.13. Esquema de la condición de reflexión/refracción (flechas en negro) y reflectancia 
total interna (flechas en rojo) de un prisma (1) en contacto con aire (2) y del gráfico de 
reflectancia en función del ángulo de incidencia . 

 

Cuando un haz de luz incide desde un medio de menor índice de refracción 1 a 

uno de mayor índice de refracción 2, el mismo puede sufrir refracción o reflexión. 

Cambiando el ángulo de incidencia  se puede llegar a un valor crítico RTI a partir del 



38 
 

cual toda la intensidad del haz que incide es reflejada (figura 2.13): a esto se lo conoce 

como RTI y su valor viene dado por la ley de Snell, como lo muestra la ecuación 2.15. Si 

bien en esta condición el 100% del haz incidente es reflejado, el campo eléctrico de los 

fotones se extiende alrededor de un cuarto de longitud de onda más allá de la superficie 

reflectante [24]. 

𝜃𝑅𝑇𝐼 =  𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝜂2

𝜂1
) Ecuación 2.15 

 

Los PS son ondas electromagnéticas asociadas a la oscilación de cargas de los 

electrones libres de un metal que se propagan a lo largo de la superficie en contacto con 

un dieléctrico. La amplitud de dicha onda es máxima en la superficie metálica y decae 

exponencialmente hacia el interior del dieléctrico [25]. La longitud de decaimiento 

depende de la longitud de onda del haz incidente y de las propiedades ópticas del metal. 

Para un haz de λ = 670 nm que incide sobre un sustrato de oro, la penetración del campo 

evanescente es del orden de los 200 nm [24].  

La excitación de los PS puede lograrse haciendo incidir sobre la superficie 

metálica un haz de luz p-polarizada en un ángulo adecuado. La condición de resonancia 

de los plasmones se produce cuando el vector de onda del haz de luz incidente kx, y el 

de los plasmones superficiales kPS, se igualan [24]. 

 

 
 

Figura 2.14. Configuración de Kretschmann de un prisma con un depósito de Au en contacto 
con el canal de la muestra. Se muestra el acoplamiento de los vectores de onda del haz 
incidente y los PS y el correspondiente gráfico de reflectancia en función del ángulo de 
incidencia. 

 

En condiciones de RTI, es decir, a un ángulo θ > θRTI, la energía de los fotones 

incidentes interacciona con la energía de los electrones fluctuantes del PS y la intensidad 

del haz reflejado decae significativamente. Este ángulo se denomina ángulo de 

resonancia del plasmón superficial θSPR (ecuación 2.16) y en esas condiciones kx = kSP, 

por lo que θSPR es función de las constante dieléctricas del prisma (휀𝑝), del medio (휀𝑚) y 

del metal (휀𝑎) [24]. El esquema de la figura 2.14 muestra que θSPR corresponde a un 
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mínimo de reflectividad dado que la energía de los fotones incidentes se utiliza para 

excitar los PS del Au.  

 

𝜃𝑆𝑃𝑅 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 (
𝜔

𝑐
√

휀𝑚 휀𝑎

(휀𝑚 +  휀𝑎) 휀𝑝
)  Ecuación 2.16 

 

Dado que la mayor parte de la intensidad del campo de los PS se concentra en el 

dieléctrico, el kPS es muy sensible a los cambios en el  del dieléctrico. Esta propiedad 

de los PS es el principio físico subyacente de biosensores de afinidad de SPR: el aumento 

del  de la película en contacto con la superficie del metal da lugar a un aumento en el 

kPS que se propaga a lo largo de la superficie de metal. 

 
 

Figura 2.15. Esquema del funcionamiento del SPR, relación entre reflectividad y , y 
sensorgrama ( vs tiempo) durante la interacción de la capa de reconocimiento con el solvente 
(A), la solución con adsorbato (B) y el solvente post-adsorción específica (C) . 

 

La figura 2.15 presenta el modo de operación de SPR: la manera más común de 

presentar los datos es mediante un sensorgrama, que es una gráfica de θSPR en función 

del tiempo (tercera columna de la figura 2.15). Cuando la superficie de Au se encuentra 

en contacto con el solvente (A), θRTI y θSPR toman valores característicos que dependen 

de la constante dieléctrica del solvente y del metal, ecuaciones 2.15 y 2.16. Al incorporar 

la solución de adsorbato a la celda (B) se detectan corrimientos en ambos ángulos. La 

variación de θRTI se debe a la modificación del  de la solución en contacto con el sensor, 

mientras que el cambio en θSPR es provocado por la modificación del  de la solución y 

de la película de reconocimiento sobre la superficie del Au. Para conocer el ΔθSPR 
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producido sólo por la inmovilización específica del adsorbato es necesario realizar un 

cambio de medio al solvente, (C). De esta forma, el cambio neto de ángulo producido 

entre las etapas A y C puede ser relacionado directamente con la variación de índice de 

refracción producido por la capa inmovilizada. 

Estrictamente, los cambios en ΔθSPR están asociados a modificaciones en el índice 

de refracción de la superficie de la plataforma sensora; y en el caso de proteínas, 

biopolímeros y ácidos nucleicos, esta variación suele guardar una relación lineal con la 

cantidad de masa adsorbida de las mismas [26,27]. Mediante la calibración con diversas 

proteínas, péptidos y ácidos nucleicos se encontró que la adsorción de una capa de 1 ng 

mm-2 provoca un Δθ de 120 m° [28]. 

La sensibilidad del instrumento de SPR (m) está definida por el mínimo cambio 

detectable en el  efectivo de la región en contacto directo con el metal [22]. 

Matemáticamente, esto se expresa como el cociente entre el cambio de la señal de salida 

(θSPR) y el cambio en  (ef), como se muestra en la ecuación 2.17.  

 

𝑚 =  
∆𝜃𝑆𝑃𝑅

∆𝜂𝑒𝑓
  Ecuación 2.17 

 
2.8.1. Instrumentación 
 

Las medidas de SPR se realizaron con un equipo monocanal Autolab Springle. El 

mismo mide el porcentaje de reflectividad en función del ángulo de incidencia a una 

longitud de onda constante. En la figura 2.16 A se muestra un esquema con los 

principales componentes del equipo. Un láser de He-Ne de 670 nm es la fuente de 

radiación, la cual se polariza y direcciona a través de un sistema de lentes y espejos hacia 

el hemicilindro, el cual actúa como prisma. Por encima del hemicilindro se coloca el 

disco de vidrio modificado con una capa de Au de 50 nm que sirve como superficie 

sensora. Una tapa de Teflon con un orificio cónico delimita la celda por donde se realizan 

los agregados de las soluciones, y permite obtener un “spot” o superficie de medición 

que corresponde a un área aproximada de 2 mm2. El sistema de inyección consta de una 

jeringa micrométrica mientras que el drenado de la celda se realiza con una bomba 

peristáltica. El equipo de SPR posee un rango dinámico de 4000 m° y se puede modificar 

manualmente a través de un perno micrométrico. 

En el presente trabajo de Tesis se utilizaron discos de vidrio BK7con depósito de 

Au, los cuales se montan sobre el hemicilindro empleando un aceite de índice de 

refracción similar (figura 2.16 B). Estos discos permiten medir películas con índices de 

refracción entre 1,33 y 1,43, por lo que una modificación superficial que resulte en un  

mayor a 1,43 no podrá ser detectada. Por otro lado, el equipo presenta una relación 
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lineal entre el cambio en θ y la cantidad de masa adsorbida cuando las moléculas 

inmovilizadas poseen una masa mayor a 1000 Da. 

 

 
 

Figura 2.16. A Diagrama de los componentes básicos de un equipo de SPR Springle. B Disco 
de Au BK7 montado sobre el hemi-cilindro. 

 

Antes de cada medida se debe estabilizar la superficie de Au, lo cual se consigue 

realizando 24 lavados consecutivos con agua MQ y verificando que la señal de SPR se 

estabilice. 

 

 
El microscopio electrónico de barrido (SEM) es un instrumento capaz de ofrecer 

una amplia variedad de información procedente de la superficie de la muestra. Su 

funcionamiento se basa en el barrido de un haz de electrones sobre una dada región de 

la superficie mientras en un monitor se visualiza la imagen resultante, la cual variará de 

acuerdo al detector seleccionado para la medida.  

El fundamento del SEM radica en que los electrones emitidos por un cátodo de 

tungsteno pasan a través de una columna en la que se ha hecho un vacío de alrededor 

de 10-7 Torr. En ella, el haz inicial es concentrado por una serie de lentes 

electromagnéticas (condensadora, objetivo) (figura 2.17) desde unos 25.000 - 50.000 

nm hasta unos 10 nm. El haz electrónico, prácticamente puntual, es desplazado sobre 

toda la superficie de la muestra: este desplazamiento del haz se consigue gracias a un 

sistema de bobinas de barrido situadas en la columna del instrumento. Al producirse la 

interacción haz incidente-muestra, se genera una variedad de señales que pueden ser 

captadas por sus correspondientes detectores y brindan distinta información de la 

muestra.  

Cuando el haz interactúa con la superficie, los electrones pierden energía debido 

a la dispersión al azar y a la absorción de la muestra. Los tipos de señales producidas 
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por SEM incluyen electrones secundarios (ES), electrones retrodispersados (ERD), rayos 

X característicos, electrones “Auger” y fotones de varios niveles energéticos. Desde el 

punto de vista del SEM, los más importantes son los ES y los ERD (en la figura 2.17 se 

muestra un esquema de los detectores): los primeros brindan una imagen de la 

morfología superficial de la muestra; y los segundos son empleados para obtener 

imágenes de contraste por número atómico y contraste topográfico [29]. 

 

 
 

Figura 2.17. Esquema de los componentes principales de un equipo de SEM. 
 

Las micrografías SEM mostradas en este trabajo de Tesis fueron obtenidas con 

un microscopio electrónico de barrido FE-SEM Σigma de Carl Zeiss, empleando un 

detector de electrones secundarios. 

 

 
 
2.10.1. Cuarzo 
 

Para el ensamblado de dispersiones y polímeros en los estudios de 

espectroscopia UV-Vis se utilizó una cubeta de cuarzo de 0,1 cm de paso óptico, la cual 

se lavó con solución “piraña” (H2SO4 95 %/H2O2 30 %, en relación 7/3) durante 10 min en 

ultrasonido.  

La generación de cargas negativas en la superficie de cuarzo (por exposición de 

los grupos silicato) se realizó mediante tratamiento con una solución acuosa:etanólica 
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(41:59) de NaOH 0,10 M en baño ultrasónico por 30 min, luego se lavó exhaustivamente 

con agua MQ [30]. 

 

2.10.2. Carbono vítreo 
 

Los electrodos de carbono vítreo (GCE) son uno de los materiales de electrodo 

con mayor aplicación en electroquímica. El carbono vítreo se prepara sometiendo a 

diversos polímeros orgánicos (principalmente poliacrilonitrilo) a una serie de 

tratamientos térmicos a presión en atmósfera inerte hasta temperaturas cercanas a los 

3000 K. En estas condiciones los heteroátomos se evaporan hasta que sólo queda el 

carbono. El carbono vítreo es duro y altamente impermeable a gases y líquidos. Su 

estructura consiste en carbono sp2 y posee regiones grafíticas de no más de 100 Å 

entrelazadas entre sí a modo de cintas [31]. 

Desde el punto de vista electroquímico, los GCE poseen capacitancias del orden 

de los electrodos metálicos (24 – 36 F cm-2) y resistividades muy bajas en comparación 

a otros alótropos de carbono (4,2 m cm) [32]. Si bien la electroactividad de las 

superficies de GCE es altamente dependiente del proceso de síntesis del material y del 

pulido, el comportamiento electroquímico de cuplas rédox de esfera interna suele ser 

entre reversible y cuasi-reversible (k0 = 0,005 – 0,45 cm s-1 para [Fe(CN)6]3-/4-) [33].  

 

 
 

Figura 2.18. Perfiles voltamperométricos sobre GCE en “buffer” fosfato 0,050 M pH 7,40 (—) y 

“buffer” acetato 0,200 M pH 5,00 (—). v = 0,100 V s-1. 

 

En el presente trabajo de Tesis se utilizaron GCE CHI104 de 3 mm de diámetro 

(CHInstruments). Para emplearlos como electrodos de trabajo es necesario realizar un 

acondicionamiento adecuado, ya que al estar en contacto con el aire se genera 

espontáneamente una película de óxido de grafito que provoca incrementos en la 
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capacitancia [34]. De esta manera, la limpieza de estas superficies se realizó puliendo 

mecánicamente durante 30 s sobre papel esmeril #800 (Buehler). Luego, los electrodos 

se pulieron hasta “apariencia espejo” en suspensiones acuosas de alúmina 0,3 y 0,05 

m, sucesivamente, sobre paño DP-Nap (Struers). Para remover las partículas de 

alúmina que quedan adsorbidas sobre la superficie, los GCE se lavaron con abundante 

agua MQ y se sonicaron durante 10 s. La figura 2.18 muestra los perfiles 

voltamperométricos de GCE obtenidos en los dos electrolitos soportes utilizados 

durante el desarrollo de la Tesis: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 (—) y buffer acetato 

0,200 M pH 5,00 (—). Se puede observar la amplia ventana de potencial de trabajo de 

este tipo de electrodos, la cual es una de sus principales ventajas. 

 
2.10.3. Oro policristalino 
 

Los electrodos de oro son, dentro de todos los electrodos metálicos de trabajo 

disponibles, los más empleados en electroquímica y, puntualmente, en el desarrollo de 

biosensores. Esto se debe, por un lado, a la facilidad con la que pueden ser modificados 

con un gran número de moléculas a través de la derivatización con tioles [35,36]; y, por 

el otro, a la posibilidad que ofrece el oro de ser estudiado por otras técnicas tales como 

SPR, microbalanza de cristal de cuarzo, microscopio de efecto túnel, entre otras. En el 

presente trabajo de Tesis se utilizaron electrodos CHI101 de 2 mm de diámetro 

(CHInstruments). 

Al igual que con los GCE, un factor importante en el uso de Au es la dependencia 

de la respuesta (en términos de actividad, estabilidad y reproducibilidad) con las 

condiciones de la superficie del electrodo. Para poder utilizar los electrodos de oro (Au), 

es necesario realizar un pre-tratamiento exhaustivo con el objetivo de acondicionar la 

superficie metálica. Existen diversos protocolos según las características del oro y su 

finalidad de uso [37]. El utilizado en el presente trabajo de Tesis consistió en 4 pasos: 

1. Pulido químico: los electrodos se colocaron en una solución “piraña” durante 10 

min. Esta solución, al ser oxidante y exotérmica al momento de preparación, 

oxida los compuestos orgánicos que pueda llegar a tener el electrodo. 

2. Pulido mecánico: se pulieron hasta “apariencia espejo” en suspensiones acuosas 

de alúmina 1 y 0,3 m, sucesivamente, sobre paño DP-Nap (Struers). En caso de 

ser necesario, previamente se los trató con pasta de diamante de 1 m en 

etilenglicol.  

3. Tratamiento con solución “piraña”: efectuado durante 1 min para remover 

partículas de alúmina que se incrustan en la superficie. 

4. Pulido electroquímico: se aplicó una secuencia de 6 ciclos de 

oxidación/reducción en solución de H2SO4 0,50 M. Cada ciclo corresponde a un 
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pulso de 2,000 V durante 2 s (oxidación) y uno de –1,000 V durante 4 s 

(reducción). En algunos casos fue necesario ciclar el electrodo en la misma 

solución entre –0,100 y 1,700 V a 2,000 V s-1. 

 

 
 

Figura 2.19. Voltamperograma cíclico sobre Au policristalino en H2SO4 0,50 M. El área 
coloreada muestra la carga debida a la reducción de los óxidos de Au. v = 0,100 V s-1. 

 

El estado superficial de los electrodos de Au se verificó realizando un VC en H2SO4 

0,50 M a 0,100 V s-1, como se muestra en la figura 2.19. En el barrido directo, hasta 1,100 

V se observa solamente corriente capacitiva y dicho potencial corresponde al límite 

superior de la “ventana” de trabajo. Los 3 picos de corriente que se obtienen por encima 

de 1,100 V corresponden a la formación de los óxidos de oro (AuO) en las distintas caras 

cristalinas presentes en el electrodo [38]. Al revertir el barrido se observa un pico 

catódico correspondiente a la reducción de los óxidos de Au formados (sombreado en 

la figura 2.19). El área bajo el pico de reducción de los óxidos de oro es utilizada para 

determinar la carga (QAuO) involucrada en el proceso, el área electroactiva de los 

electrodos y su rugosidad, de acuerdo a las ecuaciones 2.18 y 2.19: 

 

𝑄𝐴𝑢𝑂 =
1

𝑣
∫ 𝑖 𝑑𝐸

𝐸2

𝐸1

  Ecuación 2.18 

  

𝐴 =  
𝑄𝐴𝑢𝑂

420 𝜇𝐶 𝑐𝑚2
 Ecuación 2.19 
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donde E1 y E2 son los límites de potencial de la zona sombreada en la figura 2.19, y 420 

μC cm-2, un factor que da cuenta de la carga necesaria para reducir una monocapa de 

Au formada sobre una superficie policristalina de 1 cm2 [39]. 

 
 

 
 

La formación de monocapas autoensambladas (SAM) de tioles es la forma más 

sencilla de modificar los electrodos de Au con películas orgánicas ultrafinas, las cuales 

le brindan a dicho sustrato funcionalidades químicas y selectividad. Su estudio es 

particularmente importante en el campo de los sensores [40], en la prevención de la 

corrosión [41,42], en la nanofabricación [36], para implantes médicos, y en biotecnología 

[43], entre otros. 

 

 
 

 

Figura 2.20. A Esquema de una SAM de tioles sobre un sustrato de Au. B Estructura del tiol 3-
mercaptopropan sulfonato de sodio (MPS). C Estructura del tiol 4-aminotiofenol (4ATP). 

 

Las SAM (figura 2.20 A) se forman espontáneamente por inmersión de un 

sustrato de Au en una solución que contenga los adsorbatos (tioles). El “grupo cabeza” 

está formado por el grupo sulfhidrilo (–SH), que se enlaza covalentemente al sustrato 

(energía de enlace del orden de 50 kcal mol-1) y es el responsable de guiar el proceso de 

autoensamblado [44]. El “esqueleto” es la cadena hidrocarbonada unida al grupo –SH y 

a un grupo químico, el “grupo terminal”. Este último es el que determina las propiedades 

químicas y físicas superficiales de la SAM [35].  

El amplio rango de aplicación de las SAM se debe a la variedad de grupos 

funcionales que se pueden anclar al sustrato de Au, siendo el paso inicial para la 

construcción de arquitecturas más complejas [45]. En el presente trabajo de Tesis se 

implementaron SAMs para derivatizar sustratos de Au con dos objetivos distintos: 

1. Para otorgarle cargas al sustrato: se utilizó el tiol alifático 3-mercapto-1-

propanosulfonato de sodio (MPS, figura 2.20 B) debido a que es una molécula 

hidrofílica muy estable cuya carga es independiente del pH y permite la 
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inmovilización posterior de polielectrolitos para la construcción de 

autoensamblados electrostáticos [46,47]. 

2. Para otorgarle grupos funcionales al sustrato: se utilizó al tiol 4-aminotiofenol 

(4ATP, figura 2.20 C) ya que, al ser una molécula aromática, forma SAM 

compactas, exponiendo a la solución una alta densidad de grupos amino que 

sirven para inmovilizar covalentemente otras moléculas y nanoestructuras 

[48,49]. 

En las dos secciones siguientes se presentan los resultados de caracterización 

electroquímica de electrodos de Au modificados con ambos tioles y las condiciones de 

formación de las SAM. Estos resultados se muestran en el presente capítulo ya que la 

formación de SAM de MPS y 4ATP sobre Au es un tema ampliamente reportado en 

bibliografía pero que se debe optimizar a las condiciones superficiales de los electrodos 

de Au empleados en el trabajo de Tesis. 

 
2.11.1. Adsorción de 3-mercapto-1-propanosulfonato de sodio 
 

La formación de las SAM de MPS se llevó a cabo por deposición de 50 L de 

solución acuosa del tiol 2,00 x10-2 M, preparada en H2SO4 1,60 x10-2 M. La modificación 

fue realizada en cámara húmeda para evitar evaporación del solvente y luego del tiempo 

de interacción, los electrodos se enjuagaron con abundante agua MQ. 

 

 
 

Figura 2.21. Voltamperograma cíclico sobre Au/MPS en HClO4 0,10 M. La línea llena 
corresponde al primer ciclo y la punteada, al segundo ciclo. v = 0,100 V s-1. 

 

La optimización del tiempo de inmersión se llevó a cabo estudiando la desorción 

oxidativa del tiol. Para ello se modificaron electrodos de oro con MPS durante 30, 60 y 

120 min y luego se llevaron a cabo voltamperogramas en HClO4 0,10 M, como se muestra 

en la figura 2.21. A E > 1,100 V se puede observar un incremento en la corriente debido 
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a la oxidación irreversible del tiol de acuerdo a la ecuación 2.20 y la formación de la 

capa de óxido. La cantidad de MPS adsorbido se puede estimar a partir de la carga 

asociada (ecuación 2.18) con la oxidación de la SAM luego de descontar la carga debido 

a la formación de óxido de Au en el segundo ciclo [50]. 

 
Au – SR (ads)  +  2 H2O (l)    Au  +  RSO3

2- (ac)  +  3 e-  +  4 H+
 (ac) Ecuación 2.20 

 

La tabla 2.1 resume los valores de cubrimiento superficial de MPS (MPS) 

obtenidos para los distintos tiempos de adsorción. Los resultados muestran que luego 

de 60 min de adsorción el valor de MPS no varía, por lo que fue elegido como el tiempo 

óptimo. El cubrimiento alcanzado se encuentra dentro del orden del reportado por 

Mokrani y col. (4,6 x10-10 mol cm-2) [47]. 

 
Tabla 2.1. Cubrimiento superficial de MPS (MPS) a diferentes tiempos de adsorción. 

Tiempo/min MPS/x10-10 mol cm-2 

30 6,62  0,06 

60 7,89  0,02 

120 7,84  0,05 

 

La adsorción de tioles sobre Au produce cambios marcados en la interfaz. Esto 

se debe a que la presencia de cadenas hidrocarbonadas libres de iones con una 

constante dieléctrica menor produce una disminución de la Cdc [35]. Así, mediante EIE 

en NaClO4 0,10 M y ajuste con el circuito de la figura 2.7 A se encontró que la Cdc de 

Au/MPS fue 10,6  0,8 F cm-2, la cual es menor que la capacitancia de Au sin modificar 

(36  2 F cm-2). 

Debido a la presencia de los grupos terminales sulfonato, la modificación de Au 

con MPS le imparte a la superficie una elevada densidad de cargas negativas. Esto se 

puede observar en los EIE de la figura 2.22 para Au () y Au/MPS (), realizados en una 

solución de [Fe(CN)6]3-/4- 2,00 x10-3 M. Dado que la cupla redox se encuentra cargada 

negativamente, al modificar el electrodo de Au con MPS la repulsión entre cargas 

provoca un incremento en la Rtc lo cual se evidencia en el aumento en el semicírculo del 

EIE de Au/MPS respecto a Au. A partir del ajuste con el circuito de Randles (figura 2.7 

B), se calcularon las Rtc y mediante la ecuación 2.13 se obtuvieron los valores de k0 para 

la transferencia de carga de la sonda redox sobre el electrodo de Au (2,54 x10-3 s-1) y 

sobre Au/MPS (1,14 x10-3 s-1). 
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Figura 2.22. Gráficos de Nyquist para experimentos de EIE en [Fe(CN)6]3-/4- 2,00 x10-3 M sobre 
Au () y Au/MPS (). Potencial de trabajo: 0,200 V. Amplitud: 10 mV. Rango de frecuencias 
medido: 105 – 10-1 Hz. Electrolito soporte: NaClO4 0,10 M. Las líneas representan la respuesta 
a partir del ajuste con el circuito de la figura 2.7 B. 

 

 
2.11.2. Adsorción de 4-aminotiofenol 
 

La formación de SAM de 4ATP se llevó a cabo por inmersión del electrodo en 

solución etanólica 5,00 x10-3 M durante un dado tiempo, luego del cual se enjuagó el 

electrodo con abundante EtOH y agua MQ. 

 

 
 

Figura 2.23. Voltamperograma cíclico obtenido sobre Au/4ATP en HClO4 0,10 M para el primer 

(—), segundo (—) y tercer ciclo (—). v = 0,020 V s-1. 
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La figura 2.23 muestra los voltamperogramas correspondientes al primer, 

segundo y tercer ciclo para la oxidación de Au/4ATP. La SAM de este tiol sufre una 

reacción de oxidación [51] por la formación irreversible del radical catión (proceso a de 

la figura 2.23) y posterior acoplamiento con una molécula vecina de 4ATP, como se 

indica en la ecuación 2.21. Este dímero rígido sufre desorción parcial de la superficie 

de Au y es hidrolizado (ecuación 2.22) para formar el producto final, que contiene el 

grupo quinona que da origen al proceso reversible b/b’ (ecuación 2.23). El proceso c de 

la figura 2.23, que desaparece conforme aumenta el número de ciclos, está asociado a 

la desorción oxidativa de los átomos de azufre que quedan luego de la reacción de 

ecuación 2.22. A partir de la carga del pico a se puede estimar el cubrimiento superficial 

de 4ATP, teniendo en cuenta que el proceso global transcurre con el intercambio de 2 

electrones [50]. 

 

 

Ecuación 2.21 

  

 

Ecuación 2.22 

  

 

Ecuación 2.23 

  

 

La tabla 2.2 resume los valores de 4ATP, donde se observa que a partir de 120 

min de adsorción el cubrimiento del tiol no varía. El valor obtenido para 120 min de 

adsorción se corresponde con los cubrimientos reportados previamente en bibliografía 

[48,50]. El autoensamblado de 4ATP provoca una disminución en la capacitancia 

respecto a la correspondiente al electrodo de Au desnudo, siendo ésta (15  2) F cm-2. 
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Tabla 2.2. Cubrimiento superficial de MPS (4ATP) a diferentes tiempos de adsorción. 

Tiempo/min 4ATP/x10-10 mol cm-2 

60 1,8  0,1 

120 3,2  0,7 

240 3,3  0,8 

 

 

 
 

Figura 2.24. Gráficos de Nyquist para experimentos de EIE en Fe(II)/(III) 2,00 x10-3 M sobre Au 
() y Au/4ATP (). Potencial de trabajo: 0,505 V. Amplitud: 10 mV. Rango de frecuencias 
medido: 105 – 10-1 Hz. Electrolito soporte: H2SO4 0,10 M. Las líneas representan la respuesta a 
partir del ajuste con el circuito de la figura 2.7 B. 

 

La modificación de Au con 4ATP genera no sólo una disminución en Cdc sino que 

también le confiere a la superficie una elevada densidad de grupos amino. A pH ácido 

dichos grupos se encuentran cargados positivamente, lo cual se puede confirmar por 

EIE en solución de Fe(II)/(III), como lo muestra la figura 2.24. Debido a la repulsión 

electrostática entre la cupla rédox y la superficie de Au/4ATP, la velocidad de 

transferencia de carga de la misma disminuye, incrementándose el semicírculo 

correspondiente a la Rtc en el gráfico de Nyquist. Mediante la ecuación 2.13 se 

obtuvieron los valores de k0 para las transferencia de carga de la cupla sobre Au (1,07 

x10-3 s-1) y Au/4ATP (5,60 x10-4 s-1). 
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En este capítulo se reporta la utilización de DNA genómico de 

doble hebra (proveniente de timo de ternera) como agente 

dispersante de CNT tipo bamboo (BCNT) y la posterior 

inmovilización de la dispersión resultante sobre sustratos de 

carbono vítreo. El sistema fue caracterizado empleando 

diferentes técnicas espectroscópicas y electroquímicas en 

conjunción con microscopías de alta resolución. Se discutirán 

las ventajas de utilizar BCNT frente a los CNT multi-pared tipo 

hollow convencionales y la influencia de las condiciones de 

dispersión (tiempo de ultrasonido, solvente, relación 

BCNT:DNA) en la eficiencia de la dispersión y las propiedades 

electroquímicas de la plataforma. 
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3.1.1. Estructura del DNA 
 
 Los monómeros del DNA, llamados nucleótidos, están formados por un azúcar 

(desoxirribosa), un grupo fosfato unido al C5’ del azúcar y la base nitrogenada 

correspondiente (figura 3.1 A). Sólo hay cuatro bases orgánicas que existen 

naturalmente en el DNA: timina, citosina, adenina y guanina (T, C, A, G; 

respectivamente). Las dos primeras corresponden al grupo de las pirimidinas y las dos 

últimas, al de las purinas. La disposición secuencial de estas cuatro bases a lo largo de 

la cadena del polímero es la que codifica la información genética. En los seres vivos, el 

DNA siempre se encuentra apareado con otra cadena formando una doble hebra que 

se enrolla sobre sí misma adquiriendo una estructura helicoidal. Como se puede 

observar en la figura 3.1 B, la especificidad (complementariedad) en la formación de los 

pares de bases en el DNA de doble hebra (dsDNA) se debe a los puentes de hidrógeno 

que forman las bases complementarias: A forma 2 enlaces de hidrógeno con T, y G 

forma 3 con C. Asimismo, las bases, que tienen una naturaleza hidrofóbica, se 

encuentran apiladas en el interior de la doble hélice, en planos perpendiculares a su eje 

mientras que la parte exterior, compuesta por los grupos fosfato y azúcares, es 

hidrofílica.  

 

 
 

Figura 3.1. A Estructura de un nucleótido, con la nomenclatura IUPAC de los carbonos del 
azúcar. B Apareamiento de las bases nitrogenadas en el DNA de doble hebra. 

 

 La doble hebra del DNA puede presentar diversas estructuras 

tridimensionales. El B-DNA (figura 3.2 A) es la más común de ellas y se presenta en 

condiciones fisiológicas en la mayoría de los seres vivos. En esta estructura los pares de 

bases se sitúan casi perpendicularmente al eje de la hélice y, como resultado de la 

asimetría de cada par de nucleótidos, se generan dos surcos de distinto tamaño (mayor 
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y menor) que definen una vuelta de hélice. La distancia entre pares de bases (pb) es de 

3,4 Å y una vuelta incluye 10,5 pb. En el A-DNA, mostrado en la figura 3.2 B, la hélice es 

más ancha y una vuelta completa incluye 11 pb. Esta estructura se favorece en medios 

de bajo contenido acuoso. La otra estructura, el Z-DNA (figura 3.2 C), es levógira y tiene 

una apariencia más elongada y esbelta. Posee 12 pb por vuelta y la distancia entre pb 

es de 3,7 Å. EL Z-DNA se produce durante la transcripción de los genes en las células ó 

cuando algunas bases bases sufren metilación. 

 
                        A                              B                              C 
 
Figura 3.2. Estructuras tridimensionales del DNA. A B-DNA. B A-DNA. C Z-DNA. 

  
 
3.1.2. Factores que estabilizan la doble hebra del DNA 
 
 Existen diversas contribuciones a la energía de estabilización de la doble hebra. 

Una de ellas son los puentes de hidrógeno debido al apareamiento de las bases. Sin 

embargo, en solución acuosa, cuando las hebras se encuentran desapareadas, las bases 

ya interactúan con moléculas de agua mediante puentes de hidrógeno. Este equilibrio 

significa que un enlace hidrógeno de un par de bases contribuye en sólo 1 kcal mol-1 a 

la estabilización de la doble hélice [1].  

 De hecho, la doble hélice se estabiliza más por el apilamiento (-stacking) de 

las bases que por el apareamiento. Esto puede deducirse del hecho de que las bases 

libres en agua se apilan unas sobre otras, en lugar de formar pares de puentes de 

hidrógeno. Este apilamiento permite a las bases eliminar sus nubes hidrófobicas de 

los anillos conjugados, de la solución sin obstaculizar el acceso a los grupos que 

participan en la formación de los puentes de hidrógeno.  



63 
 

 El siguiente factor es el apantallamiento de las cargas debido a la presencia de 

iones. Los contraiones son indispensables para superar la repulsión electrostática entre 

los grupos fosfato que se encuentran espaciados regularmente a lo largo de cada una 

de las hebras de DNA. Su importancia se puede juzgar por el hecho de que la doble 

hebra de DNA no es estable en agua sin la presencia de un electrolito. 

 El último factor estabilizador que debe considerarse es la entropía del solvente. 

Al unir dos cadenas simples de DNA se requiere desolvatar la región de las bases que 

interactúan entre sí, liberando a la solución un gran número de moléculas de agua, con 

la consecuente ganancia en entropía. Sin embargo, la desolvatación también tiene una 

contribución negativa ya que la eliminación de las moléculas de agua provoca una 

pérdida de entalpía. Otra contribución negativa adicional en la doble hélice es la pérdida 

de flexibilidad en las hebras individuales, la cual constituye una pérdida de entropía [1]. 

 
3.1.3. Electroquímica del DNA 
 
 Paleček fue el primero en estudiar la electroactividad de las bases nitrogenadas 

en el año 1958 [2]. Desde esa época han surgido numerosos avances en el estudio de la 

adsorción y oxidación/reducción de los ácidos nucleicos, fundamentalmente utilizando 

electrodos de Hg [3,4]. En electrodos sólidos carbonáceos, sólo se puede estudiar la 

oxidación de las bases y, en general, las púricas requieren de menores sobrepotenciales 

de oxidación, siendo G la más fácilmente oxidable [5,6]. Mientras la oxidación de A se 

lleva a cabo con un intercambio de 6H+/6e- (ecuación 3.1), la de G se da con 4H+/4e- 

(ecuación 3.2); siendo ambos procesos irreversibles.  

 

 

Ecuación 3.1 

 

Ecuación 3.2 

 

La oxidación de los nucleótidos pirimídicos sobre electrodos de carbono se 

produce a sobrepotenciales mayores que los púricos y las corrientes anódicas son 

menores. En la figura 3.3 A se muestran los perfiles de volatmperometría de onda 

cuadrada (SWV) de los 4 nucleótidos y se puede observar que, a la misma concentración, 

las corrientes de pico para la oxidación de guanosina monofosfato y adenosina 

monofosfato son mayores que las correspondientes a timidina monofosfato y citidina 

monofosfato [7,8]. 
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Aunque los polinucleótidos también son electroactivos, sus corrientes de 

oxidación son menores que las de los nucleótidos debido a restricciones 

conformacionales [4,9,10]. A modo de ejemplo, en la figura 3.3 B se muestra el perfil de 

DPV para la oxidación de ssDNA, donde la señal de oxidación que aparece a potenciales 

menores corresponde a G y la que se obtiene a potenciales mayores, a A. También se 

puede observar que las corrientes de oxidación son menores para dsDNA que para 

ssDNA. Esta disminución en la respuesta no se correlaciona directamente con la menor 

accesibilidad de los sitios de oxidación de las bases por el apareamiento con la secuencia 

complementaria, dado que los mismos se encuentran del lado del esqueleto azúcar-

fosfato (ecuaciones 3.1 y 3.2), sino a impedimentos conformacionales. La mayor 

flexibilidad de la hebra simple del ssDNA, frente a la doble cadena más rígida del dsDNA, 

le permite ajustarse a la rugosidad superficial propia del electrodo por lo que el número 

de segmentos del DNA en contacto directo o en la proximidad del electrodo es mayor. 

Así, las mayores corrientes de oxidación están asociadas a una mayor concentración de 

residuos G y A en íntimo contacto con la superficie del electrodo [7,8,11]. 

 

 
 

Figura 3.3. A Perfiles de SWV sobre electrodo de pasta de carbono de soluciones 1,4 nM de 
guanosina monofosfato (GMF), adenosina monofosfato (AMF), timidina monofosfato (TMF) y 
citidina monofosfato (CMF) en buffer fosfato salino pH 7,40 (tomado de Ref. [8]). B Perfiles de 
DPV sobre electrodo de pasta de carbono de ssDNA y dsDNA pre-concentrados a partir de 
soluciones 10 ppm durante 5 min a 0,500 V, en buffer acetato pH 4,80 (tomado de Ref. [9]). 

 

Asimismo, se debe destacar que la respuesta electroquímica de los ácidos 

nucleicos, al estar relacionada con la adsorción de los nucleótidos sobre la superficie del 

electrodo, es altamente dependiente del estado superficial y estructura de los 

materiales de carbono [7,12–15]. 

 
3.1.4. Dispersión de CNT con DNA 
 
 En el año 2003, Zheng y col. [16] reportaron por primera vez la dispersión de 

SWCNT con homo-oligonucleótidos de diversos tamaños. La misma se llevó a cabo 
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sonicando una solución del oligonucleótido (ONC) con SWCNT durante 90 min y luego 

centrifugando para remover el material no dispersado. Los autores encontraron que 

d(T)30 fue el que mejor dispersó a los nanotubos y de forma más estable, utilizando esta 

estrategia para separar a los SWCNT de acuerdo a sus propiedades electrónicas usando 

cromatografía de intercambio aniónico. Basados en la misma estrategia, Hugues y col. 

[17] realizaron un estudio sistemático del grado de exfoliación de SWCNT con d(G)15, 

d(A)15, d(T)15 y d(C)15, encontrando que el orden de dispersabilidad fue d(T)15 > d(C)15 > 

d(G)15 >> d(A)15. En contraposición a lo anterior, medidas recientes de la energía libre de 

unión entre las bases de ONC de 100 residuos y SWCNT (obtenidas mediante 

espectroscopia de fuerza molecular) arrojaron otro orden, d(A)100 > d(G)100 > d(T)100 > 

d(C)100 [18]. A pesar de que los resultados anteriores puedan resultar contradictorios, 

otros autores [19–24] concluyeron, mediante experimentos y cálculos con simulaciones 

computacionales, que la energía de interacción entre los nucleótidos del DNA y los CNTs 

es dependiente de un gran número de factores, entre los que se encuentran el largo de 

la cadena, la naturaleza de los nucleótidos, el solvente, el diámetro de los CNTs y su 

quiralidad. Esto último se debe a que la quiralidad de los nanotubos determina las 

propiedades electrónicas de los mismos (metálicos o semiconductores) y, en última 

instancia, la energía de los electrones que conforman la nube  que interacciona con los 

nucleótidos. 

 También se abordó el uso de DNA genómico, usando DNA de testículo de salmón 

[25–28] y esperma de pez [29] como agentes dispersantes. Como se demuestra en los 

trabajos, el DNA genómico actúa como un agente dispersante eficiente de los nanotubos 

e incluso supera el grado de exfoliación respecto a los ONC. Cathcart y col. [26] 

encontraron que utilizando bajas concentraciones de nanotubos, el dsDNA puede 

alcanzar a dispersar al 83% de los SWCNTs individualmente. Hayashida y col. [30] 

estudiaron la morfología y rugosidad de superficies de mica modificadas con SWCNTs 

dispersos con ssDNA y dsDNA y determinaron que la exfoliación con DNA genera 

superficies homogéneas y planas independientemente del uso de DNA de simple o 

doble hebra.  

La exfoliación de los nanotubos por el DNA se debe a la estructura anfifílica de 

éste, que le permite actuar como “surfactante”. Mediciones experimentales y 

simulaciones computacionales [16–18,22,24,31] demostraron que el DNA se enrolla 

alrededor del CNT (figura 3.4). Este fenómeno se ve favorecido por la flexibilidad de la 

cadena polimérica y su tendencia natural a formar estructuras tipo hélice. La misma 

ocurre cuando las bases aromáticas hidrofóbicas interactúan con las paredes de los CNT 

vía -stacking, mientras que el esqueleto azúcar-fosfato hidrofílico queda expuesto para 

interaccionar con el solvente acuoso [23]. De esta manera, la estabilidad coloidal de las 
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dispersiones CNT-DNA se ve favorecida por la densidad de cargas negativas de los 

grupos fosfato que quedan expuestos sobre los nanotubos [32]. 

 

 

 Un objetivo importante, fundamentalmente desde el área de la electroquímica, 

es el desarrollo de metodologías sencillas y reproducibles para ensamblar las 

dispersiones de CNT-DNA sobre sustratos sólidos. En este sentido, las mismas han sido 

inmovilizadas siguiendo 3 estrategias distintas: 

 Deposición de la dispersión sobre sustratos conductores formando una película 

delgada, luego de la evaporación del solvente [29,33–35]. 

 Adsorción electrostática sobre un sustrato con densidad de carga positiva [36–

38]. 

 Ensamblado sobre sustratos de Au, a través del enlace covalente S–Au, 

empleando DNA modificado e alguno de sus extremos con un tiol de cadena 

larga [39,40]. 

Los complejos supramoleculares de CNT con DNA han sido utilizados para 

desarrollar biosensores electroquímicos para la cuantificación de intercaladores [29,33], 

H2O2 [41] y proteínas [42], y como biosensor de hibridación [34,35]. Al mismo tiempo, se 

han reportado aplicaciones en diversos campos tales como vectores para terapias foto-

hipertérmicas contra el cáncer [43], estudios de citotoxicidad [44] y como refuerzo en 

materiales poliméricos con aplicaciones mecánicas [45,46]. 

 En el presente capítulo se reporta por primera vez la dispersión no covalente de 

BCNT con dsDNA de timo de ternera con el objetivo de modificar sustratos de carbono 

vítreo para el desarrollo de plataformas bioactivas. Se evaluaron las ventajas de utilizar 

BCNT frente a los CNT multipared tipo hollow y se realizó un estudio crítico de la 

influencia de las condiciones de dispersión en el comportamiento electroquímico de 

GCE/BCNT-dsDNA. Con la ayuda de técnicas espectroscópicas y microscopías de alta 

resolución se analizó la influencia de los cambios en la morfología superficial de 

GCE/BCNT-dsDNA y en la estructura del dsDNA afectan que la respuesta observada. 

 

 
 

Figura 3.4. Esquema propuesto para la interacción del DNA dispersando a un nanotubo 
(tomado de Ref. [19]). 
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 En el presente trabajo de tesis se utilizaron MWCNT tipo bamboo (BCNT, 

NanoLabs, Lote: BPD30L15-031204) de (30 ± 10) nm de diámetro y 1–5 m de largo y 

MWCNT tipo hollow (HCNT, NanoLabs, Lote: BPD30L15-7045) de (30 ± 15) nm de 

diámetro y 1–5 m de largo. El dsDNA fue de timo de ternera (Sigma, Nro. de Catálogo: 

D4522), cuya longitud es ~50.000 pb.  

 Para la preparación de la dispersión de BCNT-dsDNA se mezcló 1,00 mg de BCNT 

con 1,00 mL de una solución de dsDNA 100 ppm en H2O:EtOH 50 %V/V, sonicada 

previamente durante 15 min en baño de ultrasonido. Luego, la mezcla se llevó a baño 

de ultrasonido durante un dado tiempo. Para eliminar el material no dispersado, se 

centrifugó durante 15 min a 9000 rpm. Con fines comparativos, se dispersó HCNT en 

dsDNA (HCNT-dsDNA) y BCNT en H2O:EtOH 50 %V/V; siguiendo el mismo procedimiento 

anterior. 

 La modificación de los GCE se llevó a cabo depositando 20 L de la dispersión 

correspondiente sobre la superficie del electrodo, dejando evaporar el solvente durante 

90 min a temperatura ambiente. 

 

 
 
3.3.1. Respuesta electroquímica intrínseca de la dispersión 
 
 La figura 3.5 A (trazo negro e inset) muestra el perfil voltamperométrico de GCE 

modificado con una solución de dsDNA 100 ppm, en el cual se evidencia un pico anódico 

ancho y con corriente muy baja a ~ 0,84 V debido a la oxidación de los residuos G 

adsorbidos sobre el sustrato [9]. Como se indicó en la sección 3.1.3, la oxidación de los 

residuos electroactivos en dsDNA presenta corrientes bajas debido a las restricciones 

conformacionales de la doble hebra que limitan el acceso de los sitios electroactivos de 

las bases nitrogenadas [7,8,11]. 

Por el contrario, el perfil voltamperométrico de GCE/BCNT-dsDNA (línea azul en 

la figura 3.5 A) muestra que la corriente de oxidación de G a (1,000 ± 0,002) V es 99 

veces más grande que en el caso de GCE/dsDNA. Esto sugiere que la presencia de BCNT 

produce una distribución o conformación distinta de los residuos electroactivos de G lo 

que genera un marcado incremento en la corriente anódica. Con fines comparativos, se 

presenta el voltamperograma cíclico de la figura 3.5 A (línea roja) para GCE/BCNT en el 

cual no se distingue ningún pico anódico indicando claramente que la señal observada 

en GCE/BCNT-dsDNA se debe a la oxidación del ácido nucleico.  
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Figura 3.5. A Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE/dsDNA (—), GCE/BCNT-dsDNA 

(—) y GCE/BCNT (—) en buffer acetato 0,200 M pH 5,00. Inset: ampliación del 
voltamperograma sobre GCE/dsDNA. v = 0,100 V s-1. B Voltamperogramasde barrido lineal (con 
la línea de base descontada) sobre GCE/BCNT-dsDNA a distintas v. Inset: variación de ip con v, 
donde los símbolos representan los valores experimentales y la línea roja, el ajuste obtenido. 
Electrolito soporte: buffer acetato 0,200 M pH 5,00. 

 

La figura 3.5 B muestra la dependencia de la corriente de pico de oxidación (ip) 

de G sobre GCE/BCNT-dsDNA en función de la velocidad de barrido de potencial (v). 

Como se indica en el inset, la dependencia de ip con v es lineal, indicando que el control 

del transporte de masa para la oxidación de G es adsortivo (ecuación 2.3). Otros autores 

[47,48] reportaron también que la oxidación de las bases sobre CNTs se lleva a cabo 

mediante la adsorción de las mismas sobre las paredes de los nanotubos. En 

consecuencia, la señal de oxidación puede ser utilizada como marcador del número de 

contactos entre el dsDNA dispersante y BCNT, lo que en última instancia determina el 

grado de dispersión de los mismos. A mayor cantidad de puntos de contacto entre las 

bases y la superficie de BCNT mayor es ip. 

 
3.3.2. BCNT vs HCNT 
 
 Las diferencias en las propiedades electrocatalíticas de BCNT frente a los 

nanotubos tipo hollow (HCNT), que son los que se utilizan en la mayoría de los casos, se 

realizó comparando la respuesta electroquímica intrínseca de dispersiones de BCNT y 

HCNT con dsDNA. La figura 3.6 muestra los perfiles voltamperométricos de GCE/BCNT-

dsDNA (línea negra) y GCE/HCNT-dsDNA (línea roja) en buffer acetato 0,200 M pH 5,00.  

Sobre GCE/BCNT-dsDNA la oxidación de G ocurre a un potencial 130 mV menor 

que en el caso de GCE/HCNT-dsDNA y la corriente asociada es un 30% mayor (inset de 

la figura 3.6). Compton y col. [49] establecieron que, sobre electrodos de carbono, el 

factor dominante en el potencial y corriente del pico de oxidación de G es la densidad 

relativa de los defectos de borde respecto a los basales. En consecuencia, el incremento 

en la corriente de oxidación y disminución del sobrepotencial de oxidación de los 
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residuos de G adsorbidos sobre GCE/BCNT-dsDNA frente a la respuesta de G sobre 

GCE/HCNT-dsDNA se debe a la estructura tipo bamboo, que posee una alta densidad de 

defectos y mejora la transferencia electrónica de G. 

 

 
 

Figura 3.6. Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE/BCNT-dsDNA (—) y GCE/HCNT-

dsDNA (—). Inset: picos de oxidación obtenidos sobre cada plataforma, con la línea de base 
descontada. Electrolito soporte: buffer acetato 0,200 M pH 5,00. v = 0,100 V s-1. 

 

 
 

Figura 3.7. Registros amperométricos a –0,100 V para adiciones sucesivas de H2O2 1,00 x10-3 
M obtenidas sobre GCE/BCNT-dsDNA (—) y GCE/HCNT-dsDNA (—). Las flechas indican los 
agregados de H2O2. Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. 

 

Por otro lado, se evaluó también la electroactividad de los BCNT frente a los 

HCNT utilizando una cupla externa neutra. En la figura 3.7 se muestran los VC obtenidos 

a –0,100 V realizando agregados sucesivos de H2O2 1,00 x10-3 M sobre GCE/BCNT-dsDNA 

(—) y GCE/HCNT-dsDNA (—). La sensibilidad hacia H2O2 aumenta desde (2,8 ± 0,3) x103 

A M-1, para GCE/HCNT-dsDNA, a (2,9 ± 0,1) x104 A M-1, para GCE/BCNT-dsDNA. Este 
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incremento confirma, con un marcador externo, que la mejora en las propiedades 

electrocatalíticas de BCNT se debe a los defectos de borde presentes a intervalos 

regulares en la estructura de los mismos, en acuerdo con lo reportado por otros autores 

[50,51] utilizando H2O2, ácido ascórbico y G como sondas redox. 

 
3.3.3. Optimización de las condiciones de dispersión 
 
 Con el fin de obtener un cubrimiento homogéneo de BCNT-dsDNA sobre GCE y 

una respuesta electroquímica reproducible de la plataforma, se estudió el efecto del 

solvente, el tiempo de sonicado y la concentración de BCNT y dsDNA en la dispersión. 

 
3.3.3.a. Efecto del solvente y del tiempo de sonicado 
 
 La figura 3.8 muestra imágenes SEM de las superficies de GCE (A) y GCE/BCNT-

dsDNA (B y C) utilizando H2O (B) y una mezcla H2O:EtOH 50 %V/V (C) como solventes de 

dispersión. Con ambas dispersiones se observa un cubrimiento completo de la 

superficie de GCE; sin embargo, existe una clara diferencia en la rugosidad y 

homogeneidad de las plataformas. La figura 3.8 B muestra una mayor cantidad de 

agregados de BCNT que la figura 3.8 C, indicando que la mezcla de solventes genera 

una mejor exfoliación de BCNT respecto al agua.  

 

   

 
 

Figura 3.8. Imágenes SEM de GCE (A) y GCE modificado con dispersión de BCNT-dsDNA 
realizada en H2O (B) y en H2O:EtOH 50 %V/V (C). Inset del panel C muestra una imagen a mayor 
magnificación. 
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 Cheng y col. [52] estudiaron el efecto del solvente en la dispersión de SWCNT y 

encontraron que la dispersabilidad de los mismos disminuye en solventes con baja 

presión de vapor y alta densidad. En este tipo de solventes, durante el proceso de 

sonicado, se requiere más energía para inducir la cavitación y, por consiguiente, se libera 

más energía cuando las burbujas colapsan. Otros autores analizaron los cambios 

estructurales de polímeros sintéticos utilizados para dispersar SWCNTs [53] y MWCNTs 

[54] empleando diferentes solventes, y concluyeron que los solventes que favorecen la 

solubilidad de los polímeros mejoran la dispersión de los CNTs. Contrariamente a lo 

anteriormente reportado, en nuestro estudio observamos que el mejor solvente fue la 

mezcla de agua con etanol1. Paralelamente, es sabido que el agregado de etanol 

disminuye la solubilidad del dsDNA; por lo que es claro que existe otro fenómeno que 

mejora la dispersabilidad de los BCNT en el solvente. 

 Debido a la multiplicidad de factores que afectan la estabilidad del dsDNA y la 

mayor complejidad en su estructura secundaria y terciaria (secciones 3.1.1 y 3.1.2), se 

analizó el efecto del solvente sobre el dsDNA utilizando espectroscopia UV-Vis. Los 

ácidos nucleicos absorben en la región UV del espectro debido a la presencia del sistema 

aromático de las purinas y pirimidinas. La absorción del ssDNA es mayor que la 

absorbancia del dsDNA, lo que se conoce como “efecto hipercrómico”. Esto se debe a 

que los puentes de hidrógeno entre los pb en la doble hélice limitan el comportamiento 

de resonancia de los anillos  de las bases, lo que se traduce en una disminución en la 

absorbancia a 260 nm [1,55]. 

En las dos primeras filas de la tabla 3.1 se muestran las absorbancias a 260 nm 

(A260) obtenidas a partir de espectros UV-Vis de soluciones de dsDNA utilizando H2O y 

H2O:EtOH 50 %V/V como solvente. Se puede observar que la presencia de EtOH como 

co-solvente provoca un incremento en la A260, lo que indica que se produce 

desnaturalización de la doble hebra. Esta desnaturalización es parcial, dado que la A260 

del dsDNA en H2O:EtOH 50 %V/V (0,236) es menor que la del dsDNA desnaturalizado 

térmicamente (0,335). 

Los resultados anteriores prueban que la desnaturalización parcial del dsDNA 

por efecto del solvente incrementa el grado de dispersión de los BCNT, como se pudo 

apreciar a partir de las diferencias en la morfología superficial de GCE modificado con 

BNCT-dsDNA de la figura 3.8 B y C. De esta manera, la mejora en la eficiencia de la 

exfoliación de los BNCT no está únicamente relacionada con las propiedades físicas del 

solvente ni con los cambios en la solubilidad del polímero, como se indica en las 

referencias [52–54]. En este caso dicha mejora se relaciona con los cambios que el 

solvente induce sobre el agente dispersante, los cuales favorecen la apertura de la doble 

                                                           
1 Teniendo en cuenta que las presiones de vapor y densidades del H2O y EtOH (a 25 °C) son 23,77 y 65,93 
mmHg, y 0,997 y 0,785 g mL-1; respectivamente. 
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hebra del DNA y de esta manera incrementa el número de puntos de contacto entre las 

bases que interactúan con las paredes de los nanotubos. 

 
Tabla 3.1. Comparación de las absorbancias a 260 nm (A260) obtenidas de espectros UV-Vis de 
soluciones de dsDNA 100 ppm, preparados en diferentes solventes y con distintos tratamientos. 

Solución Solvente A260 

dsDNA H2O 0,202 

dsDNA H2O:EtOH 50 %V/V 0,236 

dsDNA desnaturalizado* H2O 0,335 

dsDNA sonicado 15 min H2O:EtOH 50 %V/V 0,256 

dsDNA sonicado 30 min H2O:EtOH 50 %V/V 0,266 

dsDNA sonicado 45 min H2O:EtOH 50 %V/V 0,274 

* La desnaturalización del dsDNA se realizó calentando la solución en un baño 

de agua en ebullición durante 10 min y luego sumergiéndola rápidamente en 

un baño de agua-hielo. 

 

Por otro lado, se evaluó el efecto del tiempo de sonicado sobre el dsDNA. En las 

últimas 3 filas de la tabla 3.1 se muestran los valores de A260 de espectros UV-Vis de 

soluciones de dsDNA sonicadas durante 15, 30 y 45 min. Se observa que al incrementar 

el tiempo de sonicado aumenta la A260, lo cual indica que el tratamiento de ultrasonido 

provoca también desnaturalización parcial del dsDNA (A260 es menor que la del dsDNA 

desnaturalizado térmicamente). Otros autores observaron también un efecto similar 

sobre el dsDNA. Gladchenko y col. [56] encontraron que dsDNA extraído de eritrocitos 

de pollo y usado como agente dispersante de SWCNT contenía zonas de doble hebra 

junto con zonas de desnaturalización total. 

 

 
 

Figura 3.9.  Electroforesis en gel de agarosa al 2% de soluciones de dsDNA 100 ppm en 
H2O:EtOH 50 %V/V sonicadas 15 min (1), 30 (2), 45 min (3) y sin sonicar (4). La corrida (5) es la 
correspondiente con el marcador del tamaño de fragmentos, indicados a la derecha de la 
imagen. 
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Para corroborar si el sonicado tiene algún efecto extra sobre la estructura del 

DNA, se realizaron experimentos de electroforesis en gel de agarosa. La figura 3.9 

muestra una corrida electroforética en gel de agarosa de dsDNA en H2O:EtOH 50 %V/V 

sin sonicar y aplicándole ultrasonido por 15, 30 y 45 min. El dsDNA de timo de ternera 

posee ~50.000 pb, mientras que al sonicarlo durante 15 min se observa la aparición de 

fragmentos entre 600 y 200 pb (figura 3.9 1). Al incrementar el tiempo de sonicado no 

hay un cambio significativo en la proporción de los distintos fragmentos ni en su peso 

molecular, sugiriendo que este efecto se produce al inicio del tratamiento de ultrasonido 

[57]. 

La respuesta electroquímica de la dispersión en función del tiempo de sonicado 

fue evaluada mediante voltamperometría cíclica. La figura 3.10 A muestra los registros 

voltamperométricos de GCE modificado con dispersión de BCNT-dsDNA sonicada 

durante 15 (—), 30 (—), 45 (—) y 60 (—) min. En la misma se puede observar que al 

aumentar el tiempo de sonicado, la ip para la oxidación de los residuos G incrementa 

hasta 45 min. Esto se debe a que al aumentar el tiempo de aplicación de ultrasonido 

también lo hace el grado de desnaturalización de dsDNA, aumentando los puntos de 

contacto entre las bases y la superficie conductora de BCNT lo que se traduce en un 

incremento en la dispersión de los BCNT. 

 

   
 

Figura 3.10. A Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE modificado con dispersiones 

de BCNT-dsDNA sonicadas durante 15 (—), 30 (—), 45 (—) y 60 min (—). El inset muestra los 
VC luego de descontar la línea de base. B ip obtenida de los registros voltamperométricos de 
(A) en función del tiempo de sonicado. Electrolito soporte: buffer acetato 0,200 M pH 5,00. v = 
0,100 Vs-1. 

 

A pesar de que al incrementar el tiempo de sonicado aumenta el grado de 

desnaturalización del DNA, luego de los 45 min de tratamiento de ultrasonido la 

corriente de oxidación de G disminuye ligeramente. Esto indica que existe un tiempo 

óptimo de sonicado y por lo tanto se seleccionó la condición de 45 min. 
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3.3.3.b. Efecto de la cantidad de BCNT 
 
 Otro parámetro de la dispersión a optimizar es la cantidad del nanomaterial 

conductor presente en la misma. En la figura 3.11 A se muestran los perfiles 

voltamperométricos obtenidos sobre GCE modificado con dispersiones BCNT-dsDNA 

sonicadas durante 45 min, variando la concentración de BCNT con la que se preparó la 

dispersión. 

 

  
 
Figura 3.11. A Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE modificado con dispersiones 
de BCNT-dsDNA con cantidades crecientes de BCNT: 0,50 (—), 1,00 (—), 1,50 (—), 2,00 (—) y 

2,50 mg mL-1 (—). B ip de los voltamperogramas de (A) en función de la cantidad de BCNT. C 
Corriente no faradaica (icap), medida a 0,800 V, en función de la cantidad de BCNT. Electrolito 
soporte: buffer acetato 0,200 M pH 5,00. v = 0,100 Vs-1. 

 

 De acuerdo con el gráfico de barras mostrado en la figura 3.11 B se puede 

advertir que la ip máxima para la oxidación de los residuos G se alcanza para una 

cantidad de BCNT igual a 1,00 mg mL-1. Por lo tanto, manteniendo constante la 

concentración de dsDNA, existe una proporción óptima donde se maximizan los puntos 

de contacto entre las bases y la superficie de C sp2 de los nanotubos, lo que asegura la 

exfoliación de los agregados de nanotubos [50,58]. Lo anterior se puede evaluar a partir 

del área electroactiva de GCE/BCNT-dsDNA dado que es proporcional a la corriente no 

faradaica o capacitiva de los voltamperogramas [59]. En la figura 3.11 C se muestra la 

corriente capacitiva (icap, obtenida a 0,800 V a partir de los VC mostrados en la figura 

3.11 A) en función de la cantidad de BCNT utilizada para la dispersión. La icap incrementa 

hasta que la cantidad de BCNT en la dispersión es igual a 1,50 mg mL-1 y luego se 

mantiene constante. Esto indica que la exfoliación de BCNT con dsDNA 100 ppm se 

produce hasta esa cantidad. La disminución en el tamaño de los agregados trae 

aparejado un incremento en el área expuesta de nanotubos a la solución. Por encima 

de 1,50 mg mL-1 el agregado de mayor cantidad de material conductor no se traduce en 

un incremento en el área ya que el aumento de icap producto de la mayor cantidad de 

CNTs produce un enmascaramiento de la corriente faradaica de oxidación de G [59]. Así, 
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el compromiso entre incremento de área electroactiva (icap) y el de la señal de G 

(corriente faradaica) se logra cuando la cantidad de BCNT en la dispersión es 1,00 mg 

mL-1. 

 
3.3.3.c. Efecto de la concentración de dsDNA 
 
 El efecto de la concentración de dsDNA en la dispersión de BCNT se evaluó 

dispersando con dsDNA 100 ppm y 200 ppm y luego modificando GCE con las 

dispersiones resultantes. En la figura 3.12 A se presentan los perfiles 

voltamperométricos para GCE modificado con estas dispersiones. Se puede advertir que 

el incremento en la concentración del agente dispersante no se traduce en un aumento 

en la ip para la oxidación de G: con dsDNA 100 ppm, ip = 82,4 A (Ep = 1,101 V) y con 

dsDNA 200 ppm, ip = 72,2 A (Ep = 1,150 V). Esto sugiere que el aumento de la cantidad 

de dsDNA no se correlaciona directamente con una mejora en la dispersión de BCNT. 

 

 

 
 
 

Figura 3.12. A Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE modificado con dispersiones 
de BCNT-dsDNA, utilizando dsDNA 100 (—) y 200 ppm (—). Electrolito soporte: buffer acetato 
0,200 M pH 5,00. v = 0,100 Vs-1. B Imagen SEM de GCE modificado con BCNT-dsDNA(200 ppm).  

 

 En efecto, la inspección de la imagen SEM de GCE/BCNT-dsDNA(200 ppm) 

mostrada en la figura 3.12 B muestra una superficie con un mayor número de 

agregados respecto a GCE/BCNT-dsDNA(100 ppm) (figura 3.8 C). Esta disminución en el 

grado de exfoliación conforme se incrementa la concentración de dsDNA, está 

relacionada con el incremento en la viscosidad de la solución y, por consiguiente, con la 

reducción de la efectividad en la cavitación provocada por el ultrasonido [52]. 

 
 3.3.4. Arreglo del DNA en la dispersión BCNT-dsDNA 
 

 La espectroscopia FTIR es una técnica muy útil para evaluar la interacción de los 

biopolímeros con CNT debido a la alta sensibilidad de las señales de los mismos a los 

cambios conformacionales. En el espectro FTIR del DNA existen regiones espectrales 
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que contienen bandas de absorción marcadoras de las conformaciones de la doble 

hebra y de las interacciones entre las bases [60]: 

i. Región entre 1800 y 1500 cm-1: corresponde a las bandas originadas por 

vibraciones “en el plano” de las bases nitrogenadas y es sensible al apareamiento 

y apilamiento de las bases. 

ii. Región entre 1250 y 1000 cm-1: corresponde a las bandas originadas por 

vibraciones del esqueleto azúcar-fosfato y es sensible a la conformación del 

mismo. 

 

 
 

Figura 3.13. Espectros FTIR de dsDNA nativo (a) y de la dispersión de BCNT-dsDNA (b). 
 

En la figura 3.13 se muestran los espectros de FTIR para dsDNA nativo (a) y la 

dispersión BCNT-dsDNA (b). Las bandas a 1688 cm-1 y 1647 cm-1 en el espectro de dsDNA 

nativo (a) corresponden a la vibración del doble enlace C6=O6 de G y la vibración “en el 

plano” del anillo de T, respectivamente. La aparición de dichas señales a esos números 

de onda indica que las bases del DNA se encuentran apareadas. En el espectro 

correspondiente a BCNT-dsDNA (b) no se encuentra la banda a 1688 cm-1, y solamente 

aparece una a 1647 cm-1 (correspondiente a una conformación de bases apareadas) y 

una nueva a 1583 cm-1 asignada a la vibración del enlace C=N del anillo de G. Esta última 

banda corresponde a la vibración de G no apareada y demuestra que cuando el DNA 

dispersa a BCNT hay desnaturalización de la doble hebra por la interacción de las bases 

con las paredes de los nanotubos, confirmando las conclusiones obtenidas en la sección 

3.3.2. Aunque la interacción ocurre entre las bases no apareadas y la superficie de los 

nanotubos, existen regiones del DNA que mantienen su conformación de doble hebra, 

como puede observarse en el espectro (b) en la región entre 1220-1240 cm-1. Estas 

bandas, las cuales también se encuentran presentes en el espectro del dsDNA nativo de 
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la figura 3.13 a, corresponden al estiramiento antisimétrico de los grupos PO2
- del 

esqueleto y son marcadores característicos de la conformación de doble hélice 

(estructuras A-, B - o Z-; ver figura 3.2). Estos resultados sugieren que el enrollamiento 

del dsDNA alrededor de BCNT presenta regiones donde las bases no se encuentran 

apareadas y con una fuerte interacción con las paredes de BCNT; y zonas donde se 

conserva la estructura de doble hélice. 

La dispersión asistida por ultrasonido de BCNT con dsDNA y la presencia de 

etanol como co-solvente genera cambios importantes en la estructura del polímero 

debido a las interacciones -stacking entre las bases nitrogenadas y las paredes de los 

nanotubos. Mientras se exfolian los agregados de BCNT durante el proceso de cavitación 

del ultrasonido, el DNA se adsorbe a través de las bases a la superficie de BCNT dejando 

su esqueleto hidrofílico expuesto a la solución y enrollándose a lo largo del eje 

longitudinal de los nanotubos. Estudios previos realizados por otros autores [56,61–63] 

confirman que esta interacción no covalente entre los anillos aromáticos actúa como la 

fuerza impulsora de la dispersión de CNT por parte del DNA, dado que reduce el área 

de contacto entre solvente polar y las paredes hidrofóbicas de los nanotubos.  

 

 
 

Figura 3.14. Imagen TEM de una dispersión de BCNT-dsDNA donde se puede apreciar una 
molécula de dsDNA dispersando un BCNT individual. Las flechas indican el enrollamiento del 
dsDNA alrededor del nanotubo. 

 
Este fenómeno de enrollamiento se puede advertir en la imagen TEM que 

muestra la figura 3.14 (indicado por las flechas). Es probable que las zonas donde el 

DNA se encuentra desnaturalizado sean aquellas en contacto íntimo con BCNT; mientras 

que las porciones de la doble hebra que están más alejadas de la superficie del 

nanotubo correspondan a porciones intactas o parcialmente desnaturalizadas del 

dsDNA [63]. En este sentido, Takahashi y col. [62] estudiaron mediante AFM la 

60 nm
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morfología de SWCNT dispersos con dsDNA de esperma de salmón y encontraron 

estructuras similares a las observadas en la imagen TEM de la figura 3.14.  

 
3.3.5. Propiedades electroquímicas de GCE/BCNT-dsDNA 
 
3.3.5.a. Caracterización de la respuesta electroquímica 
 
 Se estudió el comportamiento electroquímico de GCE modificados con la 

dispersión de BCNT-dsDNA, y sus constituyentes por separado, a través de 

voltamperometría cíclica empleando [Fe(CN)6]3- 2,00 x10-3 M como sonda redox. La 

figura 3.15 muestra los perfiles voltamperométricos obtenidos sobre GCE (—), 

GCE/dsDNA (—), GCE/BCNT (—) y GCE/BCNT-dsDNA (—). 

 

 
 

Figura 3.15. Voltamperogramas cíclicos en [Fe(CN)6]3- 2,00 x10-3 M sobre GCE (—), GCE/dsDNA 

(—), GCE/BCNT (—) y GCE/BCNT-dsDNA (—). Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 
7,40. v = 0,050 Vs-1. 

 

Sobre GCE, el voltamperograma muestra un típico proceso de transferencia de 

electrones cuasi-reversible para el [Fe(CN)6]3- [64], con una separación de potenciales de 

pico (Ep) de (78 ± 2) mV. Cuando la superficie se modifica con BCNT, hay un aumento 

del 73% en la densidad de corriente para la reducción de [Fe(CN)6]3- respecto a GCE, 

mientras que Ep disminuye hasta (61 ± 2) mV [65]. Estos resultados demuestran, una 

vez más, que la alta densidad de defectos de borde a lo largo de la superficie de BCNT 

actúa como centros de electrocatálisis para el proceso de transferencia de carga. El Ep 

obtenido sobre GCE/dsDNA es (5,2 ± 0,2) x102 mV mientras que la densidad de corriente 

decae 46% comparado con GCE. Esto se debe a la repulsión electrostática entre la sonda 

redox y el esqueleto fosfato del dsDNA, ambos cargados negativamente. Por el 

contrario, cuando el electrodo se modifica con la dispersión de BCNT-dsDNA el Ep se 
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reduce a (213 ± 9) mV, demostrando que, incluso en presencia del dsDNA cargado 

negativamente, la transferencia de electrones de la sonda mejora debido a la presencia 

de los defectos de BCNT acompañado por un reordenamiento de dsDNA soportado 

sobre los nanotubos. 

 

 
 

Figura 3.16. Gráficos de Nyquist para experimentos de EIE en [Fe(CN)6]3-/4- 2,00 x10-3 M sobre 

GCE (), GCE/dsDNA (), GCE/BCNT () y GCE/BCNT-dsDNA (). Potencial de trabajo: 0,200 
V. Amplitud: 10 mV. Rango de frecuencias medido: 105 – 10-1 Hz. Electrolito soporte: buffer 
fosfato 0,050 M pH 7,40. Los números en cada gráfica son los valores de resistencia a la 
transferencia de carga obtenidos a partir del ajuste con el correspondiente circuito 
equivalente. 

 

La actividad electroquímica de las diferentes plataformas se evaluó también por 

EIE. La figura 3.16 muestra los gráficos de Nyquist (normalizados por el área 

electroactiva de cada superficie) para GCE (), GCE/dsDNA (), GCE/BCNT () y 

GCE/BCNT-dsDNA () en solución de [Fe(CN)6]3-/4- 2,00 x10-3 M. Los perfiles de Nyquist 

para GCE, GCE/dsDNA y GCE/BCNT-dsDNA muestran un semicírculo a frecuencias altas 

y medias (valores bajos de la impedancia) y, a bajas frecuencias, un aumento lineal de 

la impedancia. Este comportamiento puede ser modelado con el circuito Randles (figura 

2.7 B) y el ajuste de cada uno de los espectros se muestra con trazo lleno. 

A diferencia de los casos anteriores, la respuesta de GCE/BCNT (—) presenta un 

semicírculo muy pequeño a frecuencias altas (proceso de transferencia de carga) y el 
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proceso de difusión (dado por el elemento de circuito de Warburg) es el que domina el 

proceso global en el rango de frecuencias medido. Debido al pequeño valor de Rtc no se 

pudo ajustar dicho elemento de circuito con un valor razonable de confianza. Por otro 

lado, se observa que el elemento de Warburg está superpuesto a otra resistencia que 

provoca el curvamiento a frecuencias por debajo de 10 Hz. La misma surge del 

transporte de los iones del electrolito dentro de la película de BCNT sobre el electrodo 

y se debe a que dicha película formada por BCNT poco dispersos es porosa y con alto 

grado de hidrofobicidad. Otros autores [66,67] también encontraron comportamientos 

impedimétricos similares para este tipo de películas. De esta manera, el circuito 

utilizado para modelar la respuesta sobre GCE/BCNT (figura 2.8 A) posee una resistencia 

al transporte iónico (Rti). 

La Rtc de GCE/BCNT es muy pequeña (~ 0,4  cm2), en consonancia con el bajo 

Ep obtenido por voltamperometría cíclica (figura 3.15, línea verde). La comparación de 

las Rtc de GCE, GCE/dsDNA y GCE/BCNT-dsDNA demuestra que la presencia del dsDNA, 

ya sea modificando la superficie de GCE o soportado sobre BCNT, se comporta como 

una barrera para la transferencia de carga de la sonda redox. Utilizando los valores de 

Rtc obtenidos a través de los ajustes con los circuitos correspondientes se calcularon las 

constantes de transferencia heterogéneas (k0) usando la ecuación 2.13 [59]. Los valores 

de k0 para la cupla redox sobre GCE, GCE/dsDNA y GCE/BCNT-dsDNA fueron (2,7  0,5) 

x10-2, (5,1  0,3) x10-5 y (3,6  0,3) x10-4 cm s-1, respectivamente, lo que muestra 

correlación con los resultados de Ep obtenidos mediante voltamperometría cíclica 

(figura 3.15). 

Con el fin de evaluar la contribución de las interacciones electrostáticas y estimar 

adecuadamente el incremento de la Rtc en el caso de GCE/BCNT-dsDNA, se realizaron 

mediciones de EIE con soluciones de distinta fuerza iónica (mediante la adición de 

solución de NaCl al electrolito soporte empleado previamente). La tabla 3.2 resume las 

Rtc, obtenidas a partir del ajuste con los circuitos correspondientes de EIE, en [Fe(CN)6]3-

/4- 2,00 x10-3 M sobre GCE, GCE/dsDNA y GCE/BCNT-dsDNA. 

 
Tabla 3.2. Resistencia a la transferencia de carga promedio (Rtc) obtenidas mediante EIE en 
[Fe(CN)6]3-/4- 2,0 mM en soluciones de fuerza iónica creciente. 

Fuerza 

iónica/M 

Rtc/ 

GCE GCE/dsDNA GCE/BCNT-dsDNA 

0,223 (1,4 ± 0,3) x102 (6,4 ± 0,5) x104 (2,0 ± 0,2) x103 

0,273 (1,1 ± 0,2) x102 (5,6 ± 0,4) x104 (9 ± 1) x102 

0,323 (0,9 ± 0,1) x102 (5,2 ± 0,3) x104 (6,8 ± 0,8) x102 

0,373 (0,62 ± 0,06) x102 (4,8 ± 0,1) x104 (2,9 ± 0,5) x102 

 



81 
 

En todos los casos, la disminución de Rtc con el aumento de la fuerza iónica se 

debe a la dependencia de la constante de velocidad de transferencia de carga de la cupla 

[Fe(CN)6]3-/4- con la concentración de cationes, especialmente cuando el catión deriva de 

un metal alcalino. Este fenómeno se atribuye a la formación de un par iónico entre las 

especies hexacianoferrato y Na+ que reduce la carga del complejo activado aniónico y 

favorece la transferencia de electrones [68]. La caída de Rtc con el aumento de la fuerza 

iónica observada en GCE/BCNT-dsDNA es mayor que la obtenida en GCE. Considerando 

que la catálisis de los iones Na+ es un proceso homogéneo, esta disminución adicional 

de Rtc es debida al apantallamiento de las cargas negativas de los grupos fosfato del 

esqueleto y la consecuente disminución de las fuerzas de repulsión electrostática entre 

dsDNA y el par redox. Para GCE/dsDNA, la disminución de la Rtc es menos pronunciada 

que sobre GCE/BCNT-dsDNA indicando que, producto de las características de la película 

de dsDNA, hay un efecto de bloqueo a la transferencia de carga no sólo debido a la 

repulsión electrostática, sino también por actuar como barrera física. Esto confirma, una 

vez más, que el cubrimiento de BCNT por parte del dsDNA no es total y compacto y que 

hay áreas que permanecen descubiertas capaces de actuar como material de electrodo 

que catalizan la transferencia de carga. 

 
3.3.5.b. Estudio de la reactividad electroquímica superficial 
 

La electroactividad local de las plataformas se evaluó con SECM usando FcOH 

como sonda redox. La figura 3.17 presenta las imágenes superficiales de GCE (A), 

GCE/BCNT (B), GCE/dsDNA (C) y GCE/BCNT-dsDNA (D).  

Considerando que sobre GCE (A) la corriente normalizada es 1,25 iT,∞, la 

modificación del electrodo con BCNT dispersado en H2O:EtOH 50 %V/V (B) produce una 

mejora en la electroactividad de la plataforma resultante. Sin embargo, la gran 

variabilidad en los valores de corriente indican que la superficie posee distintas 

densidades de BCNT (algunos formando cúmulos o agregados). A pesar de ello, la 

corriente normalizada aumenta drásticamente debido al aumento en el área 

electroactiva y la mejor conductividad de la superficie [69].  

La modificación de GCE con una película de dsDNA sonicado durante 45 min (C) 

produce una disminución de la corriente normalizada en comparación a GCE. Este 

comportamiento se debe a un feedback negativo entre el UME y el sustrato, indicando 

que dsDNA bloquea parcialmente la transferencia de carga de FcOH como fue 

demostrado en la sección anterior. Es necesario resaltar que, dado que el FcOH no tiene 

carga neta y el producto de oxidación es el radical catión FcOH• + (por lo que se esperaría 

una atracción electrostática con el esqueleto azúcar-fosfato del dsDNA), la disminución 

de la corriente está relacionada principalmente con un efecto de bloqueo. 
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Figura 3.17. Mapeos superficiales de SECM de GCE (A), GCE/BCNT (B), GCE/dsDNA (C) y 
GCE/BCNT-dsDNA (D). Los números en las imágenes corresponden a los valores de corriente 
normalizada promedio de la zona. Condiciones experimentales: FcOH 0,50 mM, electrolito 
soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40, EUME = 0,500 V, Esustrato = 0,000 V, velocidad de barrido 
del UME: 10 m s-1. 

 

Por el contrario, cuando la dispersión de BCNT con dsDNA se deposita sobre GCE 

(D), la electroactividad de la superficie es prácticamente homogénea. La corriente 

normalizada es ligeramente menor que la de GCE/BCNT (de acuerdo con los resultados 

de EIE), aunque es mayor que la de GCE/dsDNA, indicando que los nanotubos son 

dispersados eficientemente por el polímero y cubren la superficie del electrodo, 

contrarrestando el efecto de bloqueo de dsDNA [70]. 

 

 
 
 Se logró funcionalizar eficientemente BCNT con dsDNA de manera no covalente 

lo que permitió una eficiente dispersión de los nanotubos. Los experimentos 

espectroscópicos demostraron que el tratamiento drástico para dispersar los BCNTs 

(sonicado por 45 min en solución de H2O:EtOH 50 %V/V), produce desnaturalización 

parcial y disminución en la longitud de las cadenas de dsDNA, lo que facilita la dispersión 

de los nanotubos y mejora la transferencia de carga de los residuos G al electrodo. Esto 
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se debe a que la desnaturalización y consecuente exposición hacia la solución de las 

bases nitrogenadas incrementa el número de puntos de contacto entre las mismas y las 

paredes de los BCNT.  

Luego de optimizar las condiciones de dispersión (solvente, tiempo de sonicado, 

cantidad de BCNT y concentración de dsDNA), se estudiaron las propiedades 

electroquímicas de GCE/BCNT-dsDNA. Se demostró el incremento en la electroactividad 

de la superficie de GCE y una respuesta electroquímica local con mayor homogeneidad 

cuando el dsDNA dispersa a los BCNT.  
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de prometazina



 
 

 



 
 

 

 

Como se demostró, los BCNT son dispersados por dsDNA 

mediante el enrollamiento del biopolímero alrededor de las 

paredes de los nanotubos. Esta modificación no covalente con el 

dsDNA le imparte a los BCNT propiedades particulares. En el 

presente capítulo se exploran las aplicaciones analíticas de la 

plataforma GCE/BCNT-dsDNA tomando ventaja de las 

propiedades de bio-reconocimiento del dsDNA. Teniendo en 

cuenta el tratamiento drástico que sufre el dsDNA durante la 

preparación de la dispersión, se evalúa si el dsDNA aún es capaz 

de reconocer a un intercalador de la doble hebra, la 

prometazina (PMZ). Se estudia la interacción entre PMZ y el 

dsDNA soportado sobre BCNT a partir de la actividad 

electroquímica de PMZ sobre GC/BCNT-dsDNA, con el objetivo 

de desarrollar una plataforma de bioafinidad para la 

cuantificación de PMZ. Con fines comparativos, se estudia el 

comportamiento electroquímico de PMZ sobre GCE/BNCT y GCE 

modificado con una dispersión de BCNT con ssDNA. La 

intercalación de PMZ en dsDNA y BCNT-dsDNA se confirma 

mediante espectroscopia UV-Vis y cálculos de dinámica cuántica 

a nivel Tight Binding basado en el funcional de densidad (DFTB). 

Asimismo, se utiliza la plataforma para cuantificación de PMZ 

en una formulación farmacéutica. 
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4.1.1. Intercalación del DNA 
 

Los compuestos que interactúan con dsDNA lo hacen a través de diferentes vías: 

covalentes y no covalentes. Dentro de ellas, la intercalación [1,2] es un modo de 

interacción no covalente que se da cuando una molécula con un grupo aromático 

extendido se inserta entre los pares de bases adyacentes del DNA, como se observa en 

la Figura 4.1. La interacción ocurre entre los sistemas de electrones  del anillo 

policíclico aromático y los anillos heterocíclicos de los pares de bases. 

 

 
 

Figura 4.1. Representación de la intercalación de la una molécula con un sistema de anillos 
planos (en color verde) entre dos pares de DNA de doble hebra. 

 

Si bien la estructura B- del DNA se mantiene luego del evento de intercalación 

por algún agente, se alteran ciertas funciones biológicas del mismo, como la capacidad 

de unirse específicamente a proteínas y enzimas [3]. Se debe tener en cuenta que el 

fenómeno de intercalación no provoca la ruptura de los puentes de hidrógeno entre las 

bases [4]. 

El proceso de intercalación puede esquematizarse como se muestra en la Figura 

4.2. El valor de la constante de equilibrio KInt dependerá del tipo y magnitud de las 

interacciones que establezca la molécula con el DNA. En términos generales, el valor de 

KInt es mayor al aumentar la cantidad de anillos conjugados, la presencia de grupos 

ionizables de carga positiva (los cuales generan atracciones coulómbicas con los grupos 

fosfato del esqueleto del DNA) y de grupos sustituyentes voluminosos capaces de unirse 

a los surcos del DNA [5].  

 



94 
 

 
Figura 4.2. Esquema que representa la interacción entre un intercalador y una porción de 
DNA. Las líneas de color verde, amarillo, azul y rojo representan las bases del dsDNA, las letras 
P- a los grupos fosfato, y la línea marrón al intercalador. 

 

La intercalación produce cambios en los ángulos de torsión azúcar-fosfato de 

manera de acomodar el compuesto aromático, causando la separación de los pares de 

bases con un alargamiento de la doble hélice de aproximadamente 3.4 Å y disminución 

de la torsión helicoidal [6]. Esto genera un incremento de la viscosidad (debido a que la 

molécula se hace más rígida), de la temperatura de melting de la doble hebra, y cambios 

en el coeficiente de sedimentación del DNA [3].  

El proceso de intercalación tiene amplias aplicaciones terapéuticas y los 

intercaladores a menudo se utilizan como fármacos en el tratamientos contra el cáncer 

y también para tratar las infecciones microbianas y parasitarias [7]. Por otra parte, los 

agentes intercaladores también se utilizan como sonda para estudiar la estructura y los 

cambios morfológicos de los ácidos nucleicos [3,4]. 

 
4.1.2. Intercalación como herramienta electroanalítica 
 

Los métodos electroquímicos permiten estudiar las interacciones entre diversas 

biomoléculas y complejos orgánicos e inorgánicos con el DNA. Esto se lleva a cabo 

analizando los cambios en las señales de oxidación de las bases del DNA o del agente 

intercalador, si éste es electroactivo [8–11].  

 La figura 4.3 muestra el esquema más utilizado para la detección del evento de 

intercalación. En el mismo, un intercalador electroactivo (figura 4.3 A) se acumula en 

un electrodo modificado con dsDNA (figura 4.3 C). Así, la señal específica del 

intercalador se ve incrementada, en comparación con una débil respuesta 

electroquímica para el mismo compuesto obtenido con el electrodo sin dsDNA. Esta 

metodología es posible siempre que el intercalador pueda ser oxidado o reducido sobre 

la superficie del electrodo. En caso que el mismo no posea señal redox, la detección se 

debe realizar a través de los cambios en la señal de oxidación intrínseca de las bases del 

dsDNA debido a la intercalación (figura 4.3 B vs. C) o de otras alternativas que pongan 

de manifiesto los cambios que tienen lugar [12]. 

 

+

KInt
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Figura 4.3. Esquema representativo del modo general en el que se detecta 
electroquímicamente el evento de intercalación. El intercalador electroactivo (A) posee una 
acumulación facilitada sobre el electrodo modificado con dsDNA (C) que incrementa 
notablemente su señal electroquímica, en comparación a su señal sobre el electrodo sin 
modificar. La detección de la intercalación también se puede llevar a cabo debido a cambios 
en las señales de oxidación de las bases nitrogenadas del dsDNA (B) cuando se acumula el 
intercalador (C). 

  

Entre algunas de las estrategias reportadas en bibliografía, Wang y col. [13] 

dispersaron láminas de MoS2 con tionina y luego modificaron GCE para desarrollar un 

biosensor de dsDNA. Dado que la tionina es capaz de intercalar en el dsDNA, utilizaron 

la disminución en su señal de oxidación como señal analítica para la cuantificación del 

DNA. En otro ejemplo, Sato y col. [14] sintetizaron un intercalador “enhebrante” 

electroactivo modificando una molécula de naftaleno diimida con dos grupos Fc. Este 

tipo de intercaladores posee una mayor afinidad por el dsDNA gracias a los grupos 

laterales que interactúan con los surcos del DNA. Los autores pudieron discriminar, a 

partir de la intensidad de corriente para la oxidación de los grupos Fc, el daño provocado 

al dsDNA a partir de la metilación de las bases. En otra estrategia, Boon y col. [15] 

utilizaron al azul de metileno como agente intercalante para detectar mutaciones y 

desapareamiento de bases en la secuencia del gen p53. La detección electroquímica se 

llevó a cabo reduciendo el azul de metileno intercalado, el cual fue reoxidado debido a 

la presencia de [Fe(CN)6]3- generando un ciclo catalítico que incrementó la sensibilidad 

de la metodología. 

 
4.1.3. Prometazina 
 
 La prometazina (PMZ) deriva de un grupo de compuestos llamados fenotiazinas 

y es considerada un neuroléptico débil. Por otro lado, bloquea los receptores H1 de la 

histamina en el cuerpo, por lo que también se la utiliza como antihistamínico. De esta 

manera, se indica para tratar los síntomas de alergia como picazón, secreción nasal, 

estornudos, picazón, urticaria y erupciones cutáneas. También previene la cinetosis y se 

usa para tratar las náuseas y vómitos o dolor después de una cirugía, por lo que se la 

indica como sedante suave. 
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 Desde el punto de vista electroquímico, la PMZ es un compuesto electroactivo y 

su mecanismo de reacción [16] sobre superficies carbonáceas se esquematiza en las 

ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3. El mismo consta de una primera etapa irreversible de escisión 

de la cadena lateral (ecuación 4.1) y la generación del núcleo fenotiazina. Este 

heterociclo sufre dos reacciones reversibles (a potenciales menores que los del primer 

proceso irreversible): la formación del radical catión fenotiazinio (ecuación 4.2) y la 

reacción de éste para dar la quinona 3-H-fenotiazin-3-ona (ecuación 4.3). 

 

 

Ecuación 4.1. 

 

 

Ecuación 4.2. 

 

Ecuación 4.3. 

 

Algunos estudios de mediados de la década de los 80 [17–19] sugirieron que el 

radical catión fenotiazinio, obtenido de la oxidación enzimática de PMZ, podía 

interactuar irreversiblemente intercalando en el DNA. A partir de esto se han reportado 

diversas metodologías que permiten la cuantificación de PMZ en formulaciones 

farmacéuticas a partir de la interacción entre la molécula y electrodos modificados con 

DNA. Algunas de las metodologías propuestas fueron la modificación de NP de Au con 

dsDNA [20] y la acumulación de dsDNA sobre electrodos de pasta de carbono [21], de 

diamante dopado con boro [22], carbono vítreo [23] y electrodos modificados con CNTs 

[24,25]. A pesar de las diversas aplicaciones basadas en la intercalación de PMZ, no se 

han realizado hasta la fecha estudios sistemáticos de esta interacción con el dsDNA y 

tampoco se ha reportado el efecto que tiene la estrategia de inmovilización del dsDNA 

en su capacidad de ser intercalado. 

En este capítulo se discute la capacidad del dsDNA soportado sobre los BCNT de 

ser intercalado por la PMZ mediante espectroscopia UV-Vis validada por simulaciones 

de los espectros, empleando cálculos de dinámica cuántica a nivel DFTB. Mediante el 

empleo de técnicas electroquímicas (VC y DPV siguiendo la estrategia de stripping de 

adsorción con cambio de medio) se obtuvo información acerca de las interacciones de 
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PMZ con la dispersión de BCNT-dsDNA, a través de la comparación con la respuesta 

obtenida sobre GCE modificado con BCNT y BCNT-ssDNA. En último lugar se presentan 

las aplicaciones analíticas de la plataforma para la cuantificación del intercalador en una 

formulación farmacéutica. 

 

 
 
4.2.1. Experimental 
 
4.2.1.a. Preparación de la dispersión y modificación de GCE 

 
La dispersión de BCNT-dsDNA y modificación de GCE se llevó a cabo de la manera 

descripta en la sección 3.2. Con fines comparativos, se dispersó BCNT con una solución 

de ssDNA 100 ppm preparada en H2O:EtOH 50 %V/V de la misma manera que BCNT-

dsDNA. 

 
4.2.1.b. Modificación del cuarzo 
 

La espectroscopia UV-Vis se implementó para evaluar la intercalación de PMZ en 

el DNA. Los experimentos se llevaron a cabo en una celda de cuarzo de 0,1 cm de paso 

óptico. Para el estudio de la interacción de PMZ-dsDNA y PMZ-ssDNA en solución se 

mezcló una solución de PMZ con soluciones de dsDNA y ssDNA 100 ppm preparadas en 

buffer acetato 0,200 M pH 5,00. En el caso de la interacción entre PMZ y la dispersión se 

requirió de un paso previo de inmovilización de BCNT-dsDNA. Para ello se activó el 

cuarzo de acuerdo al procedimiento indicado en la sección 2.10.1 y luego se ensambló 

una solución de quitosano cuaternario 0,50 mg mL-1 con el fin de revertir las cargas 

negativas de los grupos silicato del cuarzo activado. A continuación, se ensambló 

durante 60 min la dispersión BCNT-dsDNA sobre el cuarzo derivatizado positivamente 

con el quitosano. En todos los casos, los espectros UV-Vis se tomaron luego de 5 min de 

interacción (para emular las condiciones de stripping de adsorción por DPV), entre 200 

y 600 nm. 

 
4.2.2. Computacional 
 

El modelado molecular es una herramienta poderosa para analizar las 

interacciones de sistemas biomoleculares, como las de los ácidos nucleicos con otros 

compuestos. El tratamiento de estos sistemas complejos requiere del uso de métodos 

de mecánica molecular, los cuales presentan bajo costo computacional y buena 

precisión. Sin embargo, en estos métodos la descripción de la estructura electrónica de 

estas macromoléculas se considera constante a lo largo de la simulación y es imposible 
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describir las propiedades ópticas o los procesos de transferencia de carga. Para ello, es 

necesario utilizar métodos basados en la química cuántica. 

A pesar de lo anterior, el estudio de la intercalación de ciertos compuestos con 

dsDNA a nivel atomístico es una tarea difícil de abordar para la química cuántica, ya que 

es necesaria una descripción exacta de las interacciones intermoleculares débiles, como 

los puentes de hidrógeno y el stacking de los pares de bases en la doble hebra. En las 

últimas décadas, la teoría del funcional de la densidad (DFT) ha sido una de las 

herramientas más usadas para representar la estructura electrónica de una amplia 

variedad de sistemas moleculares dada la exactitud de estos cálculos en comparación 

con los métodos ab-initio, de mayor costo computacional. Sin embargo, la DFT tiene 

algunos inconvenientes ya que su formalismo no describe correctamente las fuerzas de 

dispersión de London, responsables del “stacking” de las bases en el DNA. Si bien esta 

deficiencia puede ser superada fácilmente mediante la introducción de un término 

empírico correctivo (DFT-D), la convergencia de las energías de interacción es bastante 

lenta y es necesario utilizar un conjunto de base grande que a su vez limita 

significativamente el tamaño del sistema. En el presente trabajo de Tesis, y con el 

objetivo de describir la intercalación de PMZ en un oligómero de dsDNA, se utilizó un 

enfoque alternativo denominado Self Consistent Charges Density Functional Tight-

Binding con corrección empírica para las energías de dispersión (SCC-DFTB-D) [26]. 

El método SCC-DFTB se basa en la expansión de segundo orden del funcional de 

energía de Kohn-Sham, respecto a la densidad electrónica de referencia de los átomos 

neutros [27]. Los elementos de la matriz Hamiltoniana se obtienen según la ecuación 

4.4,  

𝐻𝜇𝜈  =  ⟨𝜑𝜇|�̂�0|𝜑𝜈⟩  + 
1

2
 𝑆𝜇𝜈  ∑(𝛾𝑖𝑘 +  𝛾𝑗𝑘)

𝑘

 Δq𝑘 Ecuación 4.4. 

 
donde 𝜑𝜇 y 𝜑𝜈 representan los orbitales atómicos de las especies i y j, respectivamente; 

⟨𝜑𝜇|�̂�0|𝜑𝜈⟩ son los elementos de matriz del Hamiltoniano no SCC-DFTB dentro de la 

parametrización de Slater-Koster. El término 𝑆𝜇𝜈 =  ⟨𝜑𝜇|𝜑𝜈⟩ es la matriz de solapamiento 

y Δq𝑘 =  𝑞𝑘 − 𝑞𝑘
0 es la diferencia entre la carga del átomo aislado 𝑞𝑘

0 y la carga 𝑞𝑘 cuando 

el átomo k está formando parte del sistema, obtenida mediante el análisis de 

poblaciones de Mulliken.  es una función que depende de la separación interatómica, 

donde la contribución de las interacciones de los electrones se tiene en cuenta 

implícitamente. Por otro lado, se agrega un término suplementario a la energía 

electrónica (ecuación 4.5) que da cuenta de las fuerzas de dispersión: 

 

𝐸 =  𝐸𝐷𝐹𝑇𝐵 − ∑ 𝑓(𝑅𝑖𝑗)

𝑖𝑗

 
𝐶𝑖𝑗

𝑅𝑖𝑗
6  Ecuación 4.5. 
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donde 𝑓(𝑅𝑖𝑗) es una función de amortiguación que permite obtener un balance entre 

las fuerzas atractivas y repulsivas de corto alcance, 𝐶𝑖𝑗 son coeficientes empíricos que 

dependen de las polarizabilidades atómicas y 𝑅𝑖𝑗 es la distancia entre los átomos i y j. 

Se utilizó el código DFTB+ [28] para la optimización de las geometrías 

moleculares, el cálculo de la matriz Hamiltoniana y de solapamiento en la base de 

orbitales atómicos de Slater, y la matriz inicial de densidad de un solo electrón en la 

base de orbitales moleculares. Para los cálculos realizados en el presente trabajo de 

tesis se utilizó el conjunto de parámetros mio-1-1 para los elementos H, O, N, C, P y S 

[27,29,30]. 

Este método se extiende al SCC-DFTB dependiente del tiempo (TD-DFTB) con el 

objetivo de obtener las propiedades de los estados excitados del sistema [31–33]. Se han 

propuesto diversas estrategias para la implementación de la TD-DFTB utilizando tanto 

la teoría de respuesta lineal como dinámicas electrónicas no lineales. En el presente 

trabajo se efectuó la propagación de la matriz densidad de un solo electrón en lugar de 

la función de onda de las partículas. Este método fue implementado exitosamente para 

calcular los espectros de absorción de pigmentos fotosintéticos [31,34] y de moléculas 

orgánicas adsorbidas sobre nanopartículas de TiO2 [35]. Los mismos demostraron que 

los espectros de absorción basados en la TD-DFTB presentan mejor correlación con los 

experimentales que aquellos calculados a través de la TD-DFT. 

Para calcular el espectro de absorción de PMZ y dsDNA se debe aplicar una 

perturbación al sistema y registrar la evolución temporal de la matriz densidad 

monoelectrónica. Esta perturbación consiste en una delta de Dirac aplicada a la matriz 

de densidad inicial del estado basal. Después de la aplicación del pulso, la misma 

evoluciona en el tiempo y dicha evolución puede ser calculada integrando la ecuación 

de Liouville-von Neumann (ecuación 4.6) en función del tiempo: 

 
𝜕�̂�

𝜕𝑡
 =  [𝑆−1 �̂� [𝜌] �̂� −  �̂� [𝜌] �̂� 𝑆−1] Ecuación 4.6. 

 
donde �̂� es la matriz de densidad de un solo electrón, S es la matriz de solapamiento y 

�̂� es el Hamiltoniano de SCC-DFTB. Cuando el campo eléctrico aplicado es pequeño, el 

sistema responde linealmente, y el momento dipolar viene dado por la ecuación 4.7: 

 

𝜇(𝑡) =  ∫ 𝛼(𝑡 −  𝜏) 𝐸(𝜏) 𝑑𝜏 Ecuación 4.7. 

 
donde 𝛼(𝑡 −  𝜏) es la polarizabilidad a lo largo del eje donde se aplica el campo eléctrico 

externo 𝐸(𝜏). El espectro de absorción del sistema es proporcional a la parte imaginaria 

de la polarizabilidad dependiente de la frecuencia  (ecuación 4.8), obtenida a partir de 
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la transformada de Fourier del momento dipolar dependiente del tiempo y luego de la 

deconvolución con el campo eléctrico aplicado. 

 

𝛼(𝜔) =  
𝜇(𝜔)

𝐸(𝜔)
 Ecuación 4.8. 

 
Los cálculos de los espectros de absorción fueron realizados por la Dra. M. Belén 

Oviedo, del grupo del Prof. Dr. Cristián Gabriel Sánchez, en un trabajo en colaboración. 

En las simulaciones de dinámica cuántica se utilizó un octámero de dsDNA cuya 

secuencia fue 5’-d[CCTCGTCC]-3’. El sitio de intercalación se localiza entre el cuarto y 

quinto par de bases. La estructura minimizada de partida fue obtenida de la Protein 

Data Bank a partir de la secuencia intercalada por daunomicina, luego de lo cual esta 

molécula fue removida y reemplazada por PMZ. La figura 4.4 muestra la estructura del 

octámero con y sin la PMZ intercalada. 

 

A  B  
 

Figura 4.4. Estructuras optimizadas del oligonuclétido 5’-d[CCTCGTCC]-3’ (A) y del 
oligonucleótido con la PMZ intercalada entre el cuarto y quinto pb (B). Cian: C; rojo: O; blanco: 
H; azul: N; naranja: P; amarillo: PMZ. 

 

 

 
 
4.3.1. Comportamiento electroquímico de PMZ 
 

La figura 4.5 muestra los voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE (—) y 

GCE modificado con BCNT (—), BCNT-dsDNA (—) y BCNT-ssDNA (—) en solución de PMZ 

1,00 x10-4 M preparada en buffer acetato 0,200 M pH 5,00. El perfil voltamperométrico 
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de PMZ sobre GCE (mostrado en más detalle en el inset) exhibe, en el barrido directo, 

dos procesos anódicos, el primero a (0,638 ± 0,002) y el segundo a (0,81 ± 0,01) V, 

asociados a la escisión irreversible de la cadena lateral y a la formación del radical-catión 

fenotiazinio (ecuación 4.1) [16]. 

 

 
 

Figura 4.5. Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE (—) y GCE modificado con BCNT 

(—), BCNT-dsDNA (—) y BCNT-ssDNA (—) en solución de PMZ 1,00 x10-4 M. Electrolito soporte: 
buffer acetato 0,200 M pH 5,00. v = 0,010 V s-1. Inset: ampliación del voltamperograma cíclico 
sobre GCE. 

 

En el barrido inverso de potencial aparecen dos picos catódicos, uno a (0,386 ± 

0,003) V y otro a (0,038 ± 0,004) V, asociados a los procesos reversibles del radical-catión 

fenotiazinio (ecuaciones 4.2 y 4.3) [16]. Experimentos de VC realizados revirtiendo el 

barrido a 0,700 V no modificaron la aparición de los procesos catódicos lo que indica 

que estos procesos de reducción sólo dependen del producto de oxidación de la PMZ 

generado a 0,638 V. 

Sobre GCE/BCNT (figura 4.5, trazo rojo) se observa una disminución en el 

sobrepotencial del primer proceso de oxidación respecto a GCE ((0,58 ± 0,06) vs. (0,638 

± 0,002) V) y también un incremento de 4,1 veces en la densidad de corriente asociada. 

Esto se debe a las propiedades electrocatalíticas de los BCNT, ya discutidas en el capítulo 

anterior (sección 3.3.2). El perfil voltamperométrico de PMZ sobre GCE/BCNT-dsDNA 

(figura 4.5, trazo azul) muestra un incremento aún mayor en la densidad de corriente 

(19,7 y 4,9 veces más grande que sobre GCE y GCE/BCNT, respectivamente) indicando 

que hay una transferencia de carga facilitada y/o una mayor acumulación de la molécula 

sobre la superficie del electrodo modificado. Para estudiar el efecto de la presencia del 

dsDNA en la respuesta electroquímica de PMZ, se evaluó su respuesta sobre GCE 
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modificado con una dispersión de BCNT con ssDNA (figura 4.5, trazo verde). Se puede 

observar en el perfil j-E un pico de corriente ancho que involucra varios procesos 

anódicos, con densidades de corriente mayores que las obtenidas sobre GCE/BCNT pero 

mucho menores que las alcanzadas sobre GCE/BCNT-dsDNA. Estos múltiples procesos 

electroquímicos se pueden atribuir a la reacción del radical catión fenotiazinio con las 

bases libres del ssDNA que dispersa a BCNT, ya que dicho radical presenta alta tendencia 

a reaccionar con las bases nitrogenadas desapareadas [17]. 

Con el objetivo de dilucidar el mecanismo de transferencia de carga de PMZ 

sobre las distintas plataformas, se estudió el efecto de la velocidad de barrido de 

potencial sobre la respuesta de voltamperometría cíclica.  

 

  

  
  

Figura 4.6. A Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE/BCNT en solución de PMZ 1,00 
x10-4 M a distintas velocidades de barrido: 0,002; 0,010; 0,025; 0,050; 0,100; 0,200 y 0,400 Vs-1. 
B Variación del ancho de medio pico (Ep 1/2) con v para el primer proceso anódico de PMZ 
sobre GCE/BCNT. La línea roja muestra el valor de Ep 1/2 para la oxidación irreversible 
controlada por adsorción. C Voltamperogramas cíclicos obtenidos sobre GCE/BCNT-dsDNA en 
solución de PMZ 1,00 x10-4 M a distintas velocidades de barrido: 0,002; 0,010; 0,025; 0,050; 
0,100; 0,200 y 0,400 V s-1. D Variación del potencial de oxidación (Ep) con v para el primer 
proceso anódico de PMZ sobre GCE/BCNT-dsDNA. La línea roja muestra el ajuste según un 
mecanismo de difusión en capa delgada. Los voltamperogramas A y C fueron normalizados 
por v ½ para mejor visualización. Electrolito soporte: buffer acetato 0,200 M pH 5,00. 
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Dado que los fenómenos de transferencia de masa y carga son altamente 

dependientes de la escala de tiempo utilizada en voltamperometría (sección 2.1), 

variando este parámetro y analizando los cambios en los perfiles i-E se obtiene 

información mecanística de la reacción. En la figura 4.6 A se muestran los perfiles 

voltamperométricos (normalizados por v 1/2) sobre GCE/BCNT obtenidos en una 

solución de PMZ 1,00 x10-4 M a distintas v. En la figura 4.6 B se grafica la dependencia 

del ancho de medio pico (Ep 1/2) con v para el primer proceso anódico de PMZ. Para 

cualquier velocidad se observa que Ep 1/2 es constante y aproximadamente igual a 62,5 

mV, lo cual se ajusta a un mecanismo de oxidación irreversible controlado por adsorción 

(sección 2.1.2). 

De la misma manera, se estudió el proceso de transferencia de carga sobre 

GE/BCNT-dsDNA. En la figura 4.6 C se presentan los perfiles voltamperométricos 

(normalizados por v 1/2) de PMZ 1,00 x10-4 M sobre GCE/BCNT-dsDNA a distintas v. La 

dependencia del potencial del primer pico anódico de PMZ con log v (figura 4.6 D) 

corresponde al comportamiento de una cupla redox controlado por difusión en capa 

fina (sección 2.1.3). Estos resultados indican que PMZ interactúa fuertemente con la 

película de dsDNA que se encuentra dispersando a BCNT más que con éstos últimos. El 

comportamiento redox observado es similar al encontrado en otras moléculas 

electroactivas confinadas en una película delgada de polímero [36,37]. 

En el caso de GCE/BCNT-ssDNA, no fue posible obtener Ep con un grado de 

certeza razonable para todas las v medidas debido a la convolución de los múltiples 

picos de oxidación de PMZ. A pesar de esto, queda claro que el origen de las diferencias 

en los mecanismos electroquímicos de PMZ sobre GCE/BCNT, GCE/BCNT-dsDNA y 

GCE/BCNT-ssDNA es la presencia de la doble/simple hebra del DNA y las distintas 

interacciones que se establecen con PMZ. 

Con el fin de analizar sólo la fracción de PMZ que interactúa con las distintas 

plataformas y eliminar la contribución de las moléculas que difunden desde el seno de 

la solución, se realizaron experimentos de stripping de adsorción con cambio de medio 

y detección por DPV (sección 2.2.1).  

En la figura 4.7 se muestran los perfiles de DPV obtenidos sobre GCE modificado 

con BCNT (A), BCNT-dsDNA (B) y BCNT-ssDNA (C) luego de la acumulación de PMZ 5,00 

x10-6 M por 5 min y posterior cambio de medio. Se puede observar que la mayor 

densidad de corriente anódica para PMZ, en consonancia con los resultados obtenidos 

por voltamperometría cíclica, se obtiene sobre GCE/BCNT-dsDNA. 
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Figura 4.7. Perfiles j-E obtenidos por voltamperometría de pulso diferencial (con sustracción 
de línea de base) sobre GCE modificado con BCNT (A), BCNT-dsDNA (B) y BCNT-ssDNA (C) luego 
de acumular PMZ 5,00 x10-6 M por 5 min al o.c.p. y posterior lavado con buffer acetato 0,200 
M pH 5,00 (trazo lleno) ó con dicho buffer y solución de NaCl 0,200 M (trazo discontinuo). 
Electrolito soporte: buffer acetato 0,200 M pH 5,00. El inset del panel C muestra una ampliación 
de la respuesta DPV sobre GCE/BCNT-ssDNA. 

 

 Puesto que el DNA tiene densidad de carga negativa, es esperable que se 

establezca una interacción electrostática atractiva entre PMZ (pKa = 9,10) con ss o 

dsDNA. Sin embargo, en el caso de la interacción entre PMZ y el dsDNA soportado sobre 

BCNT debe haber otra contribución, además de la electrostática, que es responsable del 

importante aumento en la densidad de corriente obtenido sobre esta plataforma. Con 

el fin de estudiar este comportamiento, se evaluó el efecto de la fuerza iónica (f.i.) en la 

interacción de PMZ llevando a cabo experimentos de stripping de adsorción en idénticas 

condiciones a las anteriores pero adicionando al buffer de enjuague una solución de 

NaCl 0,200 M (f.i.= 0,200 M). Los perfiles de DPV correspondientes se muestran, para las 

3 plataformas, en la figura 4.7 con las líneas en trazo discontinuo. Sobre GCE/BCNT-

dsDNA y GCE/BCNT-ssDNA se advierte una disminución en la densidad de corriente de 

oxidación debido a que el medio de lavado de alta f.i. produce la eliminación de PMZ 

que interacciona electrostáticamente con el DNA. 

En la tabla 4.1 se muestran las densidades de corriente de pico (jp) para los 

perfiles de DPV mostrados en la figura 4.7. Se puede constatar que la disminución de jp 

para GCE/BCNT luego de lavar con solución de f.i. elevada fue sólo del 2%. Esto se debe 

a que las moléculas de PMZ se adsorben a través del sistema de anillos conjugados sobre 

las paredes de C sp2 de BCNT mediante interacciones hidrofóbicas -stacking, las cuales 

son invariantes a las concentración de sal del electrolito de lavado. Por otro lado, sobre 

BCNT-ssDNA la densidad de corriente anódica de PMZ adsorbida disminuye un 59% al 

enjuagar con el medio de mayor f.i., evidenciando que el modo de interacción principal 

de PMZ sobre el ssDNA soportado sobre los BCNT es de tipo electrostático. Sobre BCNT-
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dsDNA, la reducción en la densidad de corriente es sólo del 11% reforzando la 

conclusión de que, aunque las fuerzas electrostáticas juegan algún rol en la interacción 

entre PMZ y BCNT-dsDNA, las fuerzas de van der Waals son las principales responsables 

de la mayor acumulación frente a las otras plataformas. 

 

Tabla 4.1. Efecto de la solución de lavado de GCE/BCNT, GCE/BCNT-dsDNA y GCE/BCNT-ssDNA 
conteniendo PMZ acumulada. 

 

jp/mA cm-2 a 

Disminución 

procentual b  
Lavado con buffer 

acetato  

Lavado con buffer 

acetato + NaCl 0,200 M  

GCE/BCNT 0,425  0,009 0,415  0,009 2% 

GCE/BCNT-dsDNA  1,77  0,03  1,55  0,05 11%  

GCE/BCNT-ssDNA  0,16  0,02  0,057  0,002  59%  

a Densidades de corriente de pico (jp) obtenidas de los perfiles de DPV de la 

figura 4.7. b Calculado como (jp, buffer – jp, NaCl) 100 / jp, buffer. 

 

 
4.3.2. Análisis del proceso de intercalación 
 
4.3.2.a. Espectros de absorción experimentales vs cálculos teóricos 

 
Con el objetivo de evaluar críticamente la intercalación de PMZ en dsDNA, se 

realizaron estudios mediante espectroscopia UV-Vis y se modelaron los mismos a partir 

de cálculos de dinámica cuántica en el nivel de teoría de la DFTB. La figura 4.8 compara 

los espectros UV-Vis de dsDNA (A) y PMZ (C) con los calculados por el método de TD-

DFTB descripto en la sección 4.2.2 (B y D, para dsDNA y PMZ, respectivamente). El 

espectro experimental de dsDNA muestra una banda ancha a 260 nm, que corresponde 

a la convolución de las transiciones electrónicas  - * de las 4 bases que lo componen 

[38]. El espectro calculado muestra un perfil similar pero con un corrimiento 

batocrómico del máximo de absorción de aproximadamente 7 nm, respecto del 

observado experimentalmente (figura 4.8 B). Esta fenómeno se atribuye a la diferencia 

en tamaño entre el DNA utilizado para el cálculo (oligómero de 8 pb) y el dsDNA de timo 

de ternera (de longitud aproximada de 50.000 pb), dado que la gran cantidad de pares 

de bases produce muchas interacciones -stacking que estabilizan el estado electrónico 

fundamental del DNA y aumentan la energía de excitación electrónica.  
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Figura 4.8. Espectro de absorción experimental para una solución de dsDNA 100 ppm (A) y de 
PMZ 5,0 x10-5 M (C); y espectros calculado según la metodología descripta en la sección 4.2.2 
para el oligómero (B); y para una molécula de PMZ (D). 

 

El espectro experimental de PMZ (figura 4.8 C) muestra dos bandas de 

absorción, a 249,8 nm y 298,5 nm. Al comparar el espectro experimental con el calculado 

(figura 4.8 D), la longitud de onda de máxima absorción se dezplaza hacia el rojo en 

aproximadamente 68 nm. Esta discrepancia puede ser atribuida a dos factores: i) el 

hecho de que el espectro de absorción teórico de PMZ se calculó en el vacío mientras 

que el espectro experimental se obtuvo en buffer acetato 0,200 M pH 5,00, donde el 

solvente tiene cierto efecto de estabilización sobre el estado basal de la molécula; ii) la 

subestimación del método de TD-DFTB en la energía de excitación. Para confirmar que 

esta subestimación es inherente a la metodología y no está relacionada con la 

parametrización del método, se comparó este resultado con aquel obtenido por el 

método estándar de TD-DFT al nivel B3PW91/6-31 + G(d) implementado en el paquete 

de programa de Gaussian 09 [39]. Con esta metodología se constató que la segunda 

banda de absorción de PMZ aparece a 397,3 nm, siendo este valor mayor al 

experimental por 99 nm, lo que indica que la TD-DFT exhibe menos exactitud que la TD-

DFTB. 

Es importante remarcar que el principal interés del presente trabajo de Tesis 

radica en analizar los cambios relativos cualitativos de los espectros de absorción, de 
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manera de complementar los resultados experimentales para evaluar la intercalación 

de PMZ en dsDNA. Dado que la intercalación consiste en el -stacking entre la molécula 

y dos pares de bases adyacentes del dsDNA, la principal variación en el espectro de 

absorción de PMZ se da en la banda de absorción asociada a la transición electrónica  

- * de la molécula (la densidad de probabilidad de los orbitales moleculares  y * 

calculados se muestran en la figura 4.9). 

 

A  B  
 

Figura 4.9. Esquemas de la densidad de probabilidad de los orbitales moleculares 
involucrados en la transición electrónica de menor energía de PMZ (367 nm) correspondientes 
al HOMO (A) y LUMO+1 (B). 

 

A fin de evaluar la intercalación de PMZ en el dsDNA, se obtuvo el espectro UV-

Vis experimental para una solución de PMZ 5,00 x10-5 M en presencia de dsDNA. Debido 

a la superposición de bandas de absorción de PMZ y dsDNA, el espectro de dsDNA se 

restó al de la mezcla, ya que sus propiedades ópticas no varían por la presencia del 

intercalador. La figura 4.10 A muestra la región del espectro de PMZ alrededor de 300 

nm (a) y las señales de PMZ en presencia de dsDNA (b) y ssDNA (c), luego de sustraer 

los espectros de dsDNA y ssDNA puros, respectivamente. Al interactuar con el dsDNA, la 

longitud de onda de máxima absorción de PMZ se desplaza de 298,5 a 302,0 nm y la 

absorbancia disminuye ligeramente. Este desplazamiento puede atribuirse al cambio en 

la constante dieléctrica efectiva en el entorno próximo de la molécula (cuando se 

compara con el de PMZ libre en solución), lo que produce una disminución en la energía 

de los electrones  y el consiguiente desplazamiento batocrómico en el espectro de PMZ. 

Como se muestra en la figura 4.10 A,c, prácticamente no se observan cambios en el 

espectro de PMZ en presencia de ssDNA. Esto indica que no hay variaciones en las 

propiedades ópticas del intercalador cuando el DNA se encuentra en su estructura de 

simple hebra. 
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Figura 4.10. A Espectros de absorción experimentales para una solución de PMZ 5,00 x10-5 M 
(a) y los espectros sustraídos para PMZ luego de 5 min de interacción con una solución de 
dsDNA 100 ppm (b) y ssDNA 100 ppm (c). B Espectros de absorción calculados mediante la 
metodología TD-DFTB para PMZ (a), PMZ + oligómero doble hebra (b) y PMZ + oligómero simple 
hebra. C Espectros de absorción experimentales para una solución de PMZ 5,00 x10-5 M (a) y 
el espectro sustraído para PMZ M luego de 5 min de interacción con la dispersión BCNT-dsDNA 
inmovilizada sobre la cubeta de cuarzo (b). Las líneas discontinuas verticales representan la 
posición de los máximos de absorción. 

 

La figura 4.10 B exhibe los espectros teóricos de PMZ libre (a) e intercalada en 

el oligómero (b). Como se puede observar, hay un desplazamiento en el máximo de 

absorción de 367,6 a 370,4 nm, en consonancia con los resultados experimentales. Este 

comportamiento es similar al observado con otros intercaladores [40–42] y prueba 

claramente que PMZ puede ser intercalada en el dsDNA. Por el contrario, en el espectro 

de la figura 4.10 B,c, que muestra la banda de absorción de la PMZ que interacciona 

con ssDNA, no se evidencia ningún cambio en la banda a 367,6 nm respecto al espectro 

teórico de PMZ libre. En este caso, la PMZ interacciona con la simple hebra de DNA, 

principalmente, a través de fuerzas electrostáticas entre el grupo amonio de la cadena 

lateral y los grupos fosfato del esqueleto. La estructura optimizada PMZ-ssDNA con la 

que se realizaron los cálculos de dinámica cuántica se ilustra en la figura 4.11.  

El panel C de la figura 4.10 muestra el espectro obtenido luego de la interacción 

de PMZ durante 5 min con la dispersión BCNT-dsDNA inmovilizada sobre la cubeta de 

cuarzo. El mismo muestra un desplazamiento batocrómico en el máximo de absorción 

de 298,5 nm a 305,2 nm (figura 4.10 C,a vs b). Al igual que en el caso anterior, este 

corrimiento de 6,7 nm a longitudes de onda mayores corrobora que la PMZ intercala en 

las porciones de doble hebra del DNA soportado sobre la superficie de BCNT. De esta 

manera, se demuestra que existe una contribución neta de la intercalación en la 

acumulación de PMZ sobre BCNT-dsDNA. La comparación de los espectros de PMZ 

intercalada en el dsDNA nativo y en BCNT-dsDNA muestra un mayor desplazamiento del 

máximo de absorción en el segundo caso, atribuido a los diferentes ambientes donde 

se encuentra PMZ (dsDNA libre en solución frente al dsDNA dispersando a BCNT) que 

produciría cambios adicionales en la constante dieléctrica efectiva de los alrededores de 

la molécula. 
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Figura 4.11. Estructuras optimizadas de una hebra 5’-d[CCTCGTCC]-3’ interaccionando con la 
cadena lateral cargada positivamente de una molécula de PMZ, a través de uno de los grupos 
fosfato. Cian: C; rojo: O; blanco: H; azul: N; naranja: P; amarillo: S. 

 

 
4.3.2.b. Cambios en la capacitancia de las plataformas 

 
Dado que las dispersiones de nanotubos de carbono depositadas sobre un 

electrodo forman una película porosa que permite el flujo de electrolito y solvente, es 

posible examinar la naturaleza de las interacciones entre PMZ y BCNT y/o dsDNA a 

través del estudio de las propiedades interfaciales de las plataformas. Por lo tanto, la 

capacitancia específica de la doble capa (C) puede utilizarse para caracterizar la 

superficie accesible en estos materiales porosos. La tabla 4.2 muestra las capacitancias 

obtenidas en buffer acetato en ausencia y en presencia de PMZ sobre GCE modificado 

con BCNT, BCNT-dsDNA y BCNT-ssDNA. La C obtenida sobre GCE/BCNT se correlaciona 

con valores reportados previamente para otros electrodos basados en CNT [43]. Cuando 

se dispersan los BCNT, ya sea con ssDNA ó con dsDNA, se produce un aumento en la C 

de ambas plataformas respecto a GCE/BCNT, confirmando la formación de una capa 

más porosa sobre el electrodo debido a una mejor exfoliación de los nanotubos. Es 

ampliamente conocido que al incrementar la porosidad de un sustrato electroactivo en 

contacto con un electrolito, la C también aumenta [44]. En el caso de las películas de 

nanotubos inmovilizadas sobre GCE, este incremento está relacionado con una mejor 

dispersión de los BCNT que deja mayor densidad de poros o reducción en la 

hidrofobicidad de la superficie debido a la presencia del agente dispersante (dsDNA), lo 

cual permite mayor flujo de iones y de moléculas de agua [45]. 
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Tabla 4.2. Capacitancias específicas de la doble capa (C) para las distintas plataformas, en 
presencia y ausencia de una solución de PMZ 1,00 x10-4 M.  

Plataforma 
C/mF cm-2 a 

en buffer acetato en PMZ 

GCE/BCNT  1,81  0,02  1,66  0,04 

GCE/BCNT-dsDNA 4,23  0,05 5,12  0,03 

GCE/BCNT-ssDNA 3,64  0,02 3,3  0,1 

a Las C se obtuvieron de gráficos de densidad de corriente no faradaica (𝑗𝑛−𝑓) 

en función de v; de acuerdo a 𝐶 =  𝜕𝑗𝑛−𝑓 𝜕𝑣⁄ . Las densidades de corrientes se 

midieron de experimentos de VC a distintas velocidades, tomando el valor de 

𝑗𝑛−𝑓 a un potencial igual a E = 0,360 V. 

 

La C también brinda información sobre las propiedades dieléctricas de la 

interfaz. En el modelo más simple, la C puede ser definida como un condensador de 

placas paralelas con capacitancia 𝐶 =  휀0 휀𝑑𝑙  / 𝛿 (donde: 휀0 es la constante dieléctrica en 

el vacío, 휀𝑑𝑙 es la constante dieléctrica de la interfaz, y 𝛿 es el espesor de la doble capa) 

[46]. Las C de GCE/BCNT y GCE/BCNT-ssDNA disminuyeron 8,3% y 9,3%, 

respectivamente, tras la interacción con PMZ (tabla 4.3). Esta disminución puede 

atribuirse a la adsorción hidrofóbica de PMZ sobre BCNT (confirmado en la sección 

4.3.1.2) o a la interacción electrostática con el ssDNA formando una capa sobre la 

superficie de la película (demostrado en la sección anterior). Como la PMZ es una 

molécula orgánica aislante, produce una disminución en la constante dieléctrica de la 

interfaz y la consiguiente reducción de la C. Esta disminución también se puede 

encontrar cuando se modifica cualquier sustrato conductor con una capa orgánica 

aislante [47]. Por el contrario, después de la interacción de PMZ con dsDNA soportado 

sobre BCNT, la capacitancia aumenta en un 21.0%, indicando claramente una afinidad 

diferencial entre esta plataforma y PMZ. 

Esta interacción de afinidad fue demostrada en la sección anterior mediante 

experimentos de espectroscopia UV-Vis corroborados con cálculos de dinámica 

cuántica. La intercalación de PMZ en el dsDNA que dispersa los BCNT permite explicar 

el inusual aumento en la C. Como consecuencia de la intercalación, la doble hélice de 

DNA se alarga para reducir la tensión, y las propiedades hidrodinámicas y la viscosidad 

de la hebra del DNA cambian [41]. Por lo tanto, ocurre cierta distorsión en las zonas de 

doble hebra del DNA que dispersa a los BCNT haciendo que la película del polímero sea 

más permeable al flujo de moléculas de agua y iones del electrolito soporte. Estos 

cambios físicos y el consiguiente incremento en la permeabilidad del polímero provocan 

un aumento en la 휀𝑑𝑙 y podrían explicar no sólo el aumento de la C cuando PMZ está 

presente en GCE/BCNT-dsDNA, sino también el corrimiento batocrómico del máximo de 

absorción de PMZ en las mismas condiciones (figura 4.10 C). 
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4.3.3. Aplicación analítica para la cuantificación de PMZ 
 
 Sobre la base de la eficiente acumulación de PMZ sobre la capa superficial de 

BCNT-dsDNA, se propone una nueva estrategia para la cuantificación del intercalador. 

Para ello se utilizó el paso de pre-concentración antes de la medición electroquímica 

siguiendo la estrategia de stripping de adsorción con cambio de medio para la 

determinación analítica de PMZ. 

Se estudió la influencia del tiempo de acumulación (realizado a o.c.p.) en la 

respuesta por DPV de la PMZ pre-concentrada. La señal analítica utilizada fue la 

densidad de corriente del pico de oxidación de PMZ acumulada, la cual aumenta 

rápidamente con el tiempo de pre-concentración hasta 3 min y luego se mantiene 

constante. De esta manera, el tiempo seleccionado para la acumulación de PMZ fue de 

5 min. 

 
 

Figura 4.12. Curvas de calibrado de PMZ sobre GCE/BCNT-ssDNA () y GCE/BCNT-dsDNA () 
a partir de la densidad de corriente de pico (jp) de registros de DPV tomados luego de acumular 
en soluciones de PMZ de concentración creciente. Los parámetros analíticos de los ajustes 
lineales (mostrados en las líneas rojas) se muestran en la tabla 4.3. GCE/BCNT-ssDNA: jp([PMZ]) 
= (0,031  0,002) [PMZ]. GCE/bCNT-dsDNA: jp([PMZ]) = (0,350  0,005) [PMZ] + (0,014  0,006). 

 

La figura 4.12 muestra las curvas de calibración para PMZ obtenidas en buffer 

acetato 0,200 M pH 5,00 después de 5 min de interacción de GCE/BCNT-dsDNA (círculos 

llenos) y GCE/BCNT-ssDNA (círculos vacíos) con PMZ en concentraciones crecientes. La 

tabla 4.3 muestra los parámetros analíticos obtenidos a partir de las curvas de calibrado 

para ambos bioelectrodos. 

El aumento en la sensibilidad obtenida sobre GCE/BCNT-dsDNA en un orden de 

magnitud en comparación con GCE/BCNT-ssDNA confirma, una vez más, que la 

intercalación entre PMZ y el dsDNA le brinda a la plataforma importantes propiedades 
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de acumulación. Esto se traduce en un mejor rendimiento analítico de GCE/BCNT-

dsDNA, permitiendo la detección de PMZ a niveles de concentración nanomolares. 

 
Tabla 4.3. Parámetros analíticos para la cuantificación de PMZ, obtenidos del ajuste lineal de las 
curvas de calibrado para la determinación de PMZ de la figura 4.12. 

Parámetro analítico GCE/BCNT-ssDNA GCE/BCNT-dsDNA 

Sensibilidad/A M-1 cm-2  (3,1  0,2) x107 (3,50  0,05) x108 

R2 a 0,95 0,998 

Rango lineal/M 1,0 – 4,0 0,07 – 6,0 

LOD/M b 0,34 0,023 

a Coeficiente de correlación lineal; b El LOD (límite de detección) se calculó como 

3,3/s, donde  es la desviación estándar de la señal del blanco y s es la 

sensibilidad. 

 

El biosensor GCE/BCNT-dsDNA fue empleado para la determinación de PMZ en 

una formulación farmacéutica de uso hospitalario (Prometazina Cevallos). El valor de la 

concentración de PMZ obtenido con el biosensor propuesto fue (51,30 ± 0,05) mg en 2 

mL del inyectable mientras que el valor reportado por el laboratorio fabricante es de 50 

mg de PMZ en 2mL. Por lo tanto, la metodología propuesta para la detección de PMZ no 

sólo se realiza de manera altamente sensible sino que también permite cuantificar al 

intercalador en muestras reales con un alto grado de exactitud (Error: 2,6 %). 

 

 
 

La modificación de GCE con la dispersión de BCNT-dsDNA mejora la transferencia 

de carga de PMZ debido a dos efectos sinérgicos: por un lado, a las propiedades 

electrocatalíticas de BCNT y por el otro, a la interacción favorable de PMZ con dsDNA. El 

stripping de adsorción con cambio de medio demostró que la PMZ interactúa con la 

película de dsDNA soportada sobre BCNT principalmente mediante interacciones 

hidrofóbicas, a diferencia de la interacción electrostática con ssDNA. Mediciones 

espectroscópicas y cálculos de dinámica cuántica en el nivel de teoría de DFTB brindaron 

evidencias contundentes de las propiedades de PMZ como agente intercalador del 

dsDNA nativo, las cuales no habían sido analizadas de manera exhaustiva en 

bibliografía. Por otro lado, estos experimentos demostraron que el dsDNA que actúa 

como agente dispersante de los BCNT conserva su capacidad de interacción con un 

intercalador. Es importante destacar que este fenómeno ocurre a pesar de las drásticas 

condiciones a las que es sujeta la biomolécula durante el proceso de dispersión 

(sonicado durante 45 min en H2O:EtOH 50 %V/V).  
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Gracias a la fuerte interacción que se establece entre PMZ y la dispersión de 

BCNT con dsDNA soportada sobre GCE, se pudo pre-concentrar de manera eficiente el 

intercalador, lo que brindó una nueva estrategia de cuantificación altamente sensible 

de la PMZ hasta niveles nanomolares y posibilita su determinación en muestras reales. 
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Aplicaciones analíticas 

de GCE/BCNT-dsDNA II: 
  

Biosensor enzimático  

para la cuantificación  
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En el presente capítulo se toma ventaja de la característica de 

polianión del dsDNA soportado sobre BCNT para desarrollar un 

biosensor sensible y selectivo hacia glucosa. El biosensor 

enzimático se obtuvo mediante el autoensamblando capa por 

capa del policatión polidialildimetilamonio (PDDA) con la 

enzima glucosa oxidasa (GOx) sobre GCE modificado con BCNT-

dsDNA. Se discuten la influencia de las condiciones de 

autoensamblado de PDDA y GOx y el efecto del número de 

bicapas (n) en el desempeño analítico de GCE/BCNT-

dsDNA/(PDDA/GOx)n. La caracterización se realiza estudiando 

la reversión de carga y el bloqueo superficial mediante EIE y el 

cubrimiento superficial de GOx bioactiva. Asimismo, se evalúa 

el proceso de adsorción de los polielectrolitos mediante SPR. La 

mejora en la sensibilidad hacia glucosa con el ensamblado de 

un mayor número de bicapas (PDDA/GOx)n permite la 

cuantificación sensible, selectiva y altamente reproducible del 

analito con límites de detección micromolares, lo cual posibilita 

determinar la concentración de glucosa en muestras de una 

gaseosa, un jugo natural y un medicamento. 
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5.1.1. Autoensamblado capa por capa de polielectrolitos 
 

El autoensamblado capa por capa (LBL) es una metodología simple, eficiente, 

reproducible, robusta y extremadamente versátil para modificar superficies y fabricar 

multicapas de polímeros altamente ordenadas, mediante la cual se puede lograr un 

control estricto del espesor de las películas, la composición y la morfología. Debido a 

estas ventajas, el autoensamblado LBL ha sido ampliamente utilizado para el desarrollo 

de biosensores [1], en ingeniería de tejidos [2,3], liberación controlada de drogas y 

células [4,5], en la industria alimenticia [6], catálisis [7,8] y en conversión y 

almacenamiento de energía [9], entre otras. 

 
Figura 5.1. Esquema de formación de un autoensamblado capa por capa de un polianión y un 
policatión sobre un sustrato plano cargado positivamente. 

 

Como muestra el esquema de la figura 5.1, la forma más común de ensamblar 

capa por capa es mediante interacciones electrostáticas atractivas entre polielectrolitos 

de carga opuesta. De esta manera, la película crece como consecuencia de la inmersión 

sucesiva de un sustrato sólido en soluciones del policatión o polianión. La fuerza 

impulsora del crecimiento de la multiestructura sobre la superficie del sustrato está 

dada por la atracción electrostática entre el polielectrolito inmovilizado y el de la 

solución de la etapa siguiente. Para cada capa, el proceso de adsorción (que suele llevar 

algunos minutos) finaliza cuando las cargas de la superficie son sobrecompensadas por 

las cargas de la capa del polielectrolito subsiguiente. De hecho, la carga del sustrato es 

totalmente revertida en cada paso, lo cual hace que la superficie repela al polielectrolito 

libre en la solución. Por lo tanto, el crecimiento de películas vía ensamblado LBL es auto-

regulado. 
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Estudios experimentales y teóricos han demostrado que la principal causa de 

formación de estas estructuras autoensambladas es el aumento entrópico provocado 

por la liberación de iones y agua durante la adsorción de los polielectrolitos [10–12]. 

 
5.1.2. Biosensores electroquímicos de glucosa 
 

La diabetes mellitus es un problema de salud pública en todo el mundo ya que 

es una de las principales causas de muerte y discapacidad. Este desorden metabólico 

crónico se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente 

insulina o de utilizarla con eficacia y se refleja en concentraciones de glucosa en sangre 

mayores que el rango normal de 70 – 110 mg mL-1 (4,4 – 6,6 mM) [13]. En consecuencia, 

millones de diabéticos deben medirse sus niveles de glucosa diariamente, convirtiendo 

a la glucosa en el biomarcador de mayor relevancia desde el punto de vista analítico 

[14]. De hecho, el 85% del mercado mundial de biosensores corresponde a los 

biosensores de glucosa [15]. Esta relevancia impacta también en la industria, debido a 

la necesidad de informar y controlar los niveles de glucosa en alimentos y productos 

farmacéuticos [16]. 

Los métodos electroquímicos, especialmente los métodos amperométricos, han 

sido ampliamente utilizados en la determinación de glucosa, incluso por encima de los 

colorimétricos [17,18]. Se ha descripto la oxidación directa de glucosa sobre algunos 

metales (como Pt, Ag, Ni, Cu y Zn), la cual puede ser aprovechada con fines cuantitativos 

[19]. En los últimos años, ha incrementado el número de reportes de estos biosensores 

de glucosa no enzimáticos, particularmente usando óxidos de los metales 

anteriormente mencionados de dimensiones nanométricas [20,21]. Sin embargo, la gran 

desventaja de esta estrategia es la baja selectividad, dado que cualquier otro tipo de 

carbohidrato es también susceptible de ser oxidado esas condiciones. 

El desarrollo de biosensores enzimáticos de glucosa se remonta al año 1962, 

cuando Clark y Lyons [22] crearon una metodología de detección de glucosa usando 

glucosa oxidasa (GOx) como capa de bio-reconocimiento. Desde entonces, los 

biosensores basados en GOx (y otras enzimas) representan la alternativa con mayor 

avance en el campo de la investigación básica y aplicada [17,18,23]. 

 
5.1.2.a. Glucosa oxidasa 
 
 La glucosa oxidasa (GOx) es una glicoenzima de la familia de las 

oxidorreductasas. Su estructura, mostrada en la figura 5.2, consta de dos dímeros 

idénticos que se encuentran unidos mediante enlaces disulfuro y presenta ciertas 

variaciones dependiendo de la fuente de la enzima [24,25]. La GOx obtenida del hongo 

Aspergillus niger consiste en 2 subunidades idénticas con masa molecular de 80 kDa. 
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Cada uno de los dímeros contiene el cofactor flavina adenina dinucleótido (FAD), que 

actúa como aceptor de hidrógeno. 

 

 
 

Figura 5.2. Estructura secundaria de GOx de Aspergillus niger. En verde claro se muestran las 
cadenas glicosídicas y en rosa, los cofactores FAD. 

 

GOx cataliza la oxidación de -D-glucosa a D-glucono--lactona, la cual se 

hidroliza no enzimáticamente convirtiéndose en ácido glucónico, mientras que el 

cofactor FAD acepta los dos protones generados en la oxidación de la glucosa [26]. La 

regeneración de la enzima tiene lugar por acción de su mediador natural O2, el cual 

reoxida el cofactor enzimático, reduciéndose a H2O2. 

 

 

Ecuación 5.1. 

 

En los biosensores basados en GOx, la regeneración del cofactor FAD es vital para 

el ciclo catalítico, de lo contrario, la enzima actúa una vez y el ciclo enzimático se 

interrumpe. Esto se logra utilizando un aceptor de electrones, siendo el más habitual el 

mediador natural de la enzima O2. Existen otras alternativas de regeneración del 

cofactor, las cuales involucran la utilización de mediadores redox artificiales como los 

derivados del ferroceno [27]. 

 
5.1.2.b. Estrategias de inmovilización de GOx sobre CNT 
 

Las estrategias de inmovilización de enzimas sobre sustratos sólidos es uno de 

los factores cruciales para la fabricación de biosensores enzimáticos [28–30]. Debido a 

la interacción de las mismas con el soporte, la inmovilización altera el microentorno de 

la enzima pudiendo provocar cambios en la actividad, selectividad y reactividad [31]. El 
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método seleccionado debe minimizar los efectos anteriores y evitar cambios 

conformacionales drásticos en la estructura de las enzimas que alteren sus propiedades 

de reconocimiento molecular [32]. 

Existen diversas estrategias tales como la adsorción física, inmovilización 

covalente y atrapamiento físico o inclusión en compósitos [33,34]. Si bien la 

inmovilización puede mejorar la estabilidad operacional a largo plazo del biosensor, la 

matriz del electrodo no debe alterar la conformación estructural y actividad catalítica de 

la enzima [34]. En este sentido, se han utilizado diversos materiales de electrodo que 

actúan como matriz de atrapamiento de la enzima a la vez que mejoran la 

“comunicación” eléctrica con el centro activo de la misma [17,30,35]. De todos ellos, los 

CNT han demostrado ser excelentes candidatos debido a su elevada área superficial, 

excelente conductividad eléctrica y múltiples posibilidades de funcionalización [30,36–

38]. 

La incorporación de GOx (y enzimas, en general) y CNT en estructuras auto-

organizadas representa una interesante alternativa debido a la facilidad del proceso de 

ensamblado y a su versatilidad (sección 5.1.1). El uso de CNT para construir 

arquitecturas supramoleculares por autoensamblado se basa en dos estrategias 

distintas: servir de plataforma para autoensamblar posteriormente la enzima con la 

ayuda de otro polielectrolito (figura 5.3 A); o ser parte activa de la arquitectura mediante 

el inmovilización alternada de películas del elemento de bio-reconocimiento y CNT 

(figura 5.3 B) [39–43]. 

 

A B 

  
 

               depósito de CNTs       CNT        Policatión        GOx 
 
 

Figura 5.3. Representación de las estrategias de inmovilización de GOx y CNT mediante 
autoensamblado LBL: (A) utilizando el electrodo modificado con CNT como plataforma base 
para auntoensamblar la enzima con la ayuda de otro polielectrolito; y (B) ensamblando GOx y 
CNTs sobre un dado sustrato. 

 

 Tomando ventaja de la densidad de carga negativa de GCE modificado con la 

dispersión de BCNT-dsDNA (sección 3.4.5.a) y de las excelentes propiedades 

electrocatalíticas de la plataforma hacia H2O2 (sección 3.4.2), en el presente capítulo se 

utilizó la estrategia de autoensamblado LBL para el desarrollo de un biosensor de 

SUSTRATO SUSTRATO
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glucosa. El mismo se construyó utilizando GOx y el policatión polidialildimetilamonio 

(PDDA), formando multiestructuras del tipo GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n donde n es 

el número de bicapas. En las secciones siguientes se discute la optimización de las 

condiciones de autoensamblado de la enzima y el policatión, y la incidencia de n en la 

sensibilidad a glucosa. El autoensamblado fue caracterizado empleando EIE con dos 

marcadores redox y mediante SPR, con especial énfasis en el estudio de los aspectos 

morfológicos y estructurales de las multicapas. Se evalúa también su aplicación analítica 

en la cuantificación de glucosa en muestras reales. 

 

 
 
La dispersión de BCNT con dsDNA fue preparada siguiendo el esquema 

previamente descripto en la sección 3.2. La modificación del disco de Au para los 

experimentos de SPR se llevó a cabo depositando ex-situ 20 L de dispersión de BCNT-

dsDNA 0,30 mg mL-1 preparada en las mismas condiciones que las anteriores. 

Las soluciones de PDDA y GOx se prepararon con agua MQ y buffer fosfato 0,050 

M pH 7,40, respectivamente. El biosensor de glucosa se obtuvo por inmersión de 

GCE/BCNT-dsDNA en una solución de PDDA 0,50 mg mL-1 por 5 min seguido de la 

inmersión en una solución de GOx 1,00 mg mL-1 por 15 min. Luego de cada paso de 

adsorción se enjuagó el electrodo en el medio apropiado: al finalizar la capa de PDDA, 

con agua MQ y después de la de GOx, con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. El biosensor 

con multicapas se obtuvo repitiendo el esquema anterior n veces para obtener 

GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n. 

 

 
 

5.3.1. Optimización de las condiciones de ensamblado 
 
En la presente sección se discute el efecto de la naturaleza del policatión 

empleado para ensamblar la enzima y la optimización de la concentración y el tiempo 

de inmersión en las soluciones de los polielectrolitos. 

La evaluación de las condiciones de ensamblado se realizó mediante el análisis 

de la sensibilidad a glucosa, obtenida a partir de experimentos amperométricos como 

el que se muestra en la figura 5.4. En estos experimentos se aplicó un potencial de 

trabajo de 0,700 V y se realizaron agregados sucesivos de glucosa. En presencia de GOx, 

la glucosa se oxida a gluconolactona, generándose H2O2 en el ciclo catalítico de la enzima 

el cual difunde a la superficie del electrodo y se oxida, produciendo una corriente 

anódica. 
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Figura 5.4. Registro amperométrico obtenido sobre GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx luego de 
agregados sucesivos de glucosa 5,00 x10-4 M. El inset muestra la curva de calibración obtenida 
del experimento amperométrico. Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. Potencial 
de trabajo: 0,700 V. 

 
5.3.1.a. Naturaleza del policatión 
 

En la figura 5.5 se muestran las sensibilidades a glucosa para GCE/BCNT-

dsDNA/policatión/GOx obtenidas a partir de amperometrías a 0,700 V luego de 

agregados sucesivos de glucosa 0,50 mM. Los policationes utilizados fueron polilisina 

(PLis) y PDDA 1,00 mg mL-1. Se puede observar que, independientemente del tiempo de 

inmersión en la solución del policatión, la sensibilidad a glucosa es considerablemente 

mayor sobre la plataforma ensamblada con PDDA que con PLis. 

 

 
 

Figura 5.5. Sensibilidades para glucosa obtenidas a partir de determinaciones 
amperométricas mediante agregados sucesivos de glucosa 5,00 x10-4 M empleando 
GCE/BCNT-dsDNA/policatión/GOx para distintos tiempos de inmersión en PLis () y PDDA (). 
Condiciones de ensamblado: concentración de policatión = 1,00 mg mL-1, concentración de 
GOx = 1,00 mg mL-1, tiempo de inmersión de GOx = 15 min. Electrolito soporte: buffer fosfato 
0,050 M pH 7,40. Potencial de trabajo: 0,700 V. 
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El comportamiento anterior puede ser explicado a través de dos factores. Por un 

lado, PLis (esquema 5.1) es un polielectrolito débil dado que deriva de la lisina, cuyo 

pKa para el grupo -amino es 10,54; mientras que PDDA (esquema 5.2) deriva de un 

monómero con un grupo amonio cuaternario que posee carga positiva permanente. Por 

otro lado, PLis es un polímero ramificado mientras que PDDA es un polímero lineal. Es 

conocido que los polímeros con un alto grado de ramificación, al adsorberse sobre un 

sustrato, generan una película con un menor grado de cohesión y mayor rugosidad 

superficial [44,45]. Como consecuencia, la inmovilización electrostática de GOx sobre 

PLis es menos eficiente, lo cual genera menores cubrimientos de enzima y, por ende, 

menor sensibilidad. Sobre la base de los resultados anteriores, el polímero elegido fue 

PDDA. 

 

 
 

 

Esquema 5.1. Estructura de PLis Esquema 5.2. Estructura de PDDA 

 

 

5.3.1.b. Tiempo de inmersión y concentración de PDDA 
 
La figura 5.6 muestra la dependencia de la sensibilidad a glucosa con la 

concentración y tiempo de inmersión de PDDA, manteniendo constantes las condiciones 

de adsorción de GOx. Se observa que la sensibilidad a glucosa es menor cuando la 

solución de PDDA es 0,50 mg mL-1 independientemente del tiempo de inmersión y que, 

en general, las sensibilidades obtenidas cuando se emplean las dos concentraciones 

mayores de PDDA son prácticamente iguales. De esto se concluye que la adsorción del 

policatión es rápida y que después de 5 min la superficie de GCE/BCNT-dsDNA se 

encuentra saturada para las tres concentraciones analizadas. 

La selección de las condiciones óptimas se realizó sobre la base de un análisis de 

la sensibilidad, reproducibilidad, rango lineal, repetitividad y simplicidad. Dado que la 

sensibilidad es invariante con el tiempo de adsorción de PDDA, se seleccionó el más 

corto (5 min) para la adsorción de PDDA. Por otro lado, al incrementar la concentración 

de PDDA de 0,50 a 1,00 mg mL-1 la sensibilidad aumenta sólo un 26,0%. Además, los 

errores relativos de las dos concentraciones mayores son, respectivamente, 18,0% y 

19,0% mientras que para PDDA 0,50 mg mL-1 es 2,5%. En consecuencia, la condición 

seleccionada para la adsorción de PDDA es 0,50 mg mL-1 durante 5 min. 
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5.3.1.c. Tiempo de inmersión y concentración de GOx 
 
La figura 5.7 muestra la dependencia de la sensibilidad a glucosa con la 

concentración y tiempo de inmersión de GOx, manteniendo constantes las condiciones 

de adsorción de PDDA. En términos generales, para una misma concentración de 

solución de GOx, las sensibilidades no varían significativamente al incrementar el 

tiempo de inmersión, a diferencia de lo que ocurre para un mismo tiempo, donde, en 

general, aumentan con la concentración de la solución de inmersión de GOx. 

 

 
 

Figura 5.7. Dependencia de la sensibilidad a glucosa de GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx en 
función del tiempo de inmersión para soluciones de GOx 0,25 (), 0,50 (), 1,00 () y 2,00 () 
mg mL-1. Condiciones de ensamblado: concentración de PDDA = 0,50 mg mL-1, tiempo de 
inmersión de PDDA = 5 min. Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. Potencial de 
trabajo: 0,700 V. 
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Figura 5.6. Dependencia de la sensibilidad a glucosa para GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx en 
función del tiempo de acumulación para soluciones de PDDA 0,50 (), 1,00 () y 2,00 () mg 
mL-1. Condiciones de ensamblado: concentración de GOx = 1,00 mg mL-1, tiempo de inmersión 
de GOx = 15 min. Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. Potencial de trabajo: 
0,700 V. 
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Como en el caso de PDDA, la elección de la condición óptima para el ensamblado 

de GOx se efectuó analizando diversos factores. En este caso, para 15 min de inmersión 

se alcanzan los mayores rangos lineales y las mejores repetitividades. En esta condición, 

la sensibilidad obtenida para GOx 1,00 mg mL-1 es casi el doble que la obtenida para 

concentraciones menores. Sin embargo, al duplicar a 2,00 mg mL-1 la sensibilidad sólo 

aumenta un 12%. En consecuencia, la concentración óptima para el autoensamblado de 

GOx es 1,00 mg mL-1 y el tiempo de adsorción, 15 min. 

 
5.3.1.d. Estudio de la adsorción de PDDA y GOx sobre GCE/BCNT-dsDNA 

 
La adsorción de los polielectrolitos sobre BCNT-dsDNA fue caracterizada 

mediante SPR. La figura 5.8 muestra la evolución de SPR en función del tiempo durante 

el proceso de ensamblado. Las flechas indican el contacto de la superficie con PDDA () 

y GOx () y los lavados con agua ultra-pura () y buffer fosfato 0,050 M pH 7,4 (). 

 

 
 

Figura 5.8. SPR vs tiempo durante el ensamblado de PDDA y GOx sobre Au/BCNT-dsDNA. Las 
flechas indican el contacto de la superficie con PDDA () y GOx () y los lavados con agua MQ 

() y buffer fosfato 0,050 M pH 7,4 (). 

 

El sensorgrama obtenido muestra que el contacto de la solución de PDDA con la 

superficie provoca un incremento de 149 m° en el ángulo de SPR, alcanzando un valor 

estable luego de 5 min de adsorción. Este aumento de θSPR se asocia a la masa de PDDA 

que se adsorbe sobre la superficie. El lavado posterior con agua MQ provoca una 

disminución en θSPR debido a la remoción de polímero débilmente adsorbido. Debido a 

que GOx se encuentra en un medio diferente al que se encuentra PDDA, se debe realizar 

un lavado previo con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. El aumento en θSPR al lavar con este 

medio se debe al mayor índice de refracción de esta solución respecto al agua MQ. Al 
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inyectar la solución de GOx, la señal incrementa nuevamente (θSPR = 599 m°) debido a 

la adsorción de enzima sobre Au/BCNT-dsDNA/PDDA, la cual alcanza el 90% de la señal 

de equilibrio luego de 5 min. En ambos casos se observa que la adsorción de los 

polielectrolitos es rápida. 

 
5.3.2. Construcción y caracterización de multicapas GCE/BCNT-
dsDNA/(PDDA/GOx)n 

 
5.3.2.a. Evaluación de la respuesta a glucosa 

 
La figura 5.9 presenta las sensibilidades para la determinación de glucosa, en 

función del número de bicapas (PDDA/GOx)n ensambladas sobre GCE/BCNT-dsDNA. En 

la misma se puede observar que la sensibilidad crece hasta la tercer bicapa, para luego 

disminuir ligeramente. Por otro lado, el aumento del número de bicapas al doble no se 

traduce en un incremento en la misma razón de la sensibilidad. 

 

 
 

Figura 5.9. Sensibilidades a glucosa en función del número de bicapas (PDDA/GOx)n 
ensambladas sobre GCE/BCNT-dsDNA. Las mismas se obtuvieron a partir de amperometrías 
con agregados sucesivos de glucosa 5,00 x10-4 M. Condiciones de ensamblado: concentración 
de PDDA = 0,50 mg mL-1, tiempo de adsorción de PDDA = 5 min, concentración de GOx = 1,00 
mg mL-1, tiempo de adsorción de GOx = 15 min. Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 
7,40. Potencial de trabajo: 0,700 V. 

 

Del análisis de las sensibilidades para glucosa presentadas en la figura 5.9 se 

puede concluir que la misma aumenta hasta n = 3. Para encontrar las razones de este 

comportamiento se deben estudiar aspectos morfológicos y conformacionales de las 

películas de PDDA/GOx sobre GCE/BCNT-dsDNA, los que se discuten en las secciones 

siguientes. 
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5.3.2.b. Estudio del proceso de adsorción: bloqueo superficial 
 

El crecimiento de la multiestructura fue evaluado mediante EIE utilizando Q/H2Q 

como cupla redox. El mecanismo de esta cupla involucra el intercambio de 2e–/2H+ y es 

sensible al bloqueo superficial dado que se adsorbe sobre C sp2 para la transferencia de 

carga, por lo que se considera de esfera interna [46,47]. 

Los espectros de EIE obtenidos en solución de Q/H2Q 2,00 x10-3 M en función del 

crecimiento de la multiestructura de PDDA y GOx se presentan en la figura 5.10. Para 

el ajuste de los datos se utilizó el circuito de Randles (figura 2.7 B), por lo que el aumento 

en el semicírculo del gráfico de Nyquist con n se correlaciona con la resistencia a la 

transferencia de carga (Rtc).  

La figura 5.11 muestra las Rtc obtenidas de los espectros de impedancia 

anteriores, para la construcción de GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n. El aumento 

observado en la Rtc conforme se inmoviliza un mayor número de capas de polielectrolito 

está relacionado con la disminución en la velocidad de transferencia de carga de la cupla 

Q/H2Q y se correlaciona con los cambios en el espesor de la película que crece sobre 

GCE/BCNT-dsDNA. La Rtc, y en consecuencia el espesor, aumenta marcadamente hasta 

la segunda bicapa de PDDA/GOx, a continuación lo hace moderadamente para luego 

mantenerse constante a partir de la 3er bicapa. Estos resultados demuestran que el 

crecimiento de las capas de PDDA y GOx no es lineal y sugerirían que a partir de n = 3 

no hay más adsorción de polielectrolito. 

 

 
 

Figura 5.10. Gráficos de Nyquist obtenidos en solución de Q/H2Q 2,00 x10-3 M sobre 
GCE/BCNT-dsDNA (mostrado en el inset) en función del auntoensamblado LBL de PDDA y GOx. 
Edc = 0,050 V. Amplitud = 10 mV. Rango de frecuencias = 105 – 10-1 Hz. Electrolito soporte: buffer 
fosfato 0,100 M pH 7,40. 
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Figura 5.11. Dependencia de la adsorción de las capas de PDDA y GOx sobre GCE/BCNT-dsDNA 
con la resistencia a la transferencia de carga (Rtc), obtenida a partir de los ajustes de la figura 
5.10. Las barras cian corresponden a Rtc de las capas terminadas en PDDA y las rojas, a las 
terminadas en GOx. 

 

 
5.3.2.c. Estudio del proceso de adsorción: cantidad de masa 
 

SPR también se utilizó para monitorear el autoensamblado LBL de PDDA y GOx. 

En la figura 5.12 se muestra la variación de θSPR (θSPR) en función del número de capas 

de PDDA y GOx ensambladas sobre BCNT-dsDNA. La misma presenta los valores del 

ángulo de SPR obtenidos luego de efectuado el lavado con el solvente correspondiente 

(ver sección 2.8). 

En concordancia con los resultados de las sensibilidades (figura 5.9) y Rtc de 

Q/H2Q (figura 5.11), θSPR experimenta un aumento marcado en la cantidad de masa 

adsorbida hasta la tercer bicapa. Por otro lado, también se puede observar que para 

cada bicapa (PDDA/GOx)n la masa adsorbida de enzima es mayor que la de PDDA, lo cual 

está relacionado con las distintas morfologías que presentan ambos polímeros: 

mientras PDDA es un polímero lineal, GOx es una proteína globular. 

En la tabla 5.1 se encuentran tabulados los porcentajes de incremento a capa 

final de GOx respecto a la capa anterior de PDDA para los resultados obtenidos de Rtc 

de Q/H2Q y θSPR. Se puede observar que los mayores incrementos se dan en θSPR, lo 

cual indica que la masa de polielectrolito adsorbida sobre la multiestructura crece en 

mayor medida que el espesor de las películas formadas. Esto se debe a que el 

autoensamblado de PDDA/GOx no forma películas estratificadas, sino que hay una 

interpenetración significativa entre las cadenas de los polímeros durante los sucesivos 
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ciclos de adsorción [5,48,49]. A pesar de haber un incremento en la masa en cada paso 

de adsorción, su relación no es lineal con el crecimiento de la multiestructura. 

 

 
Figura 5.12. Variación del ángulo de SPR (θSPR) obtenidos luego del ensamblado LBL de PDDA 
y GOx sobre GCE/BCNT-dsDNA. 

  

 
Tabla 5.1. Porcentaje de incremento de Rtc (figura 5.10) y θSPR (figura 5.11) de una capa de 
(GOx)n respecto a la capa de (PDDA)n anterior. 

Plataforma % incremento de Rtc
 % incremento de θSPR  

BCNT-dsDNA/PDDA/GOx 306 593 

BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)2 231 445 

BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)3 34 387 

BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)4 6 169 

 

 
5.3.2.d. Análisis de la reversión de cargas 
 

Uno de los factores determinantes en el crecimiento de multicapas por 

autoensamblado de polielectrolitos es el balance de las cargas en cada paso sucesivo 

[5,50,51]. Para evaluar esta variable, se realizaron experimentos de EIE con [Fe(CN)6]3-/4- 

ya que al ser una cupla redox cargada negativamente, es sensible a los cambios en la 

densidad de carga superficial [52].  

Los espectros de impedancia para las plataformas terminadas en PDDA se 

muestran en la figura 5.13 A y las terminadas en GOx, en la figura 5.13 B. Los espectros 

de las capas finalizadas en PDDA se ajustaron con un circuito de Randles, mientras que 
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los espectros de las capas terminadas en GOx se ajustaron con un circuito 

correspondiente al modelo de membrana capilar, de dos constantes de tiempo (figura 

2.8 B). La presencia de dos constantes de tiempo en las superficies terminadas en GOx 

evidencia dos regiones superficiales con distintas propiedades y, en consecuencia, con 

dos k0 para la transferencia de carga de [Fe(CN)6]3-/4-. Una explicación para el 

comportamiento observado, es que la adsorción de la enzima sobre la capa subyacente 

de PDDA no genera un cubrimiento completo de la superficie y deja zonas cargadas 

positivamente. Esta reversión incompleta de cargas a nivel local ya ha sido descripta en 

otros sistemas enzima – policatión [53] y está relacionada con las distintas morfologías 

de GOx y PDDA. 

 

 

La figura 5.14 presenta la variación en la Rtc total obtenida del ajuste de 

espectros de EIE en [Fe(CN)6]3-/4- 2,00 x10-3 M de la figura anterior, en función del número 

de capas de PDDA y GOx ensambladas sobre BCNT-dsDNA. Se observa un típico perfil 

zig-zag [54] de la Rtc total producto de la atracción/repulsión electrostática al ensamblar 

alternadamente PDDA/GOx, respectivamente, sobre el sustrato. Sin embargo, una 

inspección cuidadosa de la figura muestra que a partir de la tercera capa de GOx 

ensamblada hay un incremento marcado en las Rtc. Debido a la interpenetración de las 

capas (sección 5.3.2.c), la cual se acentúa a medida que n crece, la arquitectura 

supramolecular se hace más compacta y el efecto más importante que determina los 

  

Figura 5.13. Gráficos de Nyquist obtenidos en solución de [Fe(CN)6]3-/4- 2,00 x10-3 M sobre 
GCE/BCNT-dsDNA (mostrado en el inset de A) en función del auntoensamblado LBL de PDDA 
y GOx. A Espectros de impedancia correspondientes a: GCE/BCNT-dsDNA/PDDA (), 
GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx/PDDA (), GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)2/PDDA (), y  
GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)3/PDDA (). B Espectros de impedancia correspondientes a: 
GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx (), GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)2 (), GCE/BCNT-
dsDNA/(PDDA/GOx)3 (), y GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)4 (). Edc = 0,250 V. Otras 
condiciones como en la figura 5.10. 
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cambios en la constante de transferencia aparente de [Fe(CN)6]3-/4- es el bloqueo 

superficial. 

 

 
 

Figura 5.14. Dependencia de la resistencia a la transferencia de carga (Rtc) total con el 
autoensamblado LBL de PDDA y GOx sobre GCE/BCNT-dsDNA, obtenida del ajuste de los 
espectros de impedancia de la figura 5.13. Las barras cian corresponden a Rtc de las capas 
terminadas en PDDA y las rojas, a las terminadas en GOx. 

 

 

La derivación más relevante del análisis de la Rtc total de [Fe(CN)6]3-/4- es que la 

reversión se cargas es menos eficiente al aumentar la interpenetración entre las 

películas. Esto se traduce en un crecimiento menos estratificado de las capas de 

(PDDA/GOx)n conforme aumenta n y explica por qué se alcanza un máximo en las 

sensibilidades a glucosa (sección 5.3.2.a) y en la masa de enzima inmovilizada (sección 

5.3.2.c). Si bien en bibliografía hay extensos reportes de crecimientos lineales o 

exponenciales en autoensamblado de polielectrolitos [5,51,55–57], ninguno de ellos usa 

como sustrato de partida una dispersión de CNTs. Se ha observado un comportamiento 

similar ensamblando GOx sobre una dispersión de HCNT con polihistidina [41]. Es 
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Figura 5.15. Esquema de la formación de multicapas policatión/enzima sobre un sustrato 
plano (A) y sobre un sustrato modificado con una dispersión de BCNT-dsDNA (B). 
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probable que este tipo de crecimiento en los autoensamblados se deba a la alta 

rugosidad de las superficies modificadas con CNT, lo cual favorece la interpenetración 

de las capas. Un esquema de lo anterior se muestra en la figura 5.15. 

 
5.3.2.e. Evaluación del cubrimiento superficial de GOx bioactiva 

 
La figura 5.16 muestra los perfiles voltamperométricos obtenidos en solución de 

FcOH 5,00 x10-4 M sobre GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx en ausencia (—) y presencia de 

glucosa 0,30 M (—) y también para las bicapas con n = 2 (—), 3 (—), y 4 (—) en presencia 

de FcOH y glucosa. 

 

 
 

Figura 5.16. Perfiles voltamperométricos de FcOH 5,00 x10-4 M obtenidos sobre GCE/BCNT-
dsDNA/PDDA/GOx en ausencia de glucosa (—) y en presencia de glucosa 0,30 M sobre 

GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx (—), GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)2 (—), GCE/BCNT-

dsDNA/(PDDA/GOx)3 (—) y GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)4 (—). El inset muestra una 
ampliación del voltamperograma obtenido en ausencia de glucosa. Electrolito soporte: buffer 
fosfato 0,100 M pH 7,40. v = 0,005 Vs-1. 

 

El perfil voltamperométrico obtenido sobre GCE/BCNT-dsDNA/PDDA/GOx en 

ausencia de glucosa (figura 5.16, línea negra) muestra el perfil típico de una cupla con 

difusión lineal semi-infinita (sección 2.1.1) [58]. En presencia de glucosa en condiciones 

de saturación (figura 5.16, línea roja) se obtiene un perfil sinusoisal como consecuencia 

de la oxidación catalítica de glucosa en presencia de GOx. Dado que la solución se 

encuentra desoxigenada, la regeneración del cofactor FAD es realizada por el mediador 

redox FcOH, de acuerdo al mecanismo mostrado en las ecuaciones 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5: 

 Ecuación 5.2. 
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Ecuación 5.3. 

 
Ecuación 5.4. 

 
Ecuación 5.5. 

 

donde FAD y FADH2 son las formas oxidada y reducida del cofactor, FAD-Glu es el 

complejo enzima-sustrato, y Glu y GluLac son glucosa y gluconolactona, 

respectivamente.  

Como se puede observar en los perfiles voltamperométricos sinusoidales de la 

figura 5.16, al ensamblar un mayor número de bicapas PDDA/GOx aumenta la corriente 

catalítica debido a que se inmoviliza mayor cantidad de enzima. Si a cada 

voltamperograma realizado en presencia de glucosa se le sustrae el realizado en las 

mismas condiciones pero en ausencia del sustrato de GOx, se obtendrá la contribución 

del ciclo catalítico de la enzima (jcat) a la respuesta electroquímica de FcOH. La jcat fue 

utilizada para obtener la cubrimiento superficial de enzima bioactiva (GOx). Para 

obtener GOx en función del número de bicapas inmovilizadas sobre la plataforma se 

empleó el análisis cinético desarrollado por Moiroux y col. [59], considerando las 

mismas constantes de velocidad que las determinadas en solución para el mismo 

mediador redox [60]. En ausencia de limitaciones por transporte de masa, GOx puede 

ser derivada de los VC mostrados en la figura 5.16, usando la expresión para jcat 

presentada en la ecuación 5.6. 

 
1

𝑗𝑐𝑎𝑡
=

1

2 𝐹 𝑘3 𝛤𝐺𝑂𝑥
0  

1

[𝐹𝑐𝑂𝐻+]0
+ 

1

2 𝐹 𝛤𝐺𝑂𝑥
0  (

1

𝑘2
+ 

1

𝑘𝑟𝑒𝑑 [𝐺𝑙𝑢]
) Ecuación 5.6. 

 

En la figura 5.17 se muestra el efecto del número de bicapas (PDDA/GOx)n en 

GOx bioactiva, calculada según la ecuación 5.6 a partir de los perfiles 

voltamperométricos de la figura 5.16. Se puede observar que GOx crece hasta la tercera 

bicapa, para luego mantenerse prácticamente constante. Esto confirma que a partir de 

n = 3 no se detecta el ensamblado de mayor cantidad de GOx bioactiva. Como se 

determinó anteriormente, la marcada interpenetración de las películas provocaría que 

el sitio activo de la enzima no esté disponible. 

Este comportamiento se correlaciona con los resultados obtenidos con EIE y SPR 

y confirma que hasta n = 3 hay un crecimiento no lineal del autoensamblado, y que por 

encima de la tercer bicapa no se adsorbe más enzima bioactiva que genere una mejora 

en la sensibilidad a glucosa.  



138 
 

 

 
Figura 5.17. Concentración superficial de GOx bioactiva (GOx) en función del número de 
bicapas PDDA/GOx, obtenida de los perfiles voltamperométricos (figura 5.15) obtenidos para 
glucosa 0,30 M usando FcOH 5,00 x10-4 M como mediador redox. 

 

 

5.3.3. Parámetros analíticos de GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n 

 
5.3.3.a. Estudio de la selectividad y afinidad del biosensor 

 
Las constantes de Michaelis-Menten aparentes (KM

ap) para cada bicapa, 

obtenidas de diagramas de Eadie-Hofstee, fueron: (1,8  0,7), (0,62  0,08), y (0,21  0,03) 

mM para la primera, segunda y tercer bicapa. La KM
ap puede ser tomada como una 

medida de la fuerza de interacción entre la enzima y su sustrato dado que valores 

elevados de KM
ap corresponden a un complejo débilmente ligado [61]. Teniendo en 

cuenta que los valores de KM para GOx en solución oscilan entre 110 y 10 mM [62,63], la 

inmovilización de GOx no provoca cambios apreciables en la afinidad de la enzima por 

su sustrato. 

Si bien la afinidad de GOx por la glucosa no varía significativamente, puede 

suceder que si se altere su selectividad respecto a la oxidación de otros azúcares, debido 

a un cambio conformacional en la enzima que altere el sitio activo [64–66]. Esto, a su 

vez, haría que el biosensor pierda su especificidad hacia el analito de interés provocando 

interferencia de otros compuestos. 

Con el objeto de evaluar la selectividad del biosensor, en la figura 5.18 se 

muestran los perfiles amperométricos a 0,700 V luego de agregados de fructosa, 

maltosa, galactosa y manosa 1,00 x10-3 M y glucosa 5,00 x10-4 M sobre GCE/BCNT-

dsDNA/(PDDA/GOx)n con n = 1 (A), 2 (B) y 3 (C). 
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Figura 5.18. Respuesta amperométrica obtenida sobre GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n con n 
= 1 (A), 2 (B) y 3 (C) luego de la adición de fructosa (), galactosa (), manosa () y maltosa () 
1,00 x10-3 M y glucosa () 5,00 x10-4 M. 

 

Se puede observar que fructosa, galactosa y manosa no interfieren en la 

determinación de glucosa dado que al agregar dichos glúcidos no se produce una 

corriente anódica. En el caso de maltosa, se observan interferencias del 9,8; 6,8; y 7,2 % 

respecto a la señal de glucosa. Sin embargo, los valores de interferencia se encuentran 

por debajo del 10%, considerado como límite analítico. La oxidación de maltosa por 

parte de la GOx se debe a que la misma es un dímero de la glucosa. 

 
5.3.3.b. Desempeño analítico del biosensor 

 
En la tabla 5.2 se muestran los parámetros analíticos del biosensor. Como ya se 

discutió anteriormente, la mayor sensibilidad a glucosa se alcanza con la plataforma 

GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)3.  

 
Tabla 5.2. Parámetros analíticos para GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n, con n = 1, 2 y 3. 

 Sensibilidad/A mM-1 cm-2 LOD/mM Rango lineal/mM 

(PDDA/GOx)1 86 ± 7 0,10 Hasta  2,5 

(PDDA/GOx)2 172 ± 9 0,10 Hasta  3,0 

(PDDA/GOx)3 265 ± 7 0,05 Hasta  2,0 

 

Por otro lado, se evaluó también la estabilidad a corto plazo midiendo 10 

calibrados sucesivos con las distintas plataformas. Los resultados arrojaron una 

excelente estabilidad e, incluso con la plataforma GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)4, hubo 

pérdida de sólo un 4,4 % de la sensibilidad luego de 180 min de uso continuo.  
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Tabla 5.3. Comparación de los valores de glucosa, en diversas muestras reales, obtenidos a 
través del biosensor propuesto con los valores reportados por los fabricantes. 

Muestra 
Nro. de 

bicapas * Valor encontrado Valor reportado Error 

Pepsi cola 1 (40 ± 4) mg mL-1 39 mg mL-1 2,5 % 

Jugo Baggio 
de Naranja 

1 (0,6 ± 0,1) x102 mg mL-1 66,25 mg mL-1 9,8 % 

Spray nasal 
“Allenys” 

1 2,6 ± 0,2 mg Glu/dosis 

2,75 mg Glu/dosis 

5,4 % 

2 2,9 ± 0,1 mg Glu/dosis 5,4 % 

3 2,9 ± 0,3 mg Glu/dosis 5,4 % 

* Representa el valor de n en las plataformas GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n con 
las que se realizaron las cuantificaciones. 

 

Cabe destacar que la sensibilidad a glucosa del biosensor propuesto es mejor a 

las reportadas en bibliografía [41,67–73], empleando estrategias similares de 

autoensamblado de CNT y GOx. Dadas las excepcionales propiedades analíticas del 

biosensor propuesto, el mismo se confrontó con diversas muestras reales (mostradas 

en la tabla 5.3) donde los valores obtenidos por la plataforma tuvieron una excelente 

correlación con la concentración de glucosa reportada por los fabricantes. 

 
 

 
Los resultados presentados demuestran la utilidad de la dispersión de BCNT con 

dsDNA para la construcción de arquitecturas supramoleculares con fines analíticos. La 

característica de polielectrolito cargado negativamente del dsDNA que dispersa a los 

BCNT posibilitó autoensamblar GOx a través de la utilización de un policatión (PDDA). 

Esto, combinado con las propiedades electrocatalíticas de BCNT hacia H2O2, posibilitó el 

desarrollo de un biosensor enzimático para glucosa. 

Se demostró que debido a la fuerte interpenetración de las capas subyacentes, 

el proceso de reversión de cargas va disminuyendo su eficiencia conforme incrementa 

n, lo que se ve favorecido por las distintas morfologías de la enzima y el PDDA, y por la 

rugosidad superficial del depósito de BCNT-dsDNA sobre GCE. Todos los fenómenos 

anteriores hacen que la inmovilización de GOx sea menos eficiente y que para n = 3 la 

sensibilidad a glucosa sea máxima. 

El entorno biocompatible de la multiestructura permitió que la enzima 

mantuviera su bioactividad y selectividad, posibilitando la aplicación del biosensor en la 

cuantificación sensible y selectiva de glucosa en muestras reales.  
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Una de las consideraciones clave para el desarrollo de 

biosensores es la inmovilización del elemento de bio-

reconocimiento sobre la superficie del sustrato sensor, 

dado que la base de la detección de la molécula target se 

sustenta en la interacción con dicha superficie. Así, en el 

presente capítulo se propone el estudio crítico de distintas 

maneras de inmovilizar materiales derivados de grafeno 

como sustratos para incorporar biomoléculas. Los 

materiales empleados fueron óxido de grafeno (GO), GO 

modificado covalentemente con quitosano (CHIT) y GO-

CHIT reducido químicamente (RGO-CHIT). Se analizaron 

diferentes estrategias de inmovilización covalentes y no 

covalentes sobre sustratos de Au, evaluando 

principalmente la capacidad de unir proteínas. Se 

estudiaron las propiedades electroquímicas de las 

plataformas resultantes a partir de experimentos de EIE 

con Q/H2Q y [Fe(CN)6]3-/4-, la reactividad electroquímica 

superficial con SECM y los procesos de inmovilización con 

SPR. Estos resultados se correlacionaron con la cantidad 

de material de grafeno inmovilizado y de proteína unida.  
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6.1.1. Funcionalización de nanomateriales derivados de grafeno con 
polímeros y biomoléculas 
 

El GO (figura 6.1) puede ser descripto como una lámina grafítica con regiones 

aromáticas (átomos de C tipo sp2) distribuidas aleatoriamente y regiones oxigenadas 

alifáticas (átomos de C tipo sp3) conteniendo grupos hidroxilo, epoxi, carbonilo y 

carboxilo [1]. La presencia de estos grupos le confiere al GO tres características 

importantes: el carácter aislante (debido a la disrupción de la red conjugada sp2), la 

elevada estabilidad coloidal (debido a la ionización de los grupos carboxilos y 

estabilización por repulsión de cargas) y la posibilidad de ser derivatizado (gracias a la 

química de los grupos carboxilo e hidroxilo) [2]. Esta última característica ha sido 

ampliamente utilizada para la inmovilización de macromoléculas de interés bioanalítico 

como capa de reconocimiento, tales como secuencias de DNA, enzimas, aptámeros y 

anticuerpos [3,4]. 

 
 

Figura 6.1. Estructura propuesta del GO. 
 

La gran ventaja de la modificación covalente de GO a través de sus grupos 

carboxilos e hidroxilos es la estabilidad que brinda este tipo de funcionalización frente 

a las no covalentes (en términos de uso continuo de las plataformas, pérdida de capa 

de bio-reconocimiento, cambios estructurales frente al pH/temperatura, entre otras). 

Además, luego de la modificación se puede recuperar parcialmente la estructura sp2 

conductora del grafeno (ver la sección 1.2) dado que no hay modificación estructural 

drástica de los anillos de 6 C [5]. Esto último se puede observar en el esquema la figura 

6.1, dado que los grupos carboxilo e hidroxilo se encuentran mayormente en los bordes 

del GO. 

La manera más común de enlazar covalentemente moléculas al GO es a través 

de los agentes acoplantes 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC) y N-
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hidroxisuccinimida (NHS) [6]. Como se muestra en la reacción de la figura 6.2 A, el EDC 

ataca el grupo carboxilo del GO para formar un intermediario poco estable debido a la 

elevada velocidad de hidrólisis del éster formado. Sin embargo, la presencia de NHS 

forma un éster de amina de mayor estabilidad que actúa como excelente grupo saliente 

para el acoplamiento con un grupo amino de un polímero ó biomolécula [2,6]. Esta 

estrategia fue utilizada para la inmovilización de polietilenglicol [7,8], quitosano [9], 

poli(etilenimina) para liberación controlada de fármacos [10], de poli(vinilalcohol) como 

refuerzo en materiales compósitos [11]; y de diversos cromóforos [12]. 

Otras metodologías para la funcionalización de GO incluyen la silanización de los 

grupos hidroxilo [13] y la polimerización por transferencia de radicales [14] sobre la red 

de C sp2. Hsiao y col. estudiaron diversas maneras de modificar covalentemente el GO y 

encontraron que las estrategias basadas en el uso de los grupos funcionales oxigenados 

del GO brindaron mejores cubrimientos y con mayor estabilidad térmica frente a las 

radicalarias [15]. 

La inmovilización de proteínas y ácidos nucleicos reviste de gran importancia en 

el campo de la química analítica debido a que estas biomoléculas actúan como capa de 

bio-reconocimiento en el desarrollo de biosensores [5,16]. En este sentido, los 

materiales derivados del grafeno son candidatos ideales para servir de soporte de 

biomoléculas y actuar como transductores del evento de bio-reconocimiento en 

biosensores electroquímicos, ópticos y plasmónicos [16–18]. Como se mencionó 

anteriormente, su importancia y amplia aplicabilidad se debe a las múltiples 

posibilidades de funcionalización que poseen estos nanomateriales [19]. 

 

 
 

Figura 6.2. A Representación de la reacción de acoplamiento de los grupos carboxilato del GO 
con grupos amino de polímeros o biomolécula a través de los agentes de acoplamiento 
EDC/NHS. B Representación de la reacción de acoplamiento entre el glutaraldehído (Glut) y los 
grupos amino de un polímero y una biomolécula. 
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El GO y diversos tipos de GO reducidos térmica, química, electroquímica e hidro-

térmicamente han sido empleados para inmovilizar biomoléculas [18,20–22]. La unión 

covalente de las mismas se lleva a cabo usando los agentes de acoplamiento EDC/NHS 

(figura 6.2 A) o utilizando el agente entrecruzante glutaraldehído (Glut), de acuerdo al 

esquema mostrado en la figura 6.2 B. Se debe derivatizar a los nanomateriales de 

grafeno con grupos –NH2 dado que el Glut actúa como acoplante de aminas [23].  

Siguiendo algunas de las dos estrategias anteriores (EDC/NHS o Glut), se 

inmovilizó sobre nanomateriales derivados del grafeno a biomoléculas como GOx [24], 

peroxidasa de rábano (HRP) [25,26], albúmina sérica bovina [27], proteasa alcalina [28], 

y diversos anticuerpos monoclonales para el desarrollo de inmunosensores 

electroquímicos [29–33]. En todos los casos anteriores, los híbridos proteína-GO están 

incorporados en arquitecturas más complejas junto con polímeros y nanopartículas 

metálicas y de óxidos. 

 
6.1.2. Factores que afectan la inmovilización de proteínas sobre 
nanomateriales derivados del grafeno 
 

Una de las consideraciones clave para la fabricación de biosensores es la 

inmovilización del elemento de reconocimiento sobre la superficie de la plataforma. En 

bibliografía se han reportado tres técnicas de modificación de derivados del grafeno con 

biomoléculas (figura 6.3): adsorción física (a), unión covalente (b), e interacción de 

afinidad con alguna molécula que oriente el enlace (c). Loo y col. [34] estudiaron el 

efecto del tipo de inmovilización de un aptámero anti-trombina sobre electrodos 

modificados con GO en la capacidad de reconocer a su proteína target. Los autores 

concluyeron que en términos de estabilidad las tres metodologías presentaron 

resultados similares. Respecto a la selectividad y sensibilidad, los electrodos con las 

metodologías a y b presentaron la mejor respuesta [34]. 

 
Figura 6.3. Representación esquemática de los protocolos de inmovilización de una proteína 
con propiedades de bio-reconocimiento (en color verde) sobre un sustrato modificado con GO: 
fisisorción (a), inmovilización covalente a través de los agentes de acoplamiento EDC/NHS (b), 
y unión mediante interacción de afinidad avidina/biotina (c). 
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Alwarappan y col. [35] intentaron relacionar el número de capas de GO reducido 

(RGO) con la cantidad y actividad de la enzima GOx inmovilizada. A partir de la 

modificación de GCE mediante por deposición de dispersiones de RGO de una capa, 

pocas capas y multicapas y posterior adsorción física de la enzima, los autores 

determinaron que tanto la cantidad como la actividad de GOx eran iguales en todos los 

electrodos [35]. Por otro lado, Zhang y col. [36] evaluaron el efecto del grado de 

reducción en muestras de RGO sobre la actividad y cantidad de enzimas HRP y oxalato 

oxidasa (OOx) inmovilizadas no covalentemente. Se encontró que si bien al aumentar el 

grado de hidrofobicidad (tiempo de reducción) de RGO se incrementa la cantidad de 

HRP y OOx inmovilizadas, esto también provoca una pérdida de actividad de las enzimas 

[36]. Se han reportado otros estudios en bibliografía respecto a la relación entre la 

actividad/cantidad de proteína y alguna característica estructural del grafeno, con 

resultados contradictorios entre sí [19,37–39]. 

Otro de los factores a tener en cuenta es la metodología con la que se incorporan 

los nanomateriales derivados del grafeno sobre los sustratos sólidos que actúan como 

transductores. Las estrategias reportadas en bibliografía son: 

 Incorporación no covalente de la proteína en dispersiones de GO/RGO con 

polímeros y otros nanomateriales inorgánicos y la posterior modificación del 

sustrato mediante la metodología de drop-casting [18,40,41]. 

 Autoensamblado LBL de enzimas con GO/RGO y polímeros sobre el sustrato, 

mediado por interacciones electrostáticas [42]. 

 Inmovilización covalente de GO/RGO sobre sustratos sólidos derivatizados a 

través de los grupos carboxilato de GO ó grupos funcionales introducidos en 

GO/RGO [41,43,44]. 

A pesar de los limitados avances en términos de estudios fundamentales de la 

sinergia grafeno-proteína, la asociación de estas biomoléculas (enzimas o anticuerpos) 

con nanomateriales derivados del grafeno es un campo en pleno auge y es ampliamente 

utilizada como estrategia para el desarrollo de biosensores electroquímicos y 

plasmónicos. En este sentido, se requiere del diseño de metodologías simples y 

reproducibles, poniendo énfasis en la inmovilización de una mayor cantidad de 

biomoléculas con propiedades de bio-reconocimiento. Se evidencia en bibliografía una 

falta de estudios fundamentales que establezcan una relación entre la señal analítica, la 

elección del nanomaterial de grafeno y la cantidad de proteína inmovilizada. 

En el presente capítulo, se discuten diversas estrategias de inmovilización de 

nanomateriales derivados del grafeno sobre sustratos de Au con especial énfasis en la 

influencia de éstos sobre las propiedades electroquímicas y ópticas de las plataformas 

resultantes y su relación con la cantidad de proteína inmovilizada. El objetivo es 

encontrar una metodología de incorporación de GO y/o RGO sobre Au a los fines de 
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maximizar la sensibilidad y la masa de proteína inmovilizada, ya que ésta es la que le 

brinda la especificidad a la plataforma como capa de bio-reconocimiento. Los 

nanomateriales estudiados feron el GO, GO modificado con quitosano (CHIT, un 

polímero rico en grupos amino) y GO-CHIT reducido químicamente (RGO-CHIT). El 

ensamblado sobre los sustratos de Au se realizó de manera no covalente (mediante 

autoensamblado LBL) y covalentemente (a través del agente de acoplamiento Glut). Se 

estudiaron las propiedades electroquímicas a través de EIE y SECM utilizando FcOH 

como sonda redox, y las propiedades ópticas a través de espectroscopia UV-Vis y SPR. 

En todos los casos, se evaluó la capacidad de inmovilizar una proteína modelo, la 

albúmina sérica bovina (BSA), a través de la determinación de los cubrimientos 

superficiales. 

 

 
 

6.2.1. Síntesis de GO-CHIT y RGO-CHIT 
 
 Se utilizó una dispersión comercial de GO (4 mg mL-1, Graphenea) y CHIT (bajo 

peso molecular, 20-300 cP, Sigma-Aldrich). En primer lugar, se preparó una solución de 

CHIT 2,00 mg mL-1, disolviendo al polímero en buffer de ácido 2-(N-

morfolino)etanosulfónico (MES) 0,100 M pH 5,00 y sonicando durante 2 horas.  

 Una vez disuelto el CHIT, se agregó la dispersión de GO (hasta llegar a una 

concentración final de 1,25 mg mL-1) y se llevó a baño de ultrasonido por 2 horas con el 

fin de dispersar el coloide con el polímero. Para la modificación covalente, se adicionó 

EDC 0,100 M y NHS 0,100 M con el fin de favorecer la formación de enlaces amida. Se 

sonicó nuevamente durante 2 horas y luego se mantuvo en agitación durante toda la 

noche para completar la reacción. 

 La purificación de GO-CHIT se llevó a cabo centrifugando durante 60 min a 14000 

rpm y resuspendiendo en buffer MES 0,100 M pH 5,00, repitiendo dicho procedimiento 

4 veces. Para obtener RGO-CHIT, se redujo químicamente el GO-CHIT mediante el 

agregado de exceso de NaBH4 a la dispersión y se agitó durante un día. El lavado de 

RGO-CHIT se realizó siguiendo el procedimiento anterior. 

 
6.2.2. Limpieza y preparado de los sustratos de Au 
 
 Los electrodos de Au fueron pretratados de acuerdo al protocolo de la sección 

2.10.3. Para los experimentos de SPR, se utilizaron discos de Au BK7 y el 

acondicionamiento utilizado es el informado en sección 2.8.1. La inmovilización del tiol 

y los nanomateriales derivados de grafeno sobre los dos sustratos de Au se llevó a cabo 

siguiendo el mismo procedimiento. 
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6.2.2.a. Ensamblado no covalente de GO, GO-CHIT y RGO-CHIT 
 
 Las estrategias de inmovilización no covalente se llevaron a cabo mediante la 

metodología de autoensamblado LBL. Para ello se derivatizaron en primer lugar los 

sustratos de Au con el tiol 3-mercaptopropan-sulfonato de sodio (MPS) de acuerdo al 

procedimiento indicado en la sección 2.11.1. Esta modificación le confiere a la 

superficie de Au una densidad de cargas negativas, que sirve de punto de anclaje para 

el ensamblado posterior de GO y GO/RGO-CHIT. En el primer caso, para poder 

inmovilizar al GO cargado negativamente, es necesario incorporar una capa previa de 

un policatión. Como se muestra en la figura 6.4 A, Au/MPS se sumergió en una solución 

de PDDA 1,00 mg mL-1 preparada en buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 durante 15 min. 

Luego, el GO se adsorbe sobre Au/MPS/PDDA a partir de una dispersión de GO 0,50 mg 

mL-1 durante 30 min para obtener la plataforma AU/MPS/PDDA/GO. Finalmente, la BSA 

se inmovilizó covalentemente activando los grupos carboxilato expuestos del GO sobre 

Au/MPS/PDDA/GO con los agentes de acoplamiento EDC/NHS durante 20 min y luego 

poniendo en contacto por 30 min a la plataforma activada con solución de BSA 1,00 mg 

mL-1 preparada en buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 (figura 6.4 A). La evaluación de la 

cantidad de proteína inmovilizada se realiza mediante SPR. 

 
 

Figura 6.4. Esquema del autoensamblado de GO (A) y GO-CHIT/RGO-CHIT (B) sobre Au/MPS, 
y posterior inmovilización de BSA. 

 

  La inmovilización no covalente de GO-CHIT y RGO-CHIT se llevó a cabo mediante 

el autoensamblado directo sobre Au/MPS ya que el polímero CHIT posee densidad de 

carga positiva. Dicho autoensamblado se realizó por inmersión en una dispersión de 

GO-CHIT ó RGO-CHIT 0,50 mg mL-1 por 60 min (figura 6.4 B). La inmovilización covalente 

de la proteína modelo BSA se llevó a cabo mediante el empleo del agente de 

acoplamiento Glut, que liga los grupos amino expuestos de CHIT en Au/MPS/GO-CHIT 

(ó RGO-CHIT) con los mismos grupos de la BSA. A tal fin se dejó interactuar a la 

plataforma con solución de Glut 1,0 %V/V (preparado en ácido acético al 1,0 %V/V) 
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durante 20 min, y luego poniendo en contacto por 30 min a la plataforma con solución 

de BSA 1,00 mg mL-1 preparada en buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 (figura 6.4 B). 

 
6.2.2.b. Ensamblado covalente de GO-CHIT y RGO-CHIT 
 
 Las estrategias de inmovilización covalente se llevaron a cabo uniendo los grupos 

amino del polímero en GO-CHIT/RGO-CHIT a la superficie de Au modificada con el tiol 

4-aminotiofenol (4ATP), la cual posee grupos amino expuestos a la solución. Para ello se 

derivatizaron los sustratos de Au con 4ATP de acuerdo al procedimiento de la sección 

2.11.2. A continuación se dejó interaccionar Au/4ATP con Glut 1,0 %V/V por 20 min y 

luego con la dispersión de GO-CHIT (ó RGO-CHIT) 0,50 mg mL-1 durante un dado tiempo, 

como se esquematiza en la figura 6.5. Para bloquear los grupos amino superficiales que 

no reaccionaron con la dispersión, se incubó por 15 min a Au/4ATP/Glut/GO-CHIT (ó 

RGO-CHIT) en solución acuosa de etanolamina 1,0 M pH 8,30. La inmovilización de BSA 

se llevó a cabo de la misma manera que en el ensamblado no covalente de GO-

CHIT/RGO-CHIT. 

 

 
Figura 6.5. Esquema de la inmovilización covalente de GO-CHIT/RGO-CHIT sobre Au/4ATP, y 
posterior inmovilización de BSA. 

 

 
6.2.3. Procedimiento e instrumentación 
 
 Las mediciones de espectroscopia FTIR se realizaron con el instrumento 200X-

ATR-V (Interspectrum) usando una celda de ATR Miracle con ventana de cristal de Ge. 

Los espectros Raman de las muestras en polvo fueron obtenidos con un espectrómetro 

Horiba Jobin Yvon LabRaman HR equipado con un láser de = 632 nm. Las mediciones 

corresponden a un promedio de 5 espectros y se tomaron con un filtro de atenuación 

de potencia al 10 %. 

 Los perfiles de análisis termogravimétrico (TGA) se obtuvieron a partir de las 

muestras en polvo con un equipo DTG-60 (Shimadzu). Los experimentos se llevaron a 

cabo en atmósfera de N2 a una velocidad de calentamiento de 10 °C min-1. 
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El radio hidrodinámico aparente y el potencial  de las muestras fueron 

determinados por dispersión de luz dinámica y dispersión de luz electroforética, 

respectivamente, usando un instrumento Delsa Nano C (Beckman Coulter). Para las 

medidas se utilizaron dispersiones acuosas de GO y GO-CHIT, ajustando su pH con 

NaOH 0,10 M ó HCl 0,10 M según corresponda. 

 

 
 
6.3.1. Caracterización de GO, GO-CHIT y RGO-CHIT 
 
 Como se muestra en el esquema de la figura 6.6, el GO fue funcionalizado con 

CHIT vía formación de enlaces amida entre los grupos carboxilato del primero (activados 

con EDC/NHS) y los grupos amino del segundo. El CHIT es un polisacárico que proviene 

de la quitina y su cinética de solubilización (y su pKa) dependen del grado de 

deacetilación de los grupos amino, es decir, de la relación entre n  y m [45]. Las 

concentraciones de CHIT y de EDC/NHS se pusieron en exceso respecto a la cantidad de 

grupos carboxilato presentes en el GO (3,809 x10-6 moles carboxilato/mg de GO, 

determinado por titulación). 

 

 
 

Figura 6.6. Esquema de la reacción entre el GO y el CHIT para formar GO-CHIT. 
 

 La espectroscopia FTIR fue utilizada para verificar la formación del enlace amida 

en GO-CHIT y la reducción a RGO-CHIT. La figura 6.7 muestras los espectros IR para 

CHIT (—), GO (—), RGO (—), GO-CHIT (—) y RGO-CHIT (—). El espectro de CHIT   (—) 

muestra dos bandas características a 1650 cm-1 (amida I) y 1592 cm-1 (amida II) 

correspondientes al estiramiento C=O y la deformación N–H, respectivamente. Las 

múltiples bandas en las zonas a 1450–1200 y a 1200–900 cm-1 corresponden a las 
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deformaciones C–H (en los grupos metilo y metileno) y O–H, y las tensiones C–O, 

respectivamente. En el caso del GO (—), las bandas correspondientes a 1734 y 1626 cm-

1 son originadas por el estiramiento C=O de los bordes y C=C conjugados, 

respectivamente. Se observa también la aparición de otras bandas características de los 

grupos presentes en su estructura (figura 6.1 A), a 1169 cm-1 (estiramiento C–O en 

fenoles) y a 1049 cm-1 (estiramiento C–O–C en grupos epoxi). Al reducir GO con NaBH4, 

el espectro de RGO (—) exhibe cambios: desaparece la banda a 1734 cm-1 debido a la 

reducción de los grupos carboxilato y hay un corrimiento a número de onda más 

pequeño de la banda de estiramiento de los enlaces C=C (1578 cm-1) debido a la 

restitución de la aromaticidad e incremento relativo de las zonas de C sp2. Por otro lado, 

en la zona entre 1400–900 cm-1 aún se observan bandas (las cuales corresponden a 

vibraciones de los enlaces O–H, C–O y C–O–C) debido a que la reducción con este agente 

no es completa y aún se mantienen algunos grupos oxigenados en la estructura del RGO 

[46]. 

 
 

Figura 6.7. Espectros FTIR para CHIT (—), GO (—), RGO (—), GO-CHIT (—) y RGO-CHIT (—). 

 

 La modificación covalente de GO con CHIT (—) provoca un desplazamiento a 

números de onda más pequeños de las bandas amida I (1639 cm-1) y amida II (1544    
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cm-1), producto de los nuevos enlaces amida formados entre –NH2 del CHIT y C=O del 

GO. Por otro lado, aún se observa la banda correspondiente a los grupos C=O del GO (a 

1721 cm-1) indicando que la modificación covalente del GO no fue total. Luego de la 

reducción del GO-CHIT, el espectro del RGO-CHIT (—) aún muestra las bandas amida I 

y amida II y la consecuente desaparición de la absorción de los grupos C=O del RGO 

debido a la reducción con NaBH4. 

 La espectroscopia UV-Vis brinda información respecto la restitución de la red de 

C sp2. La figura 6.8 muestra los espectros UV-Vis de CHIT (—), y de dispersiones acuosas 

de GO (—), GO-CHIT (—) y RGO-CHIT (—). Debido a la eliminación de las cargas 

negativas en el proceso de reducción de RGO, no se pudo realizar una dispersión acuosa 

estable y, en consecuencia, no fue posible tomar el espectro correspondiente. 

 

 
 

Figura 6.8. Espectros UV-Vis de CHIT (—), y de dispersiones acuosas de GO (—), GO-CHIT      

(—) y RGO-CHIT (—). 
 

 El espectro de CHIT (—) muestra un incremento en la absorbancia a  cercanas 

a 200 nm producto de las transiciones n  * del polímero. El espectro del GO (—) 

presenta dos bandas de extinción a 234 y 305 nm, debido a la transición   * de las 

zonas con enlaces C=C conjugados y a la transición   * del enlace C=O, 

respectivamente [47]. La modificación covalente de GO con CHIT (—) provoca un 

corrimiento de las bandas de extinción a  mayores debido al cambio en la constante 

dieléctrica del medio por la presencia del polímero. Al reducir a RGO-CHIT, la banda 

correspondiente al enlace C=O desaparece mientras que se produce un corrimiento a  

mayores de la banda de C=C (260 nm) debido a la restitución de la conjugación  [47]. 
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 Los cambios estructurales que sufren el GO y GO-CHIT al reducirse por 

tratamiento con NaBH4 se reflejan también en los espectros Raman de las muestras. La 

figura 6.9 muestra los espectros Raman para GO (—), RGO (—), GO-CHIT (—) y RGO-

CHIT (—); donde se observa la presencia de los picos D (a 1330 cm-1), G (a 1600 cm-1) 

y 2D (a 2650 cm-1). El primero está asociado a transiciones activadas por el desorden 

en la red grafítica debido a la presencia de defectos, el segundo, al fonón de la estructura 

grafítica sp2, y el último, al ordenamiento en estructuras de multicapas [48,49]. Las 

posiciones de las bandas y los anchos de medio pico (FWHM) se encuentran tabuladas 

en la tabla 6.1. Al reducir el GO y GO-CHIT se observa un corrimiento a números de 

onda más pequeños de la banda D y G, asociados a la restauración de la red grafítica de 

C sp2 [50]. 

 

 
 

Figura 6.9. Espectros Raman de GO (—), RGO (—), GO-CHIT (—) y RGO-CHIT (—). La 
intensidad de cada espectro fue normalizada por su ID correspondiente.  

 

Tabla 6.1. Posiciones de las bandas D, G y 2D; anchos de medio pico (FWHM) de las bandas D y 
G. Los datos fueron obtenidos de los espectros Raman de la figura 6.9. 

 GO RGO GO-CHIT RGO-CHIT 

D/cm-1 1336 1322 1334 1328 

FWHMD/cm-1 97 88 118 93 

G/cm-1 1598 1592 1600 1597 

FWHMG/cm-1 57 55 66 58 

2D/cm-1 2657 2648 2648 2636 
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Los cambios en FWHM de las bandas D y G son indicadores de la presencia de 

defectos en el plano basal de la estructura grafítica debido a la presencia de vacancias y 

grupos oxigenados [51]. Como se observa en la tabla 6.1, los FWHM de las bandas D y 

G disminuyen al reducir al GO/GO-CHIT a RGO/RGO-CHIT debido a la remoción parcial 

de los grupos oxigenados y al cambio de hibridación del C de sp3 a sp2. Por otro lado, la 

modificación covalente de GO y RGO con el polímero promueve la estabilidad de las 

dispersiones y evita el reapilado de las láminas grafíticas. Esto se traduce en una 

disminución en el número de onda de la banda 2D [52] al comparar GO con GO-CHIT y 

RGO con RGO-CHIT. 

 La figura 6.10 ilustra los perfiles de TGA para CHIT (—), GO (—), RGO (—), GO-

CHIT (—) y RGO-CHIT (—). En todas las curvas, la pérdida de masa que se observa en el 

rango de temperaturas entre 50 y 70 °C corresponde a la remoción de moléculas de H2O 

adsorbidas entre las capas grafíticas y sobre el polímero. 

 

 
 

Figura 6.10. Curvas de TGA para CHIT (—), GO (—), RGO (—), GO-CHIT (—) y RGO-CHIT (—).  
 

 La curva termogravimétrica para GO (—) muestra una pérdida de masa del 33,4 

% de masa a 211 °C atribuido a la pirólisis de los grupos oxigenados lábiles para formar 

CO, CO2 y vapor [50,53]. En el caso de CHIT (—), la pérdida de masa de casi 60 % a 302 

°C se asocia a la descomposición térmica y oxidativa del polímero [54]. La reducción del 

GO a RGO (—) provoca la desaparición de la pérdida de masa asociada a los grupos 

oxigenados. La modificación covalente de GO con CHIT (—) genera una pérdida de masa 

a 280 °C debido a la presencia del polímero, lo cual confirma una vez más la 

funcionalización efectiva de las láminas. La reducción de GO-CHIT (—) y consecuente 

remoción parcial de los grupos oxigenados provoca que la pérdida de masa observada 
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a 200 °C sea la mitad que en el caso del GO-CHIT. Por otro lado, la curva de RGO-CHIT 

muestra la pérdida de masa a 300 °C provocada por la presencia del CHIT. 

 
6.3.2. Ensamblado no covalente de GO 

 
6.3.2.a. Propiedades electroquímicas de Au/MPS/PDDA/GO 
 
 La adsorción de PDDA y GO se estudió a través de experimentos de VC 

empleando FcOH 5,00 x10-4 M como sonda redox. La figura 6.11 A presenta los perfiles 

voltamperométricos obtenidos para Au (—), Au/MPS (—), Au/MPS/PDDA (—), y 

Au/MPS/PDDA/GO (—). 

 
 

 

Figura 6.11. A Perfiles voltamperométricos en FcOH 5,00 x10-4 M obtenidos sobre Au (—), 

Au/MPS (—), Au/MPS/PDDA (—) y Au/MPS/PDDA/GO (—). Electrolito soporte: buffer fosfato 

0,050 M pH 7,40. v = 0,050 V s-1. B y C Diferencia de potencial de pico (Ep) y corriente de pico 
anódica (ipa), respectivamente, para los voltamperogramas del panel A. 

 

 En las figuras 6.11 B y C se resumen los valores de Ep e ipa obtenidos a partir de 

la figura 6.11 A. La modificación de Au con MPS provoca un incremento en Ep debido 

al bloqueo de la transferencia de carga. La adsorción de PDDA sobre Au/MPS acentúa 

este efecto debido a la formación de una película bloqueante sobre la superficie del 

electrodo y además, por repulsión de cargas similares entre el policatión y el producto 

de oxidación FcOH• + [55]. El autoensamblado de GO (—) provoca una disminución en 

Ep y un aumento en la ipa, debido a la complementariedad de cargas entre el producto 

de oxidación de la sonda y los grupos carboxilato del GO. 

 La superficie modificada con GO se caracterizó también con SECM por el método 

de feedback empleando FcOH como sonda redox. La figura 6.12 muestra las imágenes 

SECM obtenidas sobre Au (a), Au/MPS/PDDA (b), y Au/MPS/PDDA/GO (c). Sobre Au (a), 

la corriente normalizada del UME (iT/iT,) es (1,268  0,004) tal como corresponde para 

una superficie conductora (sección 2.7). 
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Figura 6.12. Imágenes SECM obtenidas sobre Au (a), Au/MPS/PDDA (b), y Au/MPS/PDDA/GO 
(c) empleando FcOH 5,00 x10-4 M como sonda redox. Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 
M pH 7,40. EUME = 0,500 V. Esubs = 0,000 V. vUME = 10,0 m s-1. 

 

 La modificación de Au con MPS/PDDA (b) provoca una disminución en la iT/iT, 

del UME, hasta 1,14  0,01. El autoensamblado de GO sobre el policatión (c) restaura la 

corriente normalizada hasta valores cercanos al del electrodo desnudo (1,24  0,02). 

Esto se debe a que en términos de velocidad de feedback de FcOH sobre el UME, las 

láminas de GO y la superficie de Au regeneran al mediador rédox con velocidades 

similares [56]. Estos resultados se correlacionan con los obtenidos mediante VC con la 

misma sonda redox (figura 6.11). 

 
6.3.2.b. Inmovilización de BSA sobre Au/MPS/PDDA/GO 
 
 El autoensamblado de PDDA y GO sobre Au/MPS así como también la 

inmovilización covalente de la proteína se estudió mediante SPR. La figura 6.13 muestra 

el sensorgrama para el autoensamblado sucesivo de PDDA () y GO () y la posterior 

inmovilización de la proteína modelo, BSA (). 

 La señal de SPR por la inmovilización de PDDA () y GO () luego 1 y 5 min, 

respectivamente, alcanza el 90% del valor de SPR de equilibrio, lo cual indica que son 

procesos rápidos. El enjuague con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 () luego de agregar 

GO produce un incremento en SPR que se asocia al ingreso de aniones fosfato y agua a 

la película formada, originando cambios en el índice de refracción del medio en contacto 

con el Au [57]. Luego del agregado de EDC/NHS () para activar los grupos carboxilato 

de Au/MPS/PDDA/GO, se observa un marcado incremento en SPR debido al elevado 

índice de refacción de la mezcla. Luego del lavado con buffer (), se pone en contacto la 
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superficie con solución de BSA 1,00 mg mL-1 (). A partir del cambio en SPR antes y 

después del agregado de BSA (sección 2.8) se puede obtener el cubrimiento superficial 

de la proteína BSA, la cual fue de 8,21 x10-12 mol cm-2. 

 

 
 

Figura 6.13. Sensorgrama para el ensamblado de PDDA () y GO (), activación con EDC/NHS 

() e inmovilización covalente de BSA (). Las flechas negras  representan los enjuagues con 
el buffer correspondiente. 

 

 La inmovilización de BSA sobre la superficie de Au/MPS/PDDA/GO provoca 

cambios en las propiedades electroquímicas de la plataforma que pueden ser 

determinadas por EIE, dado que como se mencionó anteriormente es una técnica 

extremadamente sensible a los eventos de bio-reconocimiento que suceden en la región 

interfacial [58]. Esto se debe a que las biomoléculas (que en general poseen peso 

molecular alto o están eléctricamente cargadas) que se unen al electrodo impactan 

significativamente en la cinética de transferencia de carga de una sonda redox [34]. Éste 

es el principio mediante el cual funcionan todos los biosensores impedimétricos 

reportados en bibliografía [59]. 

La figura 6.14 presenta los gráficos de Nyquist obtenidos en Q/H2Q 2,00 x10-3 M 

sobre Au/MPS/PDDA/GO () y Au/MPS/PDDA/GO/BSA (). Los espectros de impedancia 

fueron ajustados con el circuito de la figura 2.7 B, sin el elemento de Warburg. La Rtc 

para Au/MPS/PDDA/GO fue (9,1  0,4) x105  mientras que cuando BSA se une 

covalentemente a la plataforma aumenta 109 %, a (1,90  0,02) x106 . Esto se debe a 

que la proteína actúa como agente bloqueante de la transferencia de carga de la cupla 

redox, provocando una disminución en la k0 aparente. 
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Figura 6.14. Gráficos de Nyquist para experimentos de EIE en Q/H2Q 2,00 x10-3 M sobre 
Au/MPS/PDDA/GO () y Au/MPS/PDDA/GO/BSA (). Potencial de trabajo:  0,070 V. Amplitud: 
10 mV. Rango de frecuencias medido: 105 – 10-1 Hz. Electrolito soporte: MOPS 0,010 M + NaClO4 
0,100 M. Las líneas representan la respuesta a partir del ajuste con el circuito de la figura 2.7 
B (sin el elemento de Warburg). 

 

 
6.3.2.c. Efecto del pH sobre la inmovilización de GO y BSA 
 

Como se determinó mediante SPR, la inmovilización de GO es rápida, por lo que 

es de esperar que el tiempo de autoensamblado tenga poca influencia en las 

características de la plataforma obtenida. Además del tiempo de adsorción, existen 

otras variables que se pueden ajustar para controlar el autoensamblado LBL, siendo el 

pH una de las más ampliamente reconocidas y estudiadas [60]. En este sentido, se 

estudió el efecto del pH de la dispersión de GO sobre las propiedades electroquímicas 

de Au/MPS/PDDA/GO. Las imágenes SECM de la figura 6.15 presentan la reactividad 

superficial para Au/MPS/PDDA (a) y para GO inmovilizado sobre dicha plataforma a 

partir de dispersiones a distintos pHs: 6,00 (b), 7,00 (c), 8,00 (d) y 9,00 (e). La tabla 6.2 

resume los valores de iT/iT, promedios del UME para cada superficie. 

La modificación con dispersiones de pH creciente incrementa la corriente 

medida por el UME respecto a Au/MPS/PDDA. Incluso, a pH 8,00 el valor de iT/iT, 

promedio supera a la corriente medida sobre Au. Teniendo en cuenta que, desde el 

punto de vista electroquímico, GO es un aislante [61] estas variaciones en la corriente 

del UME se deben a variaciones en las propiedades o estructura de la película de GO 

formada en función del pH. 
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Figura 6.15. Imágenes SECM obtenidas sobre Au/MPS/PDDA (a), y Au/MPS/PDDA/GO a partir 
de dispersiones de GO 0,50 mg mL-1 a distintos pH: 6,00 (b), 7,00 (c), 8,00 (d), y 9,00 (e). 
Condiciones experimentales iguales a la figura 6.12. 

 

Tabla 6.2. Valores de corriente normalizada del UME (iT/iT,) para las imágenes SECM de la figura 
6.15. 

 iT/iT, 

Au 1,268  0,004 

Au/MPS/PDDA 1,14  0,01 

Au/MPS/PDDA/GO (pH 6,00) 1,16  0,01 

Au/MPS/PDDA/GO (pH 7,00) 1,23  0,02 

Au/MPS/PDDA/GO (pH 8,00) 1,32  0,02 

Au/MPS/PDDA/GO (pH 9,00) 1,23  0,02 

 

En una dispersión coloidal (como la de GO) el movimiento browniano produce 

colisión entre las partículas y si las fuerzas de atracción predominan, las partículas se 

aglomeran después de la colisión. En caso contrario, si las fuerzas de repulsión 

predominan, las partículas permanecen separadas después de la colisión. Las fuerzas 

de atracción son las de van der Waals, en tanto que las fuerzas de repulsión provienen 

de la interacción entre las dobles capas eléctricas que rodean a las partículas [62]. Dado 

que las cargas superficiales del GO están dadas por el grado de ionización de los grupos 

carboxilato, es de esperar que la estabilidad coloidal dependa fuertemente del pH. La 

figura 6.16 muestra el potencial  y el radio hidrodinámico para dispersiones de GO 
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0,50 mg mL-1 en función del pH, obtenidos mediante un equipo que utiliza el principio 

de dispersión de luz dinámica. 

El potencial  disminuye conforme aumenta el pH hasta 8,00 para aumentar 

luego levemente. Otros autores han reportado comportamientos similares, donde el pH 

al cual se alcanza el mínimo valor de potencial depende del método de síntesis del GO 

[63–65]. Dicho mínimo está relacionado con la concentración de iones del NaOH usado 

para ajustar el pH: al aumentar éste, incrementa la concentración de los iones Na+ que 

apantallan las cargas negativas del GO. 

 

 
 

Figura 6.16. Potencial  (eje de la izquierda, ) y radio hidrodinámico (eje de la derecha, ) en 
función del pH para dispersiones acuosas de GO 0,50 mg mL-1. El pH de las muestras fue 
ajustado con NaOH 0,10 M. 

 

 El radio hidrodinámico ha demostrado ser una herramienta muy útil para evaluar 

cambios en el tamaño de las láminas de GO dado que se puede correlacionar 

directamente con los tamaños reales medidos por TEM, pero empleando una técnica 

más sencilla y menos costosa [66]. Los puntos azules de la figura 6.16 muestran que el 

radio disminuye hasta pH 8,00 para luego mantenerse constante. Esta tendencia, que se 

correlaciona con la del potencial , sugiere que a pH básico y debido a que su carácter 

se hace más hidrofílico, porque los grupos carboxilato se encuentran deprotonados, las 

láminas de GO se encuentran más extendidas. Al disminuir el pH, la protonación de los 

grupos carboxilato disminuye la hidrofilicidad del GO produciendo agregado de las 

partículas e incremento de su radio. Cote y col. [63] observaron un comportamiento 

similar con el pH, estudiando la formación de películas de Langmuir en la interfaz agua-

aire. 
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De esta manera, los incrementos en la corriente observados en las imágenes 

SECM con el aumento del pH de la dispersión de GO están relacionados con una mejor 

disponibilidad de los grupos carboxilato (producto de un ensamblado más eficiente por 

reducción del radio hidrodinámico y aumento de la carga superficial) que favorecen la 

transferencia de carga de FcOH por complementariedad de cargas. 

Para evaluar el efecto del pH sobre la inmovilización de BSA, se autoensamblaron 

dispersiones de GO de pH creciente sobre Au/MPS/PDDA y luego se unió 

covalentemente la proteína, previa activación con EDC/NHS. La cantidad de BSA 

inmovilizada fue determinada mediante experimentos de SPR y se muestra en la figura 

6.17 A. Se puede observar que BSA aumenta hasta pH 8,00, siguiendo la misma 

tendencia que los resultados anteriores: si aumenta la disponibilidad de los grupos 

carboxilato, aumentan los puntos de unión con la proteína. 

 

 
Figura 6.17. A Cubrimientos superficiales de BSA (BSA) en función del pH de la dispersión de 
GO ensamblada sobre Au/MPS/PDDA. Los BSA fueron obtenidos de experimentos de SPR, a 
partir del SPR debido a la inmovilización covalente de la proteína. B Dependencia de Rtc de 
espectros de impedancia en Q/H2Q 2,00 x10-3 M en función del pH de la dispersión de GO 
ensamblada sobre Au/MPS/PDDA. Las barras en naranja corresponden a los valores de Rtc 
obtenidos antes de la inmovilización de BSA y las barras violetas, para los Rtc luego de la unión 
de Au/MPS/PDDA/GO con BSA. 

 

 Los cambios en la plataforma producto de la inmovilización de BSA también 

pueden ser evaluados mediante EIE usando Q/H2Q 2,00 x10-3 M como sonda redox, a 

partir del análisis de las Rtc. El panel B de la figura 6.17 presenta las Rtc obtenidas sobre 

Au/MPS/PDDA/GO (barras naranjas) y Au/MPS/PDDA/GO/BSA (barras violetas) en 

función del pH de la dispersión de GO. Este marcador redox muestra que Rtc es mínimo 

cuando el pH de la dispersión de GO ensamblado es 8,00. Si bien se conoce que GO es 

un aislante desde el punto de vista electroquímico, respecto a la capa de Au/MPS/PDDA 

subyacente posee una cinética de transferencia de carga mayor (sección 2.5.1). Esto se 
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traduce en una disminución en la Rtc conforme se inmoviliza mayor cantidad de GO. Por 

otro lado, dado que a pH 8,00 es cuando se obtiene mayor BSA, en esta condición se 

alcanza el mayor incremento en Rtc cuando se modifica Au/MPS/PDDA/GO con BSA dado 

que la misma actúa como agente bloqueante para la transferencia de carga de Q/H2Q. 

 
6.3.3. Ensamblado no covalente de GO-CHIT 

 
6.3.3.a. Propiedades electroquímicas de Au/MPS/GO-CHIT 
 
 En la figura 6.18 A se muestran los perfiles voltamperométricos obtenidos para 

Au (—), Au/MPS (—), y Au/MPS/GO-CHIT (—) preparados a partir de la adsorción 

durante 60 min de una dispersión de GO-CHIT 0,50 mg mL-1 en presencia de FcOH 5,00 

x10-4 M como sonda redox. Para la adsorción de GO modificado covalentemente con 

CHIT, no fue necesario ensamblar previamente un polímero debido a la 

complementariedad de cargas entre el MPS y los grupos amino del CHIT. 

 A diferencia del caso de Au/MPS/PDDA/GO, el ensamblado de GO-CHIT sobre el 

sustrato modificado con el tiol incrementa Ep en 35,5 mV (figura 6.18 B) y disminuye 

ipa 1, 28 veces (figura 6.18 C). Esto se debe a dos efectos: por un lado, a que el polímero 

actúa como agente bloqueante de la transferencia de carga; y por el otro, a la repulsión 

electrostática entre cargas positivas del CHIT y del producto de oxidación FcOH• + [55]. 

 

 
 

 
 

Figura 6.18. A Perfiles voltamperométricos en FcOH 5,00 x10-4 M obtenidos sobre Au (—), 

Au/MPS (—), y Au/MPS/GO-CHIT (—). Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. v = 

0,050 V s-1. B y C Diferencia de potencial de pico (Ep) y corriente de pico anódica (ipa), 
respectivamente, para los voltamperogramas del panel A. 

 

 Mediante SECM se realizaron estudios electroquímicos complementarios, 

usando FcOH como sonda redox. La figura 6.19 muestra la corriente normalizada del 

UME obtenida sobre Au (a) y Au/MPS/GO-CHIT (b). La modificación de Au con MPS y GO-

CHIT provoca una disminución de la corriente normalizada hasta un valor de (1,139  
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0,005) iT,, en consonancia con los resultados de VC. Se puede observar una respuesta 

electroquímica superficial homogénea indicando que la capa inmovilizada de GO-CHIT 

se encuentra uniformemente distribuida sobre la superficie de Au/MPS. 

 

 
 

Figura 6.19. Imágenes SECM obtenidas sobre Au (a), y Au/MPS/GO-CHIT (b), empleando FcOH 
5,00 x10-4 M como sonda redox. Condiciones experimentales iguales a las de la figura 6.12. 

  
 
6.3.3.b. Inmovilización de BSA sobre Au/MPS/GO-CHIT 
 
 La construcción de la plataforma Au/MPS/GO-CHIT y la inmovilización covalente 

de la proteína, empleando Glut, fueron evaluadas en tiempo real utilizando SPR. La 

figura 6.20 muestra el sensorgrama obtenido durante el proceso de ensamblado.  

 

 
 

Figura 6.20. Sensorgrama para el ensamblado de GO-CHIT (), y luego la activación con Glut 

() e inmovilización covalente de BSA (). Las flechas , , y  representan los enjuagues y 
cambios de medio con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40, ácido acético 1 %V/V, y buffer acetato 
0,020 M pH 5,00; respectivamente.  
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La inyección de GO-CHIT 0,50 mg mL-1 () sobre Au/MPS provoca un incremento 

en SPR debido a la adsorción mediada por cargas complementarias de la dispersión 

sobre la superficie. La misma es rápida, dado que al cabo de 6 min se alcanza el 90 % 

de la señal de equilibrio. Luego del lavado con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 () y el 

cambio de medio, a ácido acético 1% V/V (), se ponen en contacto Au/MPS/GO-CHIT 

con Glut 1 %V/V () por 30 min para activar los grupos amino. Se cambia de medio a 

buffer acetato 0,020 M pH 5,00 () y luego se inyecta BSA 1,00 mg mL-1 () durante 30 

min. El incremento en SPR está asociado a la unión covalente entre el CHIT-Glut y los 

grupos amino de la proteína. 

 A partir de SPR obtenido como consecuencia del agregado de BSA se puede 

calcular BSA (sección 2.8), cuyo valor es de 3,14 x10-12 mol cm-2. En el caso de esta 

plataforma, se inmoviliza una menor cantidad de proteína en comparación con 

Au/MPS/PDDA/GO. 

 

 
 

Figura 6.21. Gráficos de Nyquist para experimentos de EIE en Q/H2Q 2,00 x10-3 M sobre 
Au/MPS/GO-CHIT () y Au/MPS/GO-CHIT/Glut/BSA (). Condiciones experimentales iguales a 
las de la figura 6.14. Las líneas representan la respuesta a partir del ajuste con el circuito de 
la figura 2.8 B (sin el elemento de Warburg). 

 

 Los cambios en el comportamiento electroquímico de la plataforma se evaluaron 

mediante EIE con Q/H2Q 2,00 x10-3 M como sonda redox. La figura 6.21 compara los 

gráficos de Nyquist obtenidos sobre Au/MPS/GO-CHIT () y Au/MPS/GO-CHIT/Glut/BSA 

(), los cuales fueron ajustados con el circuito equivalente de la figura 2.8 B sin el 

elemento de Warburg. Dicho circuito corresponde al modelo de membrana capilar y 

posee dos constantes de tiempo distintas que representan dos zonas de la superficie 
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con k0 significativamente distintas (sección 2.5.1). Esto quiere decir que, si bien el 

cubrimiento de la superficie con GO-CHIT es homogéneo, es probable que el polímero 

esté distribuido cerca de los bordes del GO, donde se encuentran los grupos carboxilato. 

De esta manera quedan expuestas dos zonas a la solución: las que poseen el CHIT y 

aquellas con el GO descubierto. 

 La Rtc total incrementa de (2,4  0,2) x106  para Au/MPS/GO-CHIT a (2,8  0,4) 

x106  para Au/MPS/GO-CHIT/Glut/BSA. De manera similar al sistema PDDA/GO, este 

incremento se debe al efecto bloqueante de la proteína a la transferencia de carga de la 

cupla redox. En este caso, el aumento en la Rtc es sólo de 17 % lo que se correlaciona 

con la pequeña cantidad de proteína inmovilizada, determinada mediante SPR. 

 
6.3.3.c. Efecto del pH sobre la inmovilización de GO-CHIT y BSA 
 
 La reactividad electroquímica superficial de las plataformas Au/MPS/GO-CHIT, 

obtenidas a partir de dispersiones de GO-CHIT preparadas a diferentes pH, fue evaluada 

mediante SECM en modo feedback. La figura 6.22 presenta las imágenes SECM de Au 

(a) y Au/MPS/GO-CHIT a partir del ensamblado de dispersiones de GO-CHIT 0,50 mg   

mL-1 a pH 6,01 (b), 4,49 (c), 3,01 (d), y 1,98 (e).  

 

 
 

Figura 6.22. Imágenes SECM obtenidas sobre Au (a), y Au/MPS/GO-CHIT a partir de dispersiones 
de GO-CHIT 0,50 mg mL-1 preparadas a distintos pHs: 6,01 (b), 4,49 (c), 3,01 (d), y 1,98 (e). 
Condiciones experimentales iguales a la figura 6.12. 

 

 Se observa que conforme disminuye el pH de la dispersión de GO-CHIT, la 

corriente normalizada del UME también disminuye. En la tabla 6.3 se muestran los 

valores de iT/iT, promedio para cada una de las plataformas. Dado que GO-CHIT 
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disminuye la velocidad de la transferencia de carga de FcOH, esa disminución en iT/iT, 

estaría relacionada con un incremento en la cantidad de GO-CHIT sobre la superficie 

conforme disminuye el pH de la dispersión. 

 
Tabla 6.3. Valores de corriente normalizada del UME (iT/iT,) para las imágenes SECM de la figura 
6.22. 

 iT/iT, 

Au 1,268  0,004 

Au/MPS/GO-CHIT (pH 6,01) 1,20  0,01 

Au/MPS/GO-CHIT (pH 4,49) 1,174  0,009 

Au/MPS/GO-CHIT (pH 3,01) 1,139  0,005 

Au/MPS/GO-CHIT (pH 1,98) 1,110  0,003 

 

 Para analizar el efecto del pH en la dispersión coloidal de GO-CHIT, se midieron 

el potencial  y el radio hidrodinámico mediante dispersión de luz dinámica, los cuales 

se muestran en la figura 6.23. Debido a la incorporación de CHIT (su pKa oscila entre 

2,5 – 4,5 dependiendo del tamaño y grado de deacetilación [45]) al GO, las láminas 

pueden ser dispersas en medio acuoso. En medio ácido, como se puede observar en la 

figura 6.23, la dispersión coloidal tiene carga positiva. 

 

 
 

Figura 6.23. Potencial  (eje de la izquierda, ) y radio hidrodinámico (eje de la derecha, ) en 
función del pH para dispersiones acuosas de GO-CHIT 0,50 mg mL-1. El pH de las muestras fue 
ajustado con NaOH/HCl 0,10 M. 
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 Conforme se incrementa el pH de la dispersión de GO-CHIT, el potencial  se 

reduce y el radio hidrodinámico aumenta, lo cual indica que al disminuir la carga 

superficial se observa un agregado de la dispersión producto de la deprotonación de los 

grupos amonio del CHIT [9]. Esto resulta en un “ovillado” del polímero, ya que no están 

presenten las repulsiones electrostáticas, lo cual favorece la formación de agregados 

por interacciones de van de Waals y puentes de hidrógeno. Por encima de pH 5,50 se 

observó que la dispersión no es estable y que precipita una vez suspendido el 

tratamiento de ultrasonido. 

 Dado que la dispersabilidad de las láminas de GO-CHIT aumenta al disminuir el 

pH, esto favorece el autoensamblado sobre Au/MPS: las imágenes SECM de la figura 

6.22 correspondientes a los pH más altos (b, c) muestran un cubrimiento incompleto e 

irregular de la superficie producto del ensamblado de agregados de GO-CHIT. 

 El efecto del pH de la dispersión de GO-CHIT en la inmovilización covalente de 

BSA se evaluó calculando los cubrimientos superficiales, mostrados en la figura 6.24 A. 

Los mismos se determinaron a partir de los SPR de sensorgramas obtenidos a cada pH. 

Siguiendo la tendencia de los resultados anteriores, al disminuir el pH se inmoviliza una 

mayor cantidad de proteína. Esto se debe a que se ensambla una mayor cantidad de 

GO-CHIT sobre Au/MPS, lo cual incrementa la densidad de grupos amino que sirven 

como puntos de anclaje de la BSA. 

 

 
Figura 6.24. A Cubrimientos superficiales de BSA (BSA) en función del pH de la dispersión de 
GO-CHIT ensamblada sobre Au/MPS. B Dependencia de Rtc total de espectros de impedancia 
en Q/H2Q 2,00 x10-3 M en función del pH de la dispersión de GO-CHIT ensamblada sobre 
Au/MPS. Las barras en naranja corresponden a los valores de Rtc obtenidos antes de la 
inmovilización de BSA y las barras violetas, para los Rtc luego de la unión de Au/MPS/GO-CHIT 
con BSA. 
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 Los cambios en la inmovilización de BSA en función del pH de GO-CHIT también 

fueron analizados mediante la Rtc total obtenida a partir de EIE usando Q/H2Q 2,00 x10-

3 M como sonda rédox (figura 6.24 B, barras naranjas). Conforme disminuye el pH de la 

dispersión de GO-CHIT ensamblada sobre Au/MPS, disminuye la Rtc total. Si bien GO-

CHIT es un aislante desde el punto de vista electroquímico, la k0 en comparación con la 

capa subyacente de Au/MPS es mayor. De esta manera, al inmovilizar mayor cantidad 

de GO-CHIT disminuye la Rtc total. 

 Dado que BSA aumenta cuando el pH disminuye, la modificación de Au/MPS/GO-

CHIT con BSA produce un aumento en la diferencia de Rtc total de la plataforma, con y 

sin proteína (figura 6.24 B, barras violetas). Dicha diferencia en Rtc se acentúa con la 

disminución del pH: en la condición óptima (pH 2,48) el incremento en Rtc es del doble. 

 
6.3.4. Ensamblado no covalente de RGO-CHIT 

 
6.3.4.a. Propiedades electroquímicas de Au/MPS/RGO-CHIT 
 
 El efecto de la adsorción de RGO-CHIT sobre la respuesta electroquímica de 

Au/MPS fue estudiado mediante VC utilizando FcOH 5,00 x10-4 M como sonda redox. La 

figura 6.25 A muestra los perfiles voltamperométricos obtenidos sobre Au (—), Au/MPS 

(—), y Au/MPS/RGO-CHIT (—) preparado a partir de la adsorción de una dispersión de 

RGO-CHIT 0,50 mg mL-1 durante 60 min. Los gráficos de barra de las figuras 6.25 B y C 

presentan los parámetros electroquímicos Ep y ipa, respectivamente, obtenidos a partir 

de los voltamperogramas sobre cada plataforma. 

 

  

Figura 6.25. A Perfiles voltamperométricos en FcOH 5,00 x10-4 M obtenidos sobre Au (—), 

Au/MPS (—), y Au/MPS/RGO-CHIT (—). Electrolito soporte: buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. v = 

0,050 V s-1. B y C Diferencia de potencial de pico (Ep) y corriente de pico anódica (ipa), 
respectivamente, para los voltamperogramas del panel A. 
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 El ensamblado de RGO-CHIT sobre Au/MPS produce una disminución del Ep, de 

(127  4) mV a (93  4) mV, asociada a una mejora en la cinética de la transferencia de 

carga de la cupla redox. En la sección 6.3.1 se demostró que al reducir GO-CHIT con 

NaBH4 se restablece parcialmente la red grafítica sp2 del nanomaterial por lo que, 

cuando se ensambla al mismo sobre la plataforma se favorece la “comunicación 

electroquímica” con la sonda [67]. 

 

 
 

Figura 6.26. Imágenes SECM obtenidas sobre Au (a), y Au/MPS/GO-CHIT (b), empleando FcOH 
5,00 x10-4 M como sonda redox. Condiciones experimentales iguales a la figura 6.12. 

 

 Se realizaron estudios de las plataformas mediante SECM con el fin de 

caracterizar la reactividad electroquímica superficial. La figura 6.26 muestra las 

imágenes SECM de corriente normalizada obtenidas sobre Au (a) y Au/MPS/RGO-CHIT 

(b). La corriente normalizada promedio de Au/MPS/RGO-CHIT es estadísticamente igual 

a la del electrodo desnudo: (1,26  0,03) y (1,268  0,004) iT,, respectivamente. Sin 

embargo, la respuesta sobre Au/MPS/RGO-CHIT no es uniforme, indicando que la 

adsorción de RGO-CHIT es heterogénea. Las zonas de corriente más alta corresponden 

a zonas cubiertas por la dispersión mientras las de corriente más baja, a zonas donde el 

cubrimiento de RGO-CHIT es bajo o nulo. 

  
6.3.4.b. Inmovilización de BSA sobre Au/MPS/RGO-CHIT 
 
 Mediante SPR se evaluó el autoensamblado de RGO-CHIT y la inmovilización, 

mediada por Glut, de BSA. La figura 6.27 ilustra el sensorgrama obtenido durante la 

construcción de la plataforma Au/MPS/RGO-CHIT y la posterior inmovilización covalente 

de la proteína.  
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Figura 6.27. Sensorgrama para el ensamblado de RGO-CHIT (), y luego la activación con Glut 
() e inmovilización covalente de BSA (). Las flechas , , y  representan los enjuagues y 
cambios de medio con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40, ácido acético 1 %V/V, y buffer acetato 
0,020 M pH 5,00; respectivamente. Condiciones experimentales como en la sección 6.2.2.a. 

 

 
 

Figura 6.28. Gráficos de Nyquist para experimentos de EIE en Q/H2Q 2,00 x10-3 M sobre 
Au/MPS/RGO-CHIT () y Au/MPS/RGO-CHIT/Glut/BSA (). Condiciones experimentales iguales 
a las de la figura 6.14. Las líneas representan la respuesta a partir del ajuste con el circuito de 
la figura 2.8 B (sin el elemento de Warburg). 

 

 La interacción de Au/MPS con la dispersión de RGO-CHIT 0,50 mg mL-1 () 

produce un aumento de SPR asociado a la adsorción de la dispersión sobre el sustrato 

de carga complementaria. Luego del lavado con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 () se 

0 30 60 90 120
-1500

-1200

-900

-600

-300
BSA

Glut


S

P
R
/m

°

Tiempo/min

RGO-CHIT

0 2 4 6 8

0

-2

-4

-6

-8

Z
''
/x

1
0

5
 

Z'/x10
5
 



 

 179 
 

activan los grupos amino expuestos de Au/MPS/RGO-CHIT con Glut 1 %V/V () por 30 

min. Posterior al cambio de medio a buffer acetato 0,020 M pH 5,00 (), se inyecta BSA 

1,00 mg mL-1 (). El cambio en el ángulo de SPR permitió determinar BSA para 

Au/MPS/RGO-CHIT, el cual fue de 4,46 x10-12 mol cm-2. 

Al igual que en los casos anteriores, la modificación con BSA genera cambios en 

las propiedades interfaciales de la plataforma que pueden ser evaluadas mediante EIE. 

La figura 6.28 muestra los gráficos de Nyquist obtenidos sobre Au/MPS/RGO-CHIT () y 

Au/MPS/RGO-CHIT/Glut/BSA () en solución de Q/H2Q 2,00 x10-3 M. Los espectros de 

impedancia fueron ajustados con el circuito equivalente de la figura 2.8 B sin el 

elemento de Warburg. La utilización del modelo de membrana capilar implica la 

presencia de dos zonas con k0 aparente distintas debido a la distribución del polímero 

bloqueante y la superficie conductora del RGO (sección 6.3.3.b). 

 La inmovilización covalente de BSA sobre Au/MPS/RGO-CHIT provoca el 

incremento en la Rtc total de (7,6  0,6) x105 a (2,0  0,2) x106 . De manera similar a las 

plataformas con GO y GO-CHIT, la disminución en la accesibilidad de la sonda a la 

superficie electroactiva por la presencia de la proteína produce este aumento en Rtc.  

 
6.3.4.c. Efecto del pH sobre la inmovilización de RGO-CHIT y BSA 
 
 Se estudió el efecto del pH de la dispersión de RGO-CHIT sobre las propiedades 

electroquímicas de Au/MPS/RGO-CHIT. Las imágenes SECM de la figura 6.29 presentan 

la reactividad superficial para Au (a) y Au/MPS/RGO-CHIT a partir del ensamblado de 

dispersiones de RGO-CHIT 0,50 mg mL-1 a distintos pHs: 5,80 (b), 4,00 (c), 2,95 (d) y 1,95 

(e). 

 En la tabla 6.4 se muestran los valores de iT/iT, promedio para cada una de las 

superficies. Se observa que la modificación con la dispersión de RGO-CHIT a pH 5,80 no 

incrementa la corriente normalizada respecto a la superficie de Au. Esto se puede 

explicar por el hecho que a pH cercanos a 7 las cadenas de CHIT se encuentran poco 

protonadas (figura 6.23), haciendo que el polímero no se encuentre extendido sino 

ovillado y bloqueando la conducción de las láminas de RGO. Al disminuir el pH de la 

dispersión a 4,00, la iT/iT, comienza a aumentar. La respuesta en corriente es poco 

regular lo cual indica la formación de agregados sobre la superficie, dado que la 

dispersabilidad de RGO-CHIT no es buena. La reducción del pH a 2,95 y 1,95 genera 

aumentos marcados en la corriente normalizada y superficies con una respuesta más 

homogénea, sugiriendo cubrimientos regulares de RGO-CHIT. 
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Figura 6.29. Imágenes SECM obtenidas sobre Au (a), y Au/MPS/RGO-CHIT a partir de 
dispersiones de RGO-CHIT 0,50 mg mL-1 preparadas a distintos pHs: 5,80 (b), 4,00 (c), 2,95 (d), 
y 1,95 (e). Condiciones experimentales iguales a la figura 6.12. 

 

 

Tabla 6.4. Valores de corriente normalizada del UME (iT/iT,) para las imágenes SECM de la figura 
6.29. 

 iT/iT, 

Au 1,268  0,004 

Au/MPS/RGO-CHIT (pH 5,80) 1,186  0,006 

Au/MPS/RGO-CHIT (pH 4,00) 1,26  0,03 

Au/MPS/RGO-CHIT (pH 2,95) 1,294  0,009 

Au/MPS/RGO-CHIT (pH 1,95) 1,322  0,008 

 

 Los resultados anteriores demuestran que, a pesar de que el CHIT que modifica 

a RGO sea un bloqueante para la transferencia de carga, cuando la dispersabilidad de 

RGO-CHIT es óptima (a pHs bajos) prima el comportamiento conductor del RGO. 

 El pH de RGO-CHIT también tiene un marcado efecto en la inmovilización de BSA. 

La disminución del pH de la dispersión provoca un incremento en la cantidad de 

proteína covalentemente inmovilizada, como lo muestran los BSA (figura 6.30 A) 

obtenidos mediante experimentos de SPR. Al inmovilizar mayor cantidad de CHIT 

aumenta la cantidad de grupos amino disponibles que sirven de puntos de anclaje para 

BSA.  

 La unión de BSA a Au/MPS/RGO-CHIT produce cambios en la región interfacial 

que, de la misma manera que con las plataformas anteriores, puede ser evaluado 
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mediante EIE. La Rtc total (figura 6.30 B), obtenida a partir de experimentos de EIE con 

Q/H2Q 2,00 x10-3 M para Au/MPS/RGO-CHIT, disminuye al reducir el pH de la dispersión 

ensamblada. Dado que RGO-CHIT es conductor y posee un alto porcentaje de C sp2, 

dicha disminución está asociada a un aumento en la k0 (ecuación 2.13) por el 

ensamblado de una mayor cantidad de RGO-CHIT al reducir el pH. 

 

 
Figura 6.30. A Cubrimientos superficiales de BSA (BSA) en función del pH de la dispersión de 
RGO-CHIT ensamblada sobre Au/MPS. B Dependencia de Rtc total de espectros de impedancia 
en Q/H2Q 2,00 x10-3 M en función del pH de la dispersión de RGO-CHIT ensamblada sobre 
Au/MPS. Las barras en naranja corresponden a los valores de Rtc obtenidos antes de la 
inmovilización de BSA y las barras violetas, para los Rtc luego de la unión de Au/MPS/RGO-CHIT 
con BSA. 

 

 Al inmovilizar covalentemente BSA sobre las plataformas a cada pH, la Rtc total 

aumenta en comparación a la obtenida sin BSA (figura 6.30 B, barras violetas) debido 

al bloqueo de la superficie. Dado que la plataforma ensamblada a pH 1,95 es la que 

posee mayor cantidad de RGO-CHIT es la que presenta el mayor cambio en la Rtc. 

 
6.3.5. Inmovilización covalente de GO-CHIT y RGO-CHIT 
 
 La inmovilización covalente de GO-CHIT y RGO-CHIT se llevó a cabo activando la 

plataforma Au/4ATP con Glut y luego dejando interaccionar la superficie activada con la 

dispersión correspondiente. La modificación sucesiva de la plataforma fue evaluada 

mediante VC utilizando a FcOH 5,00 x10-4 M como marcador redox. La figura 6.31 A 

muestra los perfiles voltamperométricos obtenidos sobre Au (—), Au/4ATP (—), 

Au/4ATP/Glut/GO-CHIT (—), y Au/4ATP/Glut/RGO-CHIT (—) preparados a partir de la 

interacción de Au/4ATP/Glut con dispersiones de GO-CHIT ó RGO-CHIT 0,50 mg mL-1 a 

pH 1,95, durante 15 h. El ensamblado del tiol 4ATP sobre Au produce una disminución 

en la ipa de FcOH (figura 6.31 B) debido a la repulsión electrostática del producto de 
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oxidación y los grupos amino de la monocapa del tiol. La inmovilización de las 

dispersiones sobre Au/4ATP/Glut no genera cambios marcados en Ep y ipa (figura 6.31 

B y C, respectivamente) aún después de 15 h de dejar interacción, lo cual indica que no 

hay un cambio apreciable en las propiedades electroquímicas de la plataforma. Esto 

sugiere una baja densidad de modificación de Au/4ATP/Glut con GO-CHIT y RGO-CHIT. 

 

 
 

  
Figura 6.31. A Perfiles voltamperométricos en FcOH 5,00 x10-4 M sobre Au (—), Au/4ATP (—), 

Au/4ATP/Glut/GO-CHIT (—), y Au/4ATP/Glut/RGO-CHIT (—). Electrolito soporte: buffer fosfato 

0,050 M pH 7,40. v = 0,050 V s-1. B y C Diferencia de potencial de pico (Ep) y corriente de pico 
anódica (ipa), respectivamente, para los voltamperogramas del panel A. 

 

La inmovilización covalente de GO-CHIT y RGO-CHIT fue evaluada en tiempo real 

a través de SPR. Las figuras 6.32 A y B muestran los sensorgramas obtenidos durante 

la construcción de las plataformas a partir de dispersiones de GO-CHIT y RGO-CHIT, 

respectivamente. En primer término se activaron los grupos amino de Au/4ATP con Glut 

1 %V/V () para poder luego enlazar covalentemente GO-CHIT ó RGO-CHIT () incubando 

durante 15 hs una dispersión del nano-material correspondiente a pH 1,95 (secciones 

6.3.3.c y 6.3.4.c). Se seleccionó dicho tiempo de incubado para alcanzar una 

modificación con la mayor cantidad posible de dispersión, ya que a tiempos menores se 

encontraron cubrimientos prácticamente nulos de BSA. A continuación, se bloquearon 

los grupos amino de 4ATP que no reaccionaron con etanolamina 1,0 M pH 8,30 durante 

15 min (). Luego de los enjuagues correspondientes se activaron nuevamente los 

grupos amino del CHIT con Glut () y se inmovilizó covalentemente BSA (), siguiendo el 

mismo protocolo de las secciones 6.3.3.b y 6.3.4.b. Al igual que en los casos anteriores, 

a partir de SPR se pudieron calcular los BSA para Au/4ATP/Glut/GO-CHIT/Glut/BSA y 

Au/4ATP/Glut/RGO-CHIT/Glut/BSA los cuales fueron, respectivamente, 1,64 x10-12 y 2,37 

x10-12 mol cm-2. En consonancia con los resultados de caracterización electroquímica, la 

modificación con la proteína fue más baja en comparación a las plataformas 

ensambladas no covalentemente. Estos resultados, y los tiempos prolongados de 
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modificación de esta estrategia, permiten concluir que la inmovilización covalente de los 

derivados de grafeno no presenta ventajas comparativas superiores frente a las 

metodologías no covalentes. 

 

 
 

 
 

Figura 6.32. Sensorgramas para el ensamblado covalente por incubado en dispersiones de GO-
CHIT (A) y RGO-CHIT (B). Las flechas , y  representan los enjuagues y cambios de medio con 
ácido acético 1 %V/V, y buffer acetato 0,020 M pH 5,00; respectivamente. Condiciones 
experimentales como en la sección 6.2.2.a. 

  

 
6.3.6. Comparación de las estrategias de inmovilización no covalentes 
 
 A partir de una inspección rápida de los resultados se concluye que entre las 

estrategias covalentes y las no covalentes de inmovilización de los nanomateriales 

derivados de grafeno, las nos covalentes arrojan cubrimientos de BSA más grandes, 

cambios marcados en las propiedades electroquímicas y rapidez y simplicidad en el 

preparado e las plataformas. 
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Tabla 6.5. Comparación de los resultados más relevantes para las estrategias de inmovilización no covalentes: Au/MPS/PDDA/GO, Au/MPS/GO-CHIT, y 
Au/MPS/RGO-CHIT. En todos los casos, los resultados mostrados corresponden a la condición óptima de pH. 

 PDDA/GO GO-CHIT RGO-CHIT 

Reactividad 

superficial 

(SECM) a 

   

BSA/mol cm-2 9,18 x10-12 4,33 x10-12 5,50 x10-12 

Cubrimiento 

superficial de 

nano-material b 

/mg cm-2 

6,90 x10-4 3,78 x10-4 3,64 x10-4 

% aumento Rtc c 269 110 821 

a Corresponden a las imágenes SECM mostradas en las secciones anteriores, presentadas en 2D. 
b Obtenido de ensamblar PDDA/GO, GO-CHIT ó RGO-CHIT sobre una cubeta de cuarzo (sección 2.10.1) en las mismas condiciones al ensamblado sobre 
electrodos de Au. Luego de tomar los espectros UV-Vis correspondientes se obtuvieron los cubrimientos a partir de los coeficientes de extinción 
determinados. (GO,230 nm) = 49,0 mL mg-1 cm-1. (GO-CHIT,232 nm) = 22,4 mL mg-1 cm-1. (RGO-CHIT,258 nm) = 22,0 mL mg-1 cm-1. 
c Calculado como [Rtc(con BSA) – Rtc(sin BSA)]*100/ Rtc(sin BSA). 
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En la tabla 6.5 se presenta un resumen de los datos más relevantes para realizar 

dicha comparación: la reactividad superficial a partir de imágenes SECM usando FcOH 

como sonda, los cubrimientos de la proteínas modelo obtenidos mediante SPR, la 

cantidad de nanomaterial inmovilizado (a partir de experimentos UV-Vis inmovilizando 

al nanomaterial correspondiente sobre cuarzo activado) y el porcentaje de incremento 

de Rtc para los experimentos de EIE con Q/H2Q 2,00 x10-3 M como cupla redox. 

De todas las plataformas, sobre Au/MPS/PDDA/GO se obtienen los mayores 

cubrimientos de BSA. En consecuencia, para el desarrollo de biosensores de afinidad 

donde la capa de reconocimiento es una proteína y donde el método de detección es 

directo y depende de la cantidad de proteína inmovilizada (SPR, por ejemplo) 

Au/MPS/PDDA/GO es la plataforma de elección. 

 Desde el punto de vista electroquímico, la plataforma que presenta mayores 

cambios en la respuesta frente a la inmovilización de la proteína es Au/MPS/RGO-CHIT. 

Esta mayor sensibilidad electroquímica no está asociada al BSA ni a la cantidad de 

nanomaterial inmovilizado, dado que Au/MPS/PDDA incorpora cerca del doble de GO 

que RGO-CHIT sobre Au/MPS. Al ser RGO-CHIT mejor conductor, la velocidad de 

transferencia de carga es mayor sobre dicha plataforma por lo que es razonable esperar 

que su respuesta electroquímica sea más sensible al bloqueo superficial. Sobre la base 

de estos resultados, para el desarrollo de biosensores donde el método de detección la 

detección se haga a partir de cambios en las propiedades electroquímicas, 

Au/MPS/RGO-CHIT es la plataforma analítica. 

 

 
 
 Se modificó covalentemente a GO con CHIT, un polímero rico en grupos amino, 

y luego se redujo químicamente para obtener RGO-CHIT. La caracterización por 

espectroscopia IR, UV-Vis y Raman y TGA permitió evaluar la modificación exitosa con 

CHIT y la restauración de la red de C sp2 del RGO-CHIT. Los nanomateriales sintetizados 

fueron utilizados para modificar covalente y no covalentemente a sustratos de Au, previa 

derivatización de la superficie con un tiol. 

 Las estrategias covalentes de inmovilización sobre Au/4ATP/Glut brindaron 

cubrimientos bajos de BSA y tiempos de preparación prolongados por lo que no 

muestran ventajas competitivas frente a las metodologías no covalentes estudiadas en 

el presente capítulo. 

En el caso de las estrategias no covalentes se evaluaron las plataformas 

Au/MPS/PDDA/GO, Au/MPS/GO-CHIT y Au/MPS/RGO-CHIT. En los tres casos se 

encontraron cambios significativos en la respuesta electroquímica y reactividad 
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superficial usando FcOH como sonda redox. A partir de SPR se evaluó en tiempo real la 

construcción de las arquitecturas supramoleculares y se obtuvieron los cubrimientos 

superficiales de BSA, la proteína utilizada como modelo. A partir de la variación del pH 

de las dispersiones ensambladas se encontró que la dispersabilidad y la carga superficial 

son factores determinantes de la cantidad de nanomaterial inmovilizado y de las 

propiedades electroquímicas de las plataformas. Au/MPS/PDDA/GO fue la plataforma 

que presentó la mayor capacidad de inmovilización de la proteína modelo, mientras que 

Au/MPS/RGO-CHIT fue la de mayor sensibilidad electroquímica frente la inmovilización 

de la misma. Así, la primera plataforma sería la indicada para biosensores de afinidad 

con detección óptica mientras que la segunda, para biosensores electroquímicos de 

afinidad. 
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Como se demostró en el capítulo anterior, la plataforma 

PDDA/GO fue la que presentó mejor capacidad de 

inmovilizar a una proteína modelo. Sobre esa base, en el 

presente capítulo se discute el autoensamblado de 

multicapas tipo PDDA/GO sobre Au/MPS y las posterior 

inmovilización del anticuerpo Anti-Gal3 a través del 

acoplamiento por afinidad con el ácido 3-

aminofenilborónico. El objetivo final es desarrollar un 

inmunosensor plasmónico para la detección sensible y 

selectiva de Gal3, una lectina marcadora de riesgo de 

insuficiencia cardíaca aguda. Mediante SPR, 

espectroscopia UV-Vis y SECM se analizó el crecimiento de 

la arquitectura supramolecular Au/MPS/(PDDA/GO)n, las 

propiedades ópticas y electroquímicas de las películas 

formadas y la cantidad de proteína covalentemente 

inmovilizada. Se muestran las ventajas de utilizar GO en la 

construcción de biosensores plasmónicos y se analizan los 

parámetros analíticos del biosensor propuesto tales como 

selectividad, sensibilidad y rango lineal. 
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7.1.1. Anticuerpos e inmunosensores 
 
 Los anticuerpos son glicoproteínas presentes en el suero sanguíneo de todos los 

vertebrados y son empleados por el sistema inmunológico para identificar y neutralizar 

elementos extraños y potencialmente dañinos como bacterias, virus o parásitos [1]. Su 

estructura básica consta de dos subunidades pesadas (P, en color gris en la figura 7.1) 

de  50 kDa y de dos livianas (L, en color celeste en la figura 7.1) de  23 kDa. Estos 

dominios se mantienen unidos por puentes disulfuro e interacciones no covalentes y 

hacen que los anticuerpos posean forma de Y, donde las dos regiones superiores se 

denominan Fab y la inferior, Fc. 

 

 
 

Figura 7.1. Esquema de la estructura de un anticuerpo. 
 

 Los anticuerpos poseen dos dominios: uno que se conserva independientemente 

del tipo de anticuerpo y se denomina constante (C, en la figura 7.1) y otro hipervariable 

que es el que determina la especificidad hacia un dado antígeno (V, en la figura 7.1). 

Cada anticuerpo posee dos sitios de unión del antígeno (en la región Fab), formados por 

los dominios VP y VL y una cadena glicosídica en la región Fc (se muestra con esferas más 

grandes en la figura 7.1). 

 Desde el punto de vista analítico, los anticuerpos revisten una gran importancia 

debido a la capacidad de actuar como capa de bio-reconocimiento de elevada 

selectividad [2]. En este sentido, los inmunosensores han sido utilizados para cuantificar 

y detectar proteínas, toxinas biológicas, y biomarcadores en un campo amplio como 
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seguridad alimenticia, química farmacéutica, monitoreo ambiental y bioquímica clínica 

[2–5]. 

 

 
 

Figura 7.2. Esquemas de detección directo (a) e indirectos (b y c) para un inmunosensor óptico 
o electroquímico.  

 

 La estrategia de detección del antígeno determinará la rapidez, sencillez y 

sensibilidad de la medida [6,7], independientemente de que el transductor utilizado sea 

óptico o electroquímico. Existen dos metodologías reportadas en bibliografía: la directa 

(Figura 7.2 a) y las indirectas (Figura 7.2 b y c) [6,7]. La primera consiste en detectar el 

evento de bio-reconocimiento entre el antígeno y el anticuerpo a través del cambio en 

la respuesta electroquímica de una sonda redox externa (transducción electroquímica) 

o a través del cambio en la señal óptica producto de la adsorción específica del antígeno 

(transducción óptica). El esquema indirecto mediante anticuerpos secundarios (figura 

7.2 b) consiste en unir al complejo antígeno-anticuerpo otro anticuerpo secundario 

marcado con una enzima redox o un compuesto que maximice la señal óptica. La otra 

estrategia indirecta (figura 7.2 c) consiste en un ensayo competitivo entre el antígeno a 

determinar y otro marcado. Las metodologías indirectas, si bien son más sensibles y 

selectivas que las directas, presentan la desventaja de tener más etapas en su 

construcción, ser más costosas y requerir de mayor cantidad de parámetros analíticos 

a optimizar [4]. 

 Otro aspecto experimental crucial para el desarrollo de inmunosensores es la 

metodología de inmovilización del anticuerpo sobre el sustrato sólido [5,6]. Esto se debe 

que al inmovilizar el anticuerpo, se pueden producir cambios en el microambiente de la 

proteína que alteren los sitios de unión del antígeno y afecten negativamente sobre las 

propiedades de bio-reconocimiento. Entre las numerosas técnicas, las tres más 

extendidas son la fisisorción, la inmovilización covalente y la unión mediante 

interacciones de afinidad específicas [5,6]. En términos generales, las metodologías 

covalentes y orientadas mejoran la sensibilidad y especificidad del biosensor [8,9]. 
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7.1.2. Biomarcadores cardíacos 
 
 En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares se consideran la pandemia 

más significativa del siglo XXI. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud de 

la Nación, de las 3.200.000 personas que murieron en Argentina desde 2000 a 2012, el 

26 % tuvo como causa de muerte complicaciones cardiovasculares. La característica 

silenciosa y crónica de las cardiopatías ha impulsado la investigación de moléculas que 

permitan su diagnóstico precoz y sirvan como marcadores para el pronóstico tanto en 

la fase crónica, como en la aguda. 

 Un biomarcador es una molécula, proteína o enzima presente en sangre que 

proporciona un valor diagnóstico y pronóstico independiente y cuya concentración 

refleja un estado de enfermedad o trastorno subyacente [10,11]. En la actualidad, 

existen numerosos biomarcadores estandarizados en las prácticas de bioquímica clínica 

que dan cuenta de los distintos estadios de infarto agudo de miocardio cuando ya existe 

daño tisular en el corazón. Entre los mismos se puede mencionar al complejo proteico 

troponina T e I (más específico del síndrome coronario agudo) [12], a la enzima cardíaca 

creatina-kinasa y a la mioglobina [13]. Existen otros marcadores, como los péptidos 

natriuréticos tipo B que son implementados en la detección y diagnóstico de 

insuficiencia cardíaca aguda [14]. Los biomarcadores mencionados anteriormente 

sirven para diagnosticar las cardiopatías en pacientes que ya presentan sintomatología 

[11]. En este sentido, la tendencia de la medicina es hacia la prevención de las 

enfermedades más que a la cura, por lo que se necesita de nuevos biomarcadores que 

cumplan esta función [15]. 

 

 
 

Figura 7.3. Estructura de la proteína Gal3 humana, donde las secciones planas representan 
las láminas . 

 

 La galectina-3 (Gal3) es una proteína de 26 kDa de la familia de las lectinas que 

posee afinidad por los -galactósidos, dado que en su estructura posee un dominio de 
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reconocimiento de carbohidratos [16] (figura 7.3). Entre sus funciones se encuentran la 

activación de macrófagos; el quimiotaxismo; la regulación de la proliferación celular, de 

la señalización intracelular y la expresión genética; el control de la apoptosis; y la 

interacción entre células y con la matriz extracelular [17]. Dada la multiplicidad de 

procesos fisiológicos en los que está involucrada esta proteína, los cambios en sus 

niveles de expresión están asociados a procesos patológicos como cáncer, diabetes y 

resistencia a la insulina, complicaciones durante el embarazo, inflamación y fibrosis, 

enfermedades cardíacas e infarto [18]. 

 Las investigaciones de los últimos 10 años han demostrado que esta proteína 

juega un papel fundamental en el remodelado cardíaco que deriva, en última instancia, 

en el síndrome de insuficiencia cardíaca aguda (ICA) [17]. Se cree que los efectos dañinos 

de Gal3 se deben a la capacidad de la misma de unirse a proteínas de la matriz 

extracelular como lamininas, fibronectinas y colágeno. La Gal3 se origina en el tejido 

cardíaco pero es subsecuentemente secretada al torrente sanguíneo, por lo que 

concentraciones elevadas de esta proteína están asociadas a un alto riesgo de 

desarrollar ICA [16–18]. El incremento crónico en la cantidad de Gal3 induce una 

fibrogénesis activa y puede producir un remodelado cardíaco patológico. 

 Los ensayos de los niveles de Gal3 como biomarcador de la fibrosis miocárdica 

son prescriptos para estratificar el nivel de riesgo del paciente. Así, aquellos que 

presentan un nivel de Gal3 en suero menor que 17,80 ng mL-1 se consideran de riesgo 

bajo y aquellos cuyos niveles superan los 25,90 ng mL-1 poseen hasta un 80 % de 

probabilidad de sufrir ICA [19,20]. 

 
7.1.3. Empleo de grafeno y nanomateriales derivados en SPR 
 
 La espectroscopia SPR se basa en la resonancia de la luz incidente con los 

polaritones plasmónicos superficiales debido a la oscilación colectiva de la densidad de 

carga en la interfaz entre una película delgada de un metal y un dieléctrico (sección 2.8). 

Debido a la confinación del campo electromagnético en la región interfacial solución-

Au, esta técnica es muy útil para estudiar fenómenos de adsorción-desorción sobre 

superficies lo cual ha sido ampliamente explotado para el desarrollo de biosensores 

ópticos [21–23].  

Las aplicaciones analíticas actuales están convergiendo a sistemas de detección 

de molécula única por lo que se requiere de metodologías con sensibilidades cada vez 

mayores [24]. En este sentido, la incorporación de nanoestructuras plasmónicas a los 

sustratos sensores de SPR es una de las estrategias más prometedoras debido a los 

incrementos por campo acoplado [25]. El grafeno y sus materiales derivados 

representan una novedosa y poco explorada alternativa debido a dos factores: la 
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transmitancia de una lámina de grafeno es de 97,7 % y los polaritones plasmónicos 

superficiales poseen elevado confinamiento y alta propagación [26,27]. 

 

 
 

Figura 7.4. Sensibilidad en el cambio de señal de SPR sobre el chip sensor de Au y sobre 
películas de GO y RGO. Imagen tomada de Ref. [28]. 

 

Algunos resultados experimentales y cálculos teóricos [28–31] han postulado y 

predicho que la incorporación de grafeno sobre la superficie del sensor de Au puede 

mejorar la sensibilidad de SPR. La mejora en la sensibilidad (m, ecuación 2.17) se debe 

a que frente a una dada variación en el índice de refracción de la zona cercana a la 

superficie de Au, se produce un cambio más marcado del SPR, producto de la variación 

en la constante de propagación de los polaritones plasmónicos superficiales de la 

película de Au [30]. Chung y col. [28] determinaron cuantitativamente los cambios en la 

sensibilidad de un instrumento de SPR, que mide en unidades de índice de refracción 

(RIU), para la deposición de películas de GO y RGO (figura 7.4). Al comparar los datos 

con la sensibilidad sobre el sustrato de Au sin modificar observaron una mejora en m 

para la primera capa de GO y RGO, mientras que el ensamblado de mayor cantidad de 

material arrojó resultados dispares. Otros autores han reconocido también que el 

incremento de la sensibilidad se debe no sólo a las propiedades plasmónicas del grafeno 

y derivados, sino también a un incremento en el área superficial expuesta a la solución, 

lo que provoca un aumento en la cantidad de moléculas adsorbidas sobre el sustrato 

[30]. 

 En el presente capítulo se presenta un inmunosensor plasmónico para la 

detección de Gal3. En el Capítulo 6 se demostró que la inmovilización por 

autoensamblado LBL del policatión PDDA y GO sobre Au/MPS permite alcanzar un 

elevado cubrimiento superficial de proteína total. Sobre la base de estos resultados se 

inmovilizó un anticuerpo monoclonal anti-Gal3 sobre Au/MPS/(PDDA/GO)n para el 
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desarrollo de una estrategia de cuantificación plasmónica directa del biomarcador. Se 

discute la influencia del número de bicapas PDDA/GO inmovilizadas en términos de las 

propiedades ópticas y electroquímicas de la plataforma Au/MPS/(PDDA/GO)n y su efecto 

en la cantidad de proteína inmovilizada con el fin de unir covalentemente anti-Gal3. Una 

vez optimizadas las condiciones de unión del anticuerpo se evaluarán la especificidad, 

selectividad y linealidad en la respuesta del inmunosensor desarrollado. 

 

 
 
 La galectina-3 recombinante humana (Gal3, 1154-GA-050) fue obtenida de R&D 

Systems. El anticuerpo monoclonal de rata anti-Gal3 (B2C10: sc-32790) se obtuvo de 

Santa Cruz Biotechnology. Su paratopo reconoce los primeros 18 aminoácidos de Gal3. 

El ácido 3-aminofenilborónico (3ABA, Cat. 410705), 1-etil-3-(3-

dimetilaminopropil)carbodiimida (EDC, Cat. 03449), N-hidroxisuccinimida (NHS, Cat. 

130672), y la albúmina sérica bovina (BSA, Cat. 05482) se obtuvieron de Sigma-Aldrich. 

 
7.2.1. Ensamblado LBL de PDDA/GO 
 

Los sustratos de Au fueron modificados con el tiol 3-mercaptopropan-sulfonato 

de sodio (MPS) de acuerdo el procedimiento descripto en la sección 2.11.1. La 

deposición LBL de PDDA y GO se llevó cabo siguiendo un procedimiento similar al 

descripto en el Capítulo 6. Las multiestructuras Au/MPS/(PDDA/GO)n fueron construidas 

por inmersión en solución de PDDA 1,00 mg mL-1 (preparada en buffer fosfato 0,050 M 

pH 7,40) durante 7 min y luego en una dispersión de GO 0,50 mg mL-1 (pH = 8,00) durante 

20 min. Este procedimiento se repitió n veces para el autoensamblado de las multicapas 

sobre Au/MPS. 

 
7.2.2. Construcción del inmunosensor de Gal3 

 
 La modificación de Au/MPS/(PDDA/GO)n se esquematiza en la figura 7.5. Luego 

del ensamblado de las multicapas se procede a activar los grupos carboxilato del GO 

con EDC 0,050 M/NHS 0,050 M (preparados en buffer fosfato 0,050 M pH 7,40) durante 

20 min. Luego se pone en contacto la superficie activada con una solución de ácido 3-

aminofenilborónico (3ABA) 0,050 M durante 30 min. El bloqueo de los grupos 

carboxilato activados que no reaccionaron se realizó mediante inmersión en solución 

de etanolamina 1,00 M pH 8,30 durante 20 min. A continuación, se dejó interaccionar a 

la superficie con una solución de anti-Gal3 0,10 mg mL-1 (preparada en buffer fosfato 

salino 0,100 M pH 7,40) durante 40 min para inmovilizar el anticuerpo. Con el fin de 

bloquear los sitios de adsorción inespecífica se agregó una solución de BSA 2,00 %P/V 
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durante 30 min. La detección del antígeno Gal3 se llevó a cabo por inyección de una 

solución de la proteína durante 60 min. 

 

 
 

Figura 7.5. Esquema de la construcción del inmunosensor a Gal3. 
 
 

 
 
7.3.1. Propiedades ópticas de Au/MPS/(PDDA/GO)n 
 
 En la sección 6.3.2 se estudió el crecimiento de la primer bicapa de PDDA/GO 

sobre Au/MPS. Se demostró que la adsorción del policatión y de GO mediada por 

reversión de cargas se lleva a cabo de manera rápida y que se producen cambios en las 

propiedades electroquímicas y ópticas de la plataforma conforme crece la 

multiestructura. 

 La figura 7.6 A muestra el sensorgrama obtenido durante el crecimiento por 

autoensamblado LBL de Au/MPS/(PDDA/GO)n para la inmovilización de 5 bicapas de 

PDDA/GO (n = 5). Luego de la adsorción de PDDA () y GO (), se procedió a lavar la 

superficie con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 () y solución con pH 8,00 (), 

respectivamente, con el fin de eliminar el material débilmente adsorbido. Los ciclos de 

adsorción sucesivos producen incrementos en el SPR indicando que hay inmovilización 

efectiva de PDDA/GO sobre Au/MPS con el consecuente crecimiento de la 

multiestructura. Sin embargo conforme aumenta n se observa que el proceso de 

adsorción se torna más lento, especialmente en el caso de GO, lo cual sugeriría que se 

encuentra menos favorecido.  
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En la figura 7.6 B se presentan los cambios en el ángulo de SPR (SPR) 

correspondientes a cada paso de adsorción de PDDA (barras en rojo) y GO (barras en 

azul) en el crecimiento de las 5 bicapas de Au/MPS/(PDDA/GO)n. El gráfico muestra que 

fundamentalmente para GO, la adsorción de las capas sucesivas no genera el mismo 

cambio de SPR. Dado que SPR es sensible a los cambios en el índice de refracción de la 

película en contacto con la superficie de Au (sección 2.8), la disminución en SPR,GO con 

el incremento de n se puede deber a que se inmoviliza menor masa de GO o a que las 

propiedades ópticas de las sucesivas capas van cambiando conforme crece n [32,33]. 

 

 
 

 
 

Figura 7.6. A Sensorgrama para la inmovilización sucesiva de una solución de PDDA 1,00 mg 

mL-1 () y dispersión de GO 0,50 mg mL-1 () sobre Au/MPS. Las flechas  y  corresponden a 
los lavados y cambios de medio con buffer fosfato 0,050 M pH 7,40 y solución de pH 8,00, 
respectivamente. B Cambios en el ángulo de SPR (SPR) obtenidos del sensograma del panel 
A correspondiente al autoensamblado LBL de PDDA y GO sobre Au/MPS. 
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 Para poder determinar cuál de los dos efectos es el responsable del 

comportamiento observado, se ensambló PDDA y GO en una cubeta de cuarzo activada 

según el protocolo indicado en la sección 2.10.1 en las mismas condiciones que los 

experimentos anteriores. Al finalizar cada paso de adsorción se obtuvieron los espectros 

UV-Vis correspondientes, los cuales se muestran en la figura 7.7. Los registros 

espectrales muestran que PDDA no absorbe en el rango de longitudes de onda medido, 

y que la absorbancia incrementa con n como consecuencia de la inmovilización de GO. 

 

 
 

Figura 7.7. Espectros UV-Vis obtenidas sobre cuarzo/(PDDA/GO)n para n = 1 (—), 2 (—), 3      

(—), 4 (—), y 5 (—); a capa final PDDA (línea punteada) y GO (línea llena). El inset muestra el 

cubrimiento superficial del GO (GO) en función de n, obtenidos a partir de los espectros a capa 
final de GO y usando (GO,230 nm) = 49,0 mL mg-1 cm-1. 

 

 A partir del máximo de extinción a 230 nm (correspondiente a la absorción de 

los plasmones, sección 6.3.1) y del valor del coeficiente de extinción derivado 

experimentalmente, se determinaron los cubrimientos superficiales de GO (GO), los que 

se muestran en el inset de la figura 7.7 en función del número de bicapas (PDDA/GO)n. 

La tendencia de GO indica que aumenta linealmente con el número de bicapas 

PDDA/GO. Este comportamiento se encuentra de acuerdo al observado por otros 

autores en sistemas autoensamblados de GO [34,35] e indica que la variabilidad en 

SPR,GO cuando aumenta n se debe a que las propiedades de las bicapas PDDA/GO no 

son iguales en las distintas etapas del crecimiento de la arquitectura supramolecular. 

 
7.3.2. Propiedades electroquímicas de Au/MPS/(PDDA/GO)n 
 
 La reactividad superficial de Au/MPS modificado con (PDDA/GO)n fue 

caracterizada por SECM usando FcOH 5,00 x10-4 M como sonda redox. La figura 7.8 
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presenta las imágenes SECM obtenidas para Au/MPS (a) modificado con (PDDA/GO)n 

para n = 1 (b), 2 (c), 3 (d), 4 (e), y 5 (f). La modificación con la primer bicapa de PDDA/GO 

produce una disminución en la corriente normalizada como consecuencia de la menor 

velocidad de transferencia de carga para FcOH respecto al electrodo de Au desnudo. Por 

otro lado, conforme aumenta n, la corriente normalizada de las imágenes SECM 

disminuye. 

 

 
 

Figura 7.8. Imágenes SECM obtenidas sobre Au/MPS (a), y Au/MPS/(PDDA/GO)n para n = 1 (b), 
2 (c), 3 (d), 4 (e), y 5 (f); empleando FcOH 5,00 x10-4 M como sonda redox. Electrolito soporte: 
buffer fosfato 0,050 M pH 7,40. EUME = 0,500 V. Esubs = 0,000 V. vUME = 20,0 m s-1. 

 

 
Tabla 7.1. Valores de corriente normalizada del UME (iT/iT,) para las imágenes SECM de la figura 
7.8. 

Au/MPS/(PDDA/GO)n iT/iT, 

1 1,22  0,03 

2 1,05  0,02 

3 0,97  0,02 

4 0,69  0,03 

5 0,67  0,03 

 

 En la tabla 7.1 se muestran los valores promedio de la corriente normalizada en 

función del número de biacapas. La disminución de iT/iT, no es proporcional a n, al igual 

que la tendencia que se observa para SPR,GO en función de n (figura 7.7 B). Estos 

resultados sugieren que si bien la masa de GO autoensamblada es proporcional a n, las 

propiedades de las películas cambian a medida que n aumenta. En bibliografía, existen 
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muy pocos estudios acerca de la relación entre la estructura y las propiedades ópticas y 

electroquímicas en este tipo de autoensamblados. Sham y col. [35] determinaron que 

las propiedades visco-elásticas de películas obtenidas mediante autoensamblado de 

poli(etilenimina) y grafeno disperso en un surfactante varían con n, producto de la 

interpenetración. Así, el comportamiento observado en la figura 7.8 estaría relacionada 

con la pérdida marcada de la estratificación de las capas a medida que se autoensambla 

un mayor número de películas del nanomaterial. 

 
7.3.3. Efecto en la cantidad de proteína inmovilizada sobre 
Au/MPS/(PDDA/GO)n 
 
 El objetivo de la construcción de Au/MPS/(PDDA/GO)n es aumentar la capacidad 

de inmovilizar proteína a los fines de incrementar la cantidad de anticuerpo con 

propiedades de bio-reconocimiento. Si bien no es estrictamente equivalente, se realizó 

la optimización con una proteína modelo, BSA, de la misma manera que en el capítulo 

6. 

 

 
 

Figura 7.9. Cubrimiento superficial de BSA (BSA) en función del número de bicapas 
(PDDA/GO)n inmovilizadas sobre Au/MPS. BSA fue obtenido de experimentos de SPR a partir 
de la inmovilización covalente de la proteína previa activación de la plataforma con EDC 0,050 
M/NHS 0,050 M durante 30 min. 

 

 En la figura 7.9 se muestra el cubrimiento superficial de BSA (BSA) 

covalentemente inmovilizada en función del número de capas de PDDA/GO subyacente 

autoensambladas sobre Au/MPS. BSA fue obtenida de experimentos de SPR a partir de 

SPR luego del agregado de BSA sobre Au/MPS/(PDDA/GO)n. La cantidad de proteína 

0 1 2 3 4 5
0

2

4

6


B

S
A
/x

1
0

-1
2
 m

o
l 
c

m
-2

(PDDA/GO)
n



206 
 

inmovilizada aumenta con el número de bicapas ensambladas hasta n = 4, donde se 

observa que BSA se mantiene prácticamente constante. 

 Estos resultados confirman que el autoensamblado posee un alto grado de 

interpenetración dado que no hay una relación lineal entre BSA y n. Por otro lado, la 

tendencia de la figura indica que existe una cantidad máxima de BSA que se inmoviliza 

y se alcanza con n = 4. Dado que la masa de BSA inmovilizada depende directamente de 

la disponibilidad de grupos carboxilato capaces de servir como puntos de anclaje, es 

probable que la interpenetración de las capas haga que estos grupos queden menos 

expuestos para reaccionar con BSA. 

 Cabe destacar que este comportamiento tipo plateau no está relacionado con el 

crecimiento del autoensamblado más allá de la región donde la técnica de SPR es 

sensible a los cambios de  (de  200 nm). Si bien los otros sistemas reportados en 

bibliografía no son idénticos al estudiado en el presente capítulo [34,36–38], todos 

concuerdan en que las películas de hasta 15 bicapas no superan un espesor de 100 nm. 

 
7.3.4. Au/MPS/(PDDA/GO)4: inmovilización del anticuerpo y 
construcción del inmunosensor 
 
 La construcción del inmunosensor sobre la plataforma optimizada se evaluó en 

tiempo real utilizando SPR. La figura 7.10 muestra el sensorgrama para la inmovilización 

del anticuerpo y detección de Gal3 sobre Au/MPS/(PDDA/GO)4. 

 

 
 

Figura 7.10. Sensorgrama obtenido durante la construcción del inmunosensor a Gal3 de 
acuerdo al procedimiento experimental de la sección 7.2.2. El inset muestra Gal3 asociado a 
Gal3 que interacciona con la capa de bio-reconocimiento. 

  

Los grupos carboxilato de la superficie fueron activados mediante el agregado a 

la celda de una mezcla de EDC 0,050 M/NHS 0,050 M (). La inmovilización directa del 

anticuerpo sobre los grupos carboxilato activados es un proceso que ocurre sin control 
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ya que cualquier grupo amino libre del anticuerpo se unirá a la superficie. Por ello, en 

este trabajo se empleó la metodología de inmovilización orientada mediante 

interacciones de afinidad (sección 7.1.1). Para ello, se dejó interaccionar a la plataforma 

activada con una solución de ácido 3-aminofenilborónico (3ABA, ) 0,050 M de manera 

que el enlace amida se forme entre el GO y el – NH2 del 3ABA (ver la estructura en la 

figura 7.5). El ácido borónico reacciona con 1,2-dioles para formar un éster boronato 

(ecuación 7.1) [8,39,40]. Así, el 3ABA orienta la unión del anticuerpo a la superficie 

debido a que la región Fc de los mismos posee una cadena glicosídica capaz de servir 

como punto de anclaje al sustrato [39]. 

 

Ecuación 7.1 

 

 Luego de efectuado el bloqueo de los grupos carboxilato que no reaccionaron 

mediante inyección de solución de etanolamina 1,0 M pH 8,30 () durante 20 min, se 

dejó interaccionar por 40 min una solución de anti-Gal3 () para su inmovilización por 

afinidad con el 3ABA. Luego de los lavados con buffer fosfato salino 0,100 M pH 7,40 se 

obtuvo un cubrimiento de anticuerpo anti-Gal3 = (2,0  0,1) x10-11 mol cm-2. Como se 

procede habitualmente en la construcción de biosensores de afinidad se agregó una 

solución concentrada de BSA () para bloquear los sitios de adsorción inespecífica de la 

superficie. 

 

 
 

Figura 7.11. Sensorgrama obtenido en idénticas condiciones a la figura 7.10 pero sin el 
agregado de anti-Gal3. El inset muestra un aumento del sensorgrama correspondiente a la 
inyección del antígeno. 
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 Una vez construida la plataforma de bio-reconocimiento, se inyectó el antígeno 

() y se lo dejó interactuar durante 60 min. El cambio de la señal de SPR luego del lavado 

con buffer fosfato salino 0,100 M pH 7,40 + Tween 0,050 %V/V (mostrado en el inset de 

la figura 7.10) será utilizado como señal analítica. Para el sensorgrama mostrado, el 

agregado de Gal 50,00 ng mL-1 generó un SPR igual a (85  9) m°. 

La figura 7.11 muestra el sensorgrama obtenido en idénticas condiciones al del 

inmunosensor, pero sin la inmovilización de anti-Gal3. En este caso, a la etapa de 

bloqueo de los sitios de adsorción inespecífica con BSA se le agrega también 

polietilenglicol (PEG), para neutralizar el 3ABA que queda expuesto a la solución. 

 Dado que en este esquema el elemento de bio-reconocimiento se encuentra 

ausente, al inyectar Gal3 y luego de realizar los lavados con buffer fosfato salino 0,100 

M pH 7,40 + Tween 0,050 %V/V no se observa cambio neto en la señal de SPR. Esto indica 

que SPR observado en la figura 7.10 se debe solamente a la interacción específica entre 

la proteína y el anticuerpo inmovilizado sobre la superficie y que, dentro de los límites 

de detección de la técnica, no hay interacciones inespecíficas con la plataforma sensora. 

 
7.3.5. Au/MPS/(PDDA/GO)4: efecto de la presencia de GO en la detección 
de Gal3 
 
 El efecto de la presencia de GO en la detección de la proteína Gal3 fue efectuado 

mediante la comparación de las respuestas por SPR del inmunosensor construido sobre 

Au/MPS/(PDDA/GO)4 y sobre Au/4MBA, como lo muestran los esquemas de la figura 

7.12.  

 
 

Figura 7.12. Esquema del biosensor construido sobre la plataforma optimizada de 
Au/MPS/(PDDA/GO)4/3ABA (a) y sobre la superficie de Au derivatizada con un tiol con grupos 
carboxilato (b). 

 

A los fines de comparar la inmovilización del anticuerpo y detección de la 

proteína, la superficie de Au modificada con el tiol ácido 4-mercaptobenzoico (4MBA) 

cumple la función de ser fuente de grupos carboxilato para la inmovilización covalente 

de 3ABA y unión por afinidad de anti-Gal3. 

La figura 7.13 A muestra la comparación de los sensorgramas obtenidos para la 

inmovilización de anti-Gal3 sobre Au/MPS/(PDDA/GO)4/3ABA (a) y sobre Au/4MBA/3ABA 
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(b). En el mismo se puede observar la marcada diferencia en SPR: mientras que en el 

primer caso se alcanza un cubrimiento de anti-Gal3 = (2,0  0,1) x10-11 mol cm-2, sobre 

Au/4MBA anti-Gal3 es (9  1) x10-13 mol cm-2. Esta diferencia en casi dos órdenes de 

magnitud se debe, en primer lugar, al aumento en el área expuesta hacia la solución 

producto de la mayor rugosidad de la plataforma con GO. En segundo término, el 

incremento se debe también al acoplamiento en el campo evanescente del Au con el 

plasmón superficial del GO (sección 7.1.1). 

 

 
  

 

Figura 7.13. A Sensorgrama para la inmovilización orientada de anti-Gal3 sobre 
Au/MPS/(PDDA/GO)4 (a) y Au/4MBA (b). B Sensorgrama para la interacción de Gal3 sobre las 
plataformas Au/MPS/(PDDA/GO)4/3ABA/anti-Gal3 (a) y Au/4MBA/4ABA/anti-Gal3 (b). 
Condiciones experimentales idénticas a la figura 7.12. 

 

 La figura 7.13 B presenta los sensorgramas para la detección de Gal3 donde se 

puede observar que sobre Au/4MBA/3ABA/anti-Gal3 y como es de esperar, el cambio en 

la señal de SPR es prácticamente nulo. 

 
7.3.6. Desempeño analítico del inmunosensor 
 
 Con el objetivo de evaluar la selectividad del inmunosensor, se realizaron 

experimentos SPR sobre la plataforma optimizada estudiando la respuesta frente al 

agregado de las principales proteínas presentes en suero sanguíneo humano. 

 La figura 7.14 muestra el sensorgrama obtenido para  

Au/MPS/(PDDA/GO)4/3ABA/anti-Gal3 luego del agregado de solución de albúmina sérica 

humana (HSA) 4,00 %P/V (), inmunoglobulina G (IgG) 1,50 %P/V (), hemoglobina (Hb) 

15,00 %P/V (), y transferrina 0,30 %P/V (); todas preparadas en buffer fosfato salino 

0,100 M pH 7,40. Con fines comparativos, luego del agregado de los interferentes se 

realizó una inyección de Gal3 50,00 ng mL-1 (). La tabla 7.2 muestra los porcentajes de 

interferencia calculados en referencia a la señal de Gal3 y se puede observar que los 

valores obtenidos se encuentran dentro de los límites analíticos. 
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Figura 7.14. Sensorgrama obtenido en idénticas condiciones la figura 7.10 para el agregado 

de albúmina sérica humana (HSA) 4,00 %P/V (), inmunoglobulina G (IgG) 1,50 %P/V (), 

hemoglobina (Hb) 15,00 %P/V (), transferrina 0,30 %P/V (), y Gal3 50,00 ng mL-1 (). 

 

 
Tabla 7.2. Porcentajes de interferencia de las 4 proteínas que poseen mayor concentración en e 
suero sanguíneo, respecto a la señal de Gal3 50,00 ng mL-1. 

Proteína % interferencia 

HSA 40,00 mg mL-1 0,3 

IgG 15,00 mg mL-1 11,4 

Hb 150,00 mg mL-1  0 

Transferrina 3,00 mg mL-1 1,2 

 

 Por otro lado, no hubo cambios significativos en la señal de Gal3 luego de la 

inyección de las proteínas interferentes frente a SPR de la figura 7.11, indicando que 

no hay interferencia en la medida. Cabe destacar la diferencia en el orden de magnitud 

de la concentración de las proteínas empleadas como posibles interferentes (varían 

entre 150 - 3 mg mL-1) frente a la concentración del orden de los ng mL-1 de Gal3. 

 La figura 7.15 A muestra los registros de SPR para el agregado de soluciones de 

Gal3 de distinta concentración sobre la plataforma optimizada 

Au/MPS/(PDDA/GO)4/3ABA/anti-Gal3. Se puede observar que la variación en la 

concentración de las soluciones de Gal3 inyectadas provoca cambios en la señal de SPR 

y que, para los valores de concentración medidos, la respuesta del inmunosensor es 

lineal (figura 7.15 B). 

Si se tiene en cuenta que los límites de concentración de interés clínico 

establecidos para Gal3 (sección 7.1.3) están comprendidos entre 17,8 y 25,0 ng mL-1, el 

inmunosensor propuesto presenta variación lineal de la respuesta en el rango de interés 
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y la respuesta obtenida permite discriminar de manera sensible y selectiva a Gal3 en un 

intervalo de concentraciones muy acotado.  

 

  
Figura 7.15. A Registros SPR para agregados de Gal3 50,00; 36,00; 24,10; y 15,00 ng mL-1 sobre 
Au/MPS/(PDDA/GO)4/3ABA/anti-Gal3. Cada sensorgrama corresponde a un experimento 
independiente. B Señal de SPR vs. concentración de Gal3 utilizada. 

 

Hasta este momento (finales de diciembre de 2015) no existe en bibliografía 

biosensores electroquímicos o plasmónicos que planteen una alternativa de 

cuantificación de este biomarcador emergente, por lo que el inmunosensor propuesto 

representa una novedosa alternativa. 

 

 
 
 La caracterización óptica (mediante SPR y espectroscopia UV-Vis) y 

electroquímica de la Au/MPS/(PDDA/GO)n evidenció un crecimiento lineal en masa del 

autoensamblado pero irregular respecto a sus propiedades. La cantidad de proteína 

unida covalentemente a (PDDA/GO)n aumenta de manera no lineal con n debido a la 

pérdida de estratificación y menor accesibilidad de los grupos carboxilato. En base a los 

cubrimientos obtenidos para la proteína modelo se estableció que la plataforma para la 

construcción del inmunosensor sea Au/MPS/(PDDA/GO)4. 

 La inmovilización orientada del anticuerpo anti-Gal3 (a través de la derivatización 

del GO con ácido 3-aminofenilborónico) permitió detectar exitosamente a Gal3 en 

tiempo real mediante SPR. El inmunosensor Au/MPS/(PDDA/GO)4/Anti-Gal3 demostró 

ser altamente sensible, ya que permite la detección de Gal3 en el rango de 

concentraciones de interés clínico; y selectivo,  porque se puede determinar Gal3 frente 

a otras proteínas plasmáticas que actúan como posibles interferentes. A la luz de estos 

resultados el biosensor representa una novedosa alternativa para su aplicación en la 

detección temprana de insuficiencia cardíaca aguda. 
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 El presente trabajo de Tesis estuvo dirigido al desarrollo de plataformas 

(bio)analíticas para la cuantificación de analitos de interés clínico, farmacéutico y 

bromatológico; basados en el empleo de nanoestructuras de carbono funcionalizadas 

con biomoléculas. Se utilizaron nanotubos de carbono tipo bamboo (BCNT), un tipo de 

nanomaterial escasamente aplicado en el desarrollo de biosensores electroquímicos; y 

derivados de grafeno, los cuales fueron funcionalizados con el fin de mejorar y controlar 

su incorporación sobre sustratos sólidos. 

 En la primera parte de este trabajo de Tesis se realizó la funcionalización no 

covalentemente de BCNT con dsDNA de timo de ternera por primera vez, y se incorporó 

de manera controlada y reproducible la dispersión resultante sobre electrodos de 

carbono vítreo (GCE). Dicha modificación le confirió a la plataforma las propiedades 

electrocatalíticas de BCNT, debido a la alta densidad de defectos de borde de su 

estructura; y las propiedades de bio-reconocimiento y polianión del dsDNA. La 

exfoliación de BCNT se vio favorecida por la desnaturalización parcial que el dsDNA sufre 

durante el proceso de dispersión asistida por ultrasonido en solvente de agua:etanol 50 

%V/V. 

 Se utilizó GCE/BCNT-dsDNA para la detección electroquímica de prometazina 

(PMZ), a través de la intercalación en el dsDNA soportado sobre la superficie de BCNT. 

Mediante técnicas electroquímicas y ópticas, se demostró que a pesar de los cambios 

estructurales que sufre el DNA durante el proceso de dispersión, aún mantiene su 

capacidad de interaccionar específicamente con un intercalador. Estas interacciones 

fueron corroboradas mediante simulaciones computacionales, lo que representa una 

novedad respecto a la profundidad en el análisis de la evidencia experimental. Sobre la 

base de estos estudios, se desarrolló un biosensor electroquímico para la cuantificación 

de PMZ mediante stripping de adsorción con detección por DPV. La eficiente 

preconcentración de PMZ sobre BCNT-dsDNA permitió su cuantificación de manera 

altamente sensible (niveles nanomolares) y selectiva, con excelente aplicación para su 

determinación en un producto farmacéutico. 

 La inmovilización de la enzima glucosa oxidasa (GOx) sobre GCE/BCNT-dsDNA 

permitió la construcción de un biosensor de glucosa mediante el autoensamblado capa 

por capa a través del uso de poli(dialildimetilamonio) (PDDA) para formar películas tipo 

GCE/BCNT-dsDNA/(PDDA/GOx)n. La biocompatibilidad del policatión y del dsDNA 

permitió ensamblar hasta tres bicapas PDDA/GOx sin pérdida de actividad enzimática y 

selectividad lo que, en combinación con las propiedades electrocatalíticas de BCNT hacia 

la oxidación de H2O2, posibilitó la cuantificación sensible y selectiva de glucosa en 

muestras alimenticias y farmacéuticas. 

 En la segunda parte del presente trabajo de Tesis se utilizaron diversos 

nanomateriales derivados de grafeno para la modificación de sustratos de Au con el fin 
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de desarrollar plataformas para la inmovilización de proteínas. Se logró inmovilizar una 

proteína modelo (BSA) sobre sustratos de Au modificados con óxido de grafeno (GO), 

GO modificado covalentemente con el polímero quitosano (GO-CHIT), y el producto de 

la reducción química de GO-CHIT (RGO-CHIT). Mediante el análisis de las propiedades 

ópticas, plasmónicas y electroquímicas y su correlación con los cubrimientos 

superficiales de BSA se evaluaron diversas metodologías de inmovilización, covalentes y 

no covalentes, de los nanomateriales sobre los sustratos de Au. Se determinó que las 

metodologías no covalentes permiten obtener mejores cubrimientos del nanomaterial 

derivado de grafeno y que las etapas de ensamblado son más sencillas y rápidas. Por 

otro lado, se concluyó que para biosensores plasmónicos, en los cuales la sensibilidad 

está determinada por la cantidad de proteína inmovilizada, la plataforma seleccionada 

fue Au/MPS/PDDA/GO. En cambio, para la construcción de plataformas (bio)analíticas 

electroactivas, en las cuales la sensibilidad está determinada por los cambios en la 

cinética de transferencia de carga de una sonda redox externa, la plataforma 

seleccionada fue Au/MPS/RGO-CHIT.  

 La plataforma Au/MPS/(PDDA/GO)n fue empleada para el desarrollo de un 

inmunosensor plasmónico para la determinación de galectina-3 (Gal3),la cual se ha 

comenzado a utilizar recientemente como biomarcador para la detección temprana de 

insuficiencia cardíaca aguda (afección que causa infarto de miocardio). La optimización 

del número de bicapas PDDA/GO ensambladas sobre Au/MPS permitió maximizar la 

cantidad de anticuerpo anti-Gal3 inmovilizado. El inmunosensor fue construido a través 

de la inmovilización orientada de anti-Gal3 sobre Au/MPS/(PDDA/GO)4 con ácido 3-

aminofenilborónico. Esto, junto con la presencia de GO, que incrementa la sensibilidad 

del instrumento de SPR por acoplamiento del campo de los plasmones, posibilitó la 

detección del Gal3 en el orden de concentraciones de interés clínico ( ng mL-1) de 

manera selectiva frente a las principales proteínas interferentes del suero sanguíneo. El 

desarrollo del inmunosensor no sólo representa el primero en su tipo para la detección 

de Gal3, sino que abre las puertas a futuros desarrollos para la determinación analítica 

del biomarcador en muestras de plasma sanguíneo. 

 En términos generales, a lo largo del presente trabajo de Tesis se funcionalizaron 

diversas nanoestructuras de carbono con biopolímeros. A modo de conclusión general 

se puede establecer que los dos parámetros más importantes a la hora de modificar 

sustratos electroactivos son: (a) la metodología implementada para su incorporación (la 

cual determina la disponibilidad del nanomaterial electroactivo y las funcionalidades 

provistas por el polímero); y (b) la relación entre las cantidades relativas de nanomaterial 

y polímero, ya que debe haber un balance entre la modificación y el bloqueo de las 

propiedades electrocatalíticas de los nanomateriales a sondas redox internas y 

externas. 
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 Se demostró que el diseño racional de la plataforma biosensora 

nanoestructurada permite optimizar, controlar y definir las aplicaciones en la detección 

de analitos y marcadores de relevancia. El estudio cuidadoso de la relación 

estructura/propiedad de las funcionalizaciones llevadas a cabo a lo largo de la Tesis 

permitió modular las propiedades individuales de sus dos componentes: la 

nanoestructura de carbono y el biopolímero. 

 Las metodologías de funcionalización presentadas en esta Tesis abren las 

puertas para nuevos desarrollos y estudios. En el caso de los nanomateriales derivados 

de grafeno sobre sustratos de Au, se puede evaluar la funcionalización de GO o RGO con 

otros biopolímeros o incluso ensayar con otras nanoestructuras derivadas del grafeno 

y analizar el efecto sobre las propiedades de las plataformas o la inmovilización de 

proteínas con propiedades de bio-reconocimiento. 
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